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1. Nebulizer tubing 7. Air filter (side view)

2. Nebulizer mouthpiece 8. Compressor air outlet

3. Nebulizer handset 9. Air inlet for filter (side view)
4. Nebulizer holder (inside view) 10. Lid

5. On/Off power switch 11. Storage compartment

6. Compressor air openings 12. Power cord location

Instructions for use
InnoSpire Deluxe

Important: Read these instructions carefully before using this device. If you have any questions
or problems with the product, please contact your healthcare provider or Philips Respironics
Customer Service at +1 724 387 4000.

General information

Intended use: This product is intended to provide a source of compressed air for medical
purposes. It is to be used with a pneumatic (jet) nebulizer to produce aerosol particles of
medication for respiratory therapy for both children and adults.

@ WARNINGS

H Use the device for its intended purpose as described in this instruction manual as a
compressor nebulizer system for aerosol therapy. Follow your doctor’s instructions.
Any other use constitutes improper use and may be dangerous. The manufacturer cannot
be held liable for any damage caused by improper, incorrect or unreasonable use or if the
unit is connected to electrical installations not complying with safety regulations.
* It is recommended to have a backup device (e.g. MDI or battery operated compressor) for
respiratory delivery in case a situation arises when your nebulizer cannot be used (e.g. during
a power outage or if your compressor becomes inoperable for any reason).
* If the device has been outside of the operating conditions, allow to come back to normal
operating specifications before use.
* Any liquid spilled on or inside the unit should be allowed to dry before operating.
Keep this manual for future reference.
Use the product in a clean environment; one that is free from dirt, dust, pet hair, etc.
Device should not be used around flammable substances, or in the presence of a flammable
anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.
No modification of this equipment is allowed.
H It is normal for the device to be warm to the touch when in use.

ENGLISH

H Electromagnetic information: Portable and RF communication devices such as cellular phones,
pagers, etc. can interrupt operation of electrical medical equipment. For this reason, your
compressor must be placed far enough away from these devices to prevent interference. This
device meets I[EC60601-1-2 standard for electromagnetic compatability (EMC). EMC data
sheets are available at the back of this document. EMC data sheets in other languages are
available from Philips Respironics customer service at +1 724 387 4000. The CE mark on the
product denotes compliance with all applicable EU Directives. Note that the Notified Body
number does not apply to the RoHS (restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment) Directive.

Do not stack the compressor with other equipment.

In case of failure and/or malfunction, read the “Troubleshooting” section. Do not open the
compressor housing as this is not a serviceable product.

The proper function of the device can be compromised if original replacement parts
(e.g, filters) are not used.

To reduce risk of electric shock, DO NOT DISASSEMBLE.

Indoor use only.

Do not use the device without the filter:

When using any electrical appliance, certain important safety measures must always be
followed, including the following:
* Use only manufactured-supplied original accessories and components;
* Never submerge the unit in water as the device is not protected against water penetration;
* Never touch the unit when your hands are wet or moist;
* Do not leave the unit outdoors;
* Place on a stable and horizontal surface when operating;
* Make sure the air vent openings are not obstructed;
* Do not allow unsupervised children or infirm individuals to use the unit;
* Do not turn off the unit by simply pulling out the plug from the electrical outlet;
* Do not use in a ventilator circuit;
* Do not use if the device has cracks or is damaged.

Make sure that the electrical rating shown on the rating label on the bottom of the unit
corresponds to your main voltage and frequency before plugging in the device.

Do not use any adapter, single or multiple, and/or extension cord.

Do not leave the unit plugged in when not in use. Unplug the device from the electrical outlet
when not in operation.

Follow the manufacturer’s instructions for installing the device.The manufacturer cannot be
held responsible for any damage caused by incorrect installation.



B The power supply cord cannot be replaced by the user: In case the power supply cord
becomes damaged, contact Philips Respironics customer service for replacement (there is
no service option).

Do not over fill the storage compartment with accessories.

Before performing any cleaning operation or filter replacement, disconnect the device
from the main supply by unplugging it.

Small parts can be inhaled, swallowed or dangerous. Cable, due to its length, may result in
provoking strangulation or asphyxiation. Do not leave the device alone with a small child or
physically challenged individual or an individual with learning difficulties.

If you no longer use the device, dispose of according to the local regulations in force.
Remember to:

* Use this device only with medications prescribed by your doctor;

* Use the accessories recommended by your doctor

Instructions for use
/N\ Remove the compressor from carrying case if supplied before use.

H After unpacking the device, check the compressor and accessories for visible damage or
defects such as cracks in the plastic housing which could expose electrical components.
Contact Philips Respironics customer service or your product distributor to report any
damaged product.

When taking a treatment, sit upright and relaxed.
Plug the compressor into the electrical outlet.
Refer to the nebulizer and accessory instructions for use before treatment.

H To start the treatment, switch the device ON by pressing the ON / OFF switch onto
the "I" position.

When the treatment has been completed, switch the unit OFF by setting the switch
position to “O" and disconnect the plug from the electrical outlet.

Do not close the lid when the nebulizer tubing is attached.

Cleaning and maintenance

ADuring cleaning, make sure the power cord is not plugged in the electrical outlet.
Cleaning of the compressor, nebulizer and accessories
Use a damp cloth to wipe down the outside of the compressor at least once each month.

Refer to nebulizer and accessory instructions for use for cleaning of the accessories and nebulizer:

ENGLISH

Replacement of the nebulizer
The nebulizer and other accessories should be replaced according to its instructions.
Replacement of the filter
The fitter is to be replaced when it appears discolored or wet.
Troubleshooting
The device does not turn on
» Make sure the plug is firmly fitted to the electrical outlet.
* The thermal protector may have been activated by the following reasons:
a) the device was used near a heater or in a hot environment
b) the air vent openings (6) are obstructed and do not allow for the motor ventilation

If this is the case set the ON/OFF switch to ‘O’ and let is sit for at least 60 minutes. In the
event of malfunction (insufficient pressure and flow) turn the unit off for 10 seconds and
turn back on.

After each cleaning, check that the unit is working properly by verifying that air still comes
out of the nozzle when the unit is turned to the “ON" position.

Unauthorized repair voids warranty.

If the device does not work properly after attempting these troubleshooting steps, contact your
authorized product distributor or Philips Respironics Customer Service at +1 724 387 4000.
Maintenance and repairs

Never open the device. There are no serviceable parts within the unit. The compressor
requires no lubrication or maintenance.

®



Technical specifications

Thermal overload protector Resettable thermal fuse; functioning temperature 150 C°

Average flow rate 7 LPM 70 kPa (0.7 bar)

Weight 2.2kg

Noise level 58+3dBA

Technical specifications

Thermal overload protector Resettable thermal fuse; functioning temperature 130 C°

A
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Average flow rate 6 LPM 70 kPa (0.7 bar)

Weight 2.0kg

Noise level 58+3dBA

Class Il device, Type BF device (device with specific protection against electrical hazards).

DOUBLE INSULATED

Reference to standards

Electromagnetic compatibility according to IEC 60601-1-2

©

ENGLISH

Ambient conditions

Storage conditions

Humidity MIN 109 RH — MAX 95% RH
Operating conditions

Humidity MIN 109% RH — MAX 95% RH

Symbol glossary

I ON (power) @ Class I, double insulated

ATTENTION

O OFF (power)

@ Serial number

@ Follow instructions for use

m Type BF applied parts

@ Indoor use only

R/ Temperature limitation

Alternating current
Separate collection

Manufacturer

_@- Atmospheric pressure Humidity

IP21 Housing Ingress Protection rate: IP21 (protected from the penetration of solid bodies with dimensions greater than 12 mm.
Protected from the penetration of vertically falling water drops).

Warranty

Respironics, Inc warrants the compressor to be free from defects in materials and workmanship under normal
use and operation for a period of 3 years from date of purchase from Respironics, Inc. The warranty is limited
to repair or replacement, at Respironics, Inc's sole option, of any such component or equipment claimed to be
defective when claim is shown to be bona fide by evaluation by Respironics, Inc. This warranty does not extend
to any components or equipment subjected to misuse, improper operation, accidental damage, or unauthorized
repairs, and is not extended to charges of, or for, labor repairs. All items retured must be properly packaged
and shipped, prepaid, by the product distributor servicing the unit. Respironics, Inc shall not be liable to
purchaser or others for loss of use of equipment or for indirect, or incidental or consequential damages that
might arise.



1. Tpbbuiku Ha nyABepusaTopa
2. MyHaAlLYyK Ha nyABepusaTopa
3. ApbXKa Ha MyABepu3aTopa 9. Bxoa, 3a Bb3AYX Ha UATBPA
4. CTolKa Ha rnyAsepysaTopa (cTpaHuieH m3raea)
(BbTPELLEH M3rAea) 10. Kanak
5. Konue ON / OFF 11. OTaeAeHMe 32 ChxpaHeHue
3a BKAIOYBaHE/M3KAIOYBaHE 12. MACTO Ha eAeKTPUUECKMS LUHYP
6. Bu3aylHM 0TBOPUM Ha KoMnpecopa

7. Bu3ayweH GUATBP (CTpaHMUeH 13rAeA)
8. M3xopa 3a Bb3AYX Ha KOMMpecopa

VHcTpyKumm 3a ynoTpeba
InnoSpire Deluxe

BakHo: BHuMaTeAHO npoyeTeTe Te3n MHCTPYKUMM MPeAM Ad M3MOA3BATE TO3M ypeA. AKO nmaTe
BBIPOCH AW TPYAHOCTM C MPOAYKTA, MOAS CBBPXKETE CE C BALLMS AEKap MAM CbC CAy»xbaTa 3a
obcAy»KBaHe Ha KAMeHTH Ha Philips Respironics Ha Teaedon +1 724 387 4000.

Obula nHdopmaums

MpeaHasHayeHne: TO3M NMPOAYKT € MpeAHasHayYeH Ad OCUTYPsiBa M3TOUHMK Ha CrbCTEH Bb3AYX
3a MEAMLIMHCKM LieAn. Tol TpsibBa Aa ce M3MOA3Ba C MHEBMATUYEH CTPYEH MyABEPU3aTOP, 3a Ad
MPOM3BEKAA AEPO30AHM YaCTHILM OT AEKAPCTBO 3a AMXaTEAHa TEPANs KakTo 3a Aella, Taka U
3a Bb3PacTHM.

® BHUMAHME

M3noassaiiTe ypeaa Mo npeAHasHauyeHUETO, ONUCaHO B TOBA PbKOBOACTBO 3a MOA3BaHe,

T. €. KaTO KOMMPeCopHa MyABEpU3aTOpHA CUCTEMa 3a aepo30AHa Tepanus. CaeaBaitTe

MHCTPYKLMUTE Ha BaluMs AeKap.

Bcaka apyra ynoTpeba e HempasuiaHa 1 MOXe Aa Obae ornacHa. [ 1poV3BOANTEAAT He HoK

OTFOBOPHOCT 3a KaKBWTO 1 Ad BMAO LUETY, MPOM3AM3ALLM OT HEMOAXOAALLA, HEMPaBKAHA MAM

HeOpexHa ynoTpeba, AW ako YPeAbT Ce BKAIOUM KbM eAEKTPUYECKa MHCTaALMS, KoATa He

OTroBaps Ha npasiAaTa 3a 6e3onacHoCT.

* [penopbunTeAHo e Aa 1MaTe pesepBHO YCTPOWCTBO 3a MOAdBaHe MO AMXaTeAeH MbT
(HanpvMep, MHXaAATOP C M3MepeHa A03a MAM KOMMPecop C baTepys) B CAyYal, Ue Bb3HKKHE
CUTYyaLWs, MPU KOATO MyABEPU3aTOPLT BU HE MOXE Ad Ce W3MOA3Ba (HampyMep, Mpy CrpaHe
Ha TOK, VAV aKO MO HAKaKBa NpUUKHA KOMMPECOPBT MpecTaHe Ad paboTh).

* AKO YPEABT € OVA 13BbH OMepaLvoHHN YCAOBUA, M34aKaliTe Aa Ce BbPHE KbM HOPMaAHWTE
OonepaLvoHHN cneumuKaLmi Npean Aa ro noassaTte.

* B cAyuait, ue ce HaMOKpY C TEYHOCT OTBbH MAM OTBBLTPE, YPEABT TPAOBa Ad Ce OCTaBM Ad
M3CbXHE MpeAn Aa Ce MOA3Ba OTHOBO.

3anaseTe ToBa PBKOBOACTBO 3a 6bAeLLI,M CripaBKun.
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BbATAPCK

3noAssanTe TO3M MPOAYKT B 4MNCTa O6CTaHOBKa, B KOATO HAMA HEYMCTOTUM, Mpax, KOCMN OT
HUBOTHU LN T.H.

ypeAbT He 6vBa Aad C€ M3MOA3Ba B 6AM30CT AO AECHO Bb3MNAaMEHAEMM BELLIECTBa, AN B
MPUCBCTBMETO Ha Bb3MNAaMeEHAEMa obesbonsBallla cMec oT Bb3AYX, KNCAOPOA M a30TEH OKMC.

He ce paspeluasa HrkakBa MOAVVKALMA Ha TO3M ypea,

HopMaaHO e ypeabT Aa e TOMbA Ha MunaHe npu yrnoTpeba.
He nocTasaiTe Apyrv ypean BbpXy KOMMPECopa.

HEl ErextpomarkmnTHa uHpopmaums: [opTaTVBHN YCTPOICTBA U KOMyHUKALMOHHM YCTPOCTBA
C PaAMO YECTOTa KaTO MOBUAHM TEACPOHM, MEMAXKDBPU U TH., MOraT Ad HapyllaT paboTaTa Ha
EAEKPUYECKITE MEAVLIMHCKM Ypeau. [1o Tasu npuumHa, 3a Aa NPeAOTBPaTUTE MHTEPGEPEHLIMS,
TpsibBa Aa AbPXKMTE TE3M YCTPOICTBA Ha Pa3CTOsHME. 1031 ypes OTroBaps Ha CTaHAAPT
IEC60601-1-2 3a enrekTpomarHmTHa cbemecTnmocT (EMC). CnpaBourn aaHHm 3a EMC ce
HammpaT Ha rbpba Ha To3u AoKymeHT. CripaBouHM aanHK 3a EMC Ha Apyri e3uum MoraT aa
Ce MOoAyYaT OT CAy»kbaTa 3a 0bcAyKBaHe Ha kaeHTM Ha Philips Respironics Ha TeaedoH
+1 724 387 4000. 3HaxsT CE BbpXYy NPOAYKTa O3Ha4YaBa CbobpassBaHe C BCUUKM HEOOXOAMMM
AvpekTren Ha EC. Monasi oTberexeTe, Ye HomepbT 3a OcBeAOMEHA MHCTUTYLMA He Ce OTHacA
20 AvpekTrBata RoHS (0THOCHO orpaHmnyeHneTo Ha yrnoTpebaTa Ha OnpeAeAeHH OmnacHM
BELLECTBA B EAEKTPUYECKOTO U EAEKTPOHHOTO 0OOpPYyABaHE).

Bl B cayuaii Ha passarare U/mAW HENPaBMAHO GYHKLIMOHMPaHe MpoueTeTe CeKLATa
"OTcTpaHsBaHe Ha Npobaemu’. He oTBapsiiTe KyTusTa Ha KOMIPECOPa, Thid KaTo TOM He
MOAAEXKM Ha MOMpaBKa.

[MpaBUAHOTO GYHKLIMOHMPAHE Ha ypeAa MOXKE Ad CE HapyLUM, aKO HE CE M3MOA3BAT OPUrMHAAHM
pe3epBHI YacTu, Hamnp. GUATPM.

3a Aa HAMaAUTE pucKa OT enekTpudecku yaap, HE PASTAOBABAMTE VPEAA.

Camo 3a MoA3BaHe Ha 3aKpuTO.

He nonssarite ypeaa 6e3 GuATHP.

[p1 M3MOA3BAHETO Ha EAEKTPUYECKM YPEAM BMHArK TPsibBa Aa CE CMa3BaT OMPEAEAEHM BAXKHM
MepK1 3a 6€30MacHOCT, CpeA KOUTO:
* 13noA3BaiiTe caMO OPUrMHAAHKW NPUCTABKM M HacTu, MPEAOCTaBEHN OT NPOU3BOAUTEAS;

* Hukora He noTansanTe YPE€Aa BbB BOAQ, TbM KaTO TOW He € 3almMTeH CpeLly MPpOHMKBAHETO
Ha BOAQ;

* Hukora He AOKOCBaNTe anapaTa ¢ MOKPY WA BA@KHM PbLIE;
* He ocTassiiTe anapaTa Ha OTKpUTO;
* [pn NoA3BaHe ro nNocTaBeTe Ha CTabWAHA U XOPWU3OHTAAHA MOBBPXHOCT;
* [poBepeTe, 32 Ad CTE CUIYPHU, Ye OTBOPUTE 3 Bb3AYX HE Ca MOKPUTM C HULLO;
* He nossoasBariTe Ha A€La MAM Ha HEMOLLHM AMLIA Ad MOA3BAT arapata 6e3 HaA3op;
* He u3kaiouBaliTe anapaTa Ypes U3AbpriBaHe Ha LLEMNceAa OT KOHTAKT;
11



* He ro noasgaiiTe BbB BEHTWAATOPHA BEPUTa,
* He MOA3BalTE, ako YPEAa MMa MyKHATUHU, AL € TIOBPEAEH.

> HPGAVI Aad BKAIOUNTE YpEAad MPOBEPETE, 3a Ad CTE CUTYPHU, HE EAEKTPO3aXpPaHBAHETO MOKA3aHO
Ha €TUKETa OTAOAY Ha arnapaTta OTroBaps Ha BOATaXKa M YeCTOTaTa Ha BalllaTa MpexXa.

He n3noaAssanTe HMKakem aAANTOPU, HUTO MHAMBUAYAAHN HUTO MHOXECTBEHWU, KaKTO
N YABAKUTEAN.

He ocTaBsiiTe ypeaa BKAIOUEH B MpexaTa, KoraTo He ro noassate. /13BaaeTe Lienceaa oT
KOHTaKTa, KOraTo arnapaTbT He Ce MOA3Ba.

CheagaiiTe MHCTPYKLMMTE Ha MPOM3BOAUTEAS MPU MHCTAAVPAHETO Ha ypeAa. [ IpousBoANTeAST

HEe HOCK OTFOBOPHOCT 3a LUETU MPUUMHEHW OT HerMpaBWAHa MHCTaALMS.

LLIHypbT 32 eneKTpO3axpaHBaHe He MOXe Ad Ce 3aMeHM OT MOA3BaLLMA ypeaa. B cayyar, ye Toi
Ce MOoBPeAM, CBBPXKETE Ce CbC CAY»KOaTa 3a 0bcAy»KBaHe Ha KaneHTw Ha Philips Respironics 3a
3amsHa (Norpaska Ha LWHypa He € Bb3MOXHA).

P8l He nperbABaliTe C MPUCTaBKM OTAEGAEHMETO 3a CbXpaHeHue.

N

l [Tpean Aa M3BBLPLUMTE KaKBOTO M Ad € MOUMCTBAHE VAWM MOAMAHA Ha GUATBPA, M3KAIOYeTE ypeaa
OT eAeKTpUYeckaTa MpeXa KaTo M3BaAMTE LUenceAa OT KOHTaKTa.

22 MaAkuTe YacTi MoraT Aa BbAAT BAMLLAHY, MOMbAHATH WAV onacHu. LLIHypbT, nopaak AbaKMHATa Cu,

MOXe AQ MPEAV3BYIKa YAYLLIABaHE MAM 3aAyliaBaHe. He ocTasariTe Tosn ypea 6€3 Haasop B

BAVZOCT AO MaAKO AETE, MHAVBUIA C q)l/BI/NeCKI/I HEAOCTATbLMN, MAM YOBEK C 3aTPYAHEHUA B YHEHETO.

AKO BeYEe He Ce HY)KAAETE OT YPEAa, U3XBbPAETE rO CbOOPa3HO MECTHUTE MPaBuMAQ.
3anomHeTe:

* [/13noA3BanTe TO3M ypea, CaMo C A€KapCTBa MPEAMMCaHK OT BalUMs AeKap;

* [13noA3BaiiTe NpyCTaBKUTE NpernopbyaHi OT BalLKs AeKap.

NHcTpyKuMn 3a ynoTpeba
&ﬂpeAM yrnoTpeba 13BapeTe KOMMpecopa OT KaAbda, aKO MMa TaKbB.

El Cren pasonaxosare Ha ypeaa, npoBepeTe Aa He 61 KOMMPECOPHT W MPUCTaBKUTE A WMaT
BMAMMM NOBPEAM MAM AEDEKTU, KaTO MyKHATUHM MO NAACTMACOBATa KyTHs, KOUTO G1Xa OrOANAK
EASKTPUHIECKM YacTu. 33 Ad CbobLUMTE 33 AePEeKTEH MPOAYKT, ce obaseTe Ha CAykbaTa 3a
obcAyKBaHe Ha KAMeHTK Ha Philips Respironics, vAn Ha MecTHMA AUCTprbyTOp.

HPM B3€MaHE Ha AEKapCTBOTO, 6bAeTe B CEAHAAO MOAOXKEHWE, N3MPaBEHN N OTMyCHATU.
BraloueTe KOMMpecopa B EAEKTPUHECKMA KOHTAKT B CTE€HATa.

[pean npriemMaHe Ha AeKapCTBOTO Ce OTHeceTe A0 MHCTPYKLUMKTE 3a MOA3BaHe Ha
MyABEpM3aToOpa W NMpPUCTaBKUTE.

3a Aa 3anouHeTe AeveHMeTO, BraloveTe ypeaa Ha ON, upes HaTuckaHe Ha katoda ON / OFF B
nosuums 1",

BbATAPC

Chea, MpUKAIOUBaHE Ha MPUEMAHETO Ha AEKAPCTBOTO, U3KAIOUETE YPEAR KAaTO HAaTUCHETE KAIoYa
B nosuuma “O" 1 13BaaeTe LWenceAd OT eAeKTPUUECKUA KOHTAKT.

He 3aTBapaiiTe kanaka, KoraTo TpbOUUKaTa Ha MyABEpK3aTOpa € MprKpeneHa.

['TouncTBaHe n NOAAPBXKa

&HO Bpe€mMe Ha NOYMNCTBAHE, MPOBEPETE, 32 Ad CT€ CUTYPHU, Y€ EAEKTPUYECKUAT LUHYp
He € BKAIOYEH B KOHTaKTa.

MouncreaHe Ha KoMmnpecopa, MyABepusaTopa U NpUCTaBKUTE

|/]36bPCBaI;lTe BbHLUHOCTTA Ha KOMIMpecopa C BAAXHA Kbpria NMOHE EAMH MbT MECEYHO.

OTHeceTe ce A0 MHCTPYKUMUTE 3a yrnoTpeba Ha MyABEpM3aTopa W MPUCTAaBKUTE 3a MOYNCTBAHETO
Ha MPUCTaBKWTE W MyABEPU3ATOPA.

MoamsiHa Ha nyABepusaTopa
[yABEpM3aTOPBLT M APYrUTE MPUCTaBKK TPSBBa A CE MOAMEHST CMOPEA CbOTBETHUTE MHCTPYKLMM.
MoaMsHa Ha puATbpa
DUATBEPBT TPSOBA AQ CE MOAMEHS, KOraTo M3rAeXAa OBe3LBETEH WAV MOKBP.
OTcTpaHsBaHe Ha NpobAemMu
VpeAbT He ce BrAaiouBa
* [poBepeTe AaAU LUEMUEABT € MABTHO MPUAErHAA B KOHTaKTa.
* BylwoHbT 32 TONAMHHA 3alUMTa MOXKE AQ CE € aKTUBMPAA MO CAEAHWTE MPUUMHIL
a) YPEABT € BWA M3MOA3BaH BAM30 AO HarpEBATEAEH YPEA WAV B FOpELLa CPeAa

6) Bb3AYLIHWUTE OTBOPYM 3a NMPoBETPsBaHe (6) ca MOKPUTU U He NO3BOAABAT Ha MOTOPa Ad
ce OXABKAA

AKO CAyYanT e TaxbB, HaTucHeTe kaloda ON/OFF Ha 'O’ 1 ocTaBeTe ypeaa Aa NMounHe noHe
€AMH yac. B cayuait Ha HemsnpaBHOCT (HEAOCTATBUHO HaAsiraHe 1 AEOUT), U3KAIOYETE Ypeaa
3a 10 cekyHAM 1 OTHOBO IO BKAIOYETE.

Chea, BCAKO MOUMCTBAHE MPOBEPETE AAAM YPEABT PabOTHM MPaBMAHO KaTO MPOBEPUTE AAAM
Bb3AYXbT BCE OLLUE M3AM3a OT AI03aTa, KOraTo YpPeAbT € BKAiodeH B nosuums "ON".

HeoTopusrpaHa nonpaska aHyAvipa rapaHLmATa.
AKO ypeAbT He paboTH MPaBMAHO CAEA TE3M MEPKM 32 OTCTpaHsIBaHe Ha NpobAemM, CBbpXKeTe ce

C BalUMsA OTOPM3MPAH AMCTPUBYTOP, MAM CbC CAy>KbaTa 3a 06CAyKBaHe Ha KAMeHTM Ha Philips
Respironics Ha TeaedpoH +1 724 387 4000.

MoaApbBXKKa M Monpaeku

Hukora He oTBapsiiTe ypeaa. B ypeaa HsMa HUTO €AHa YacT, KOSITO MOXe Aa Ce MOMpasu.

KOMI'IPGCOpr HE Ce HY>XAad€ OT CMa3BaHeE WA MOAAPDBXKA. 13



TexHuuecku cneunduraumm

3awwmTa cpelly nperpsisaHe ABTOMaTHUEH TepMUUeH ByLLIOH; TemMnepaTypa Ha BKalousaHe 150 C°

CpeaeH Aebut 7 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Terno 2.2kg

HvBo Ha wyma 58 +3dBA

TexHuuecku crneunduraumm

3aumTa cpellly nperpssaHe ABTOMaTIUEH TepMUUeH OyLLOH; TemnepaTypa Ha Brkaiousare 130 C°

CpeaeH aebut 6 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Terro 2,0kg

HuBo Ha wyma 58 £3dBA

VYpea Knac Il, ypea Tun BF (ypea cbc cneumndmyHa salumTa cpellly eAeKTpUYecKkn pUckoBe).

C ABOVIHA V30AALIMA

CTaHAapTH 3a cripaBka

EnexTpoMarHuTHa ceBMecTmocT criopea, [EC 60601-1-2

-

4

YcAoBUSA Ha OKOAHaTa cpeaa

VCAOBUS Ha CbXpaHeHne

BraxxHocT MIN 109 RH — MAX 95% RH

PaboTHu ycroBus

BraxHocT MIN 109 RH — MAX 95% RH

Peunuik Ha cumBoAnTE

I BKAIOYBAHE (erekTposaxpaHsare) A BH1MAHWE @ Knac Il, ABoitHa m3onaums

QO VIBKAIOYBAHE (erexTposaxpaHsane)

@ CepyiareH Homep

@ CheppaiiTe MHCTPyKLMMTE 3a ynoTpeba

~ [lpomeHA1B TOK m Mprnoxern vactu Tun BF

ﬂ PazaeaHo c1:614paHe Q M3noAssare camo Ha 3aKpuTo
—

“ MpoussoanTen

@- BraxHocT

IP21 CreneH Ha 3awuTa Ha KOXyXa OT BbHIWHK BellecTsa: |P21 (3aMTeH OT MPOHMKBAHETO Ha TBLPAM YaCTMLM C Pasmepu
No-roAemu OT 12 MM, 36U_LMT€H OT NPOHMKBAHETO Ha BEPTMKAAHO MaAdLLM Kankun BOAa).

l’ TemenepaTypHO orpaHuyeHme

_@- ATMochepHO HaadraHe

[apaHums

Respironics, Inc. rapaHTiipa, Ye KOMNPECOPBLT HAMA Ad MPOABM ACDEKTH KaKTO B MaTepuaA1Te, Taka v B
13paboTKaTa B MPOAbAKEHIE Ha 3 TOAMHM Ha HOPMaAHa yrnoTpeba v eKcrAoaTaLms OT AdTaTa Ha 3aKyryBaHe
oT Respironics, Inc. MapaHupsTa ce orpaHinyasa B pamMKi1TE Ha PEMOHT WAV 3amsiHa, MO MPeLeHka EAVHCTBEHO Ha
Respironics, Inc., Ha KOMMOHeHTa MAM OBOPYABAHETO, 3a KOETO CE TBBbPAM, UYe € ACPEKTHO, CACA KaTO WCKBLT e
npriemMe 3a OCHOBaTeAEH Mo npeLieHka Ha Respironics, Inc. Tasu rapaHUms He ce OTHAaCs AO KOUTO 1 Aa B1AO
KOMTMOHEHTY AW OBOPYABAHE, KOUTO Ca BMAM HEMPABMAHO M3MOA3BAHM, M3MOA3BAHM HE MO MPeAHa3HaYEHME,
NOBPEAEHM B PE3YATAT Ha MHLMAEHT MAM PEMOHTUPaHW OT HEOTOPHM3MPAHU A1LIA, KaKTO W MOKPMBAHE Ha
Pa3XOAM 33 PEMOHT. BC1UKM BbPHATH YacTU A 06OpPYyABaHe TPsibBa Aa BbAAT MOAXOASALLO OMaKoBaHW U1
M3MpaTeHn C NpeAnAaTeHn OT AUCTPUBYTOPa Ha ypeaa NoLLeHCKK pasHocku. Respironics, Inc. He Hocu
OTTOBOPHOCT MpeA, KyryBaya A APYT AVLIZ 33 MOKPUBAHE Ha LLETM, CBbP3aHM CbC 3arybeHo Bpeme 3a ynoTpeba
Ha 0OOPYABAHETO WMAM 33 EBEHTYaAHM KOCBEHM, HEMPEABMAEHM WAV MPOUSTUHALLM OT MOBPEAUTE LETU.
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1. Hadicka nebulizdtoru 8. Vystupu vzduchu z kompresoru
2. Ndustek nebulizdtoru 9. Vstupni vzduchovy otvor pro filtr
3. Sestava rukojeti nebulizdtoru (pohled ze strany)

4. Drzék nebulizétoru (pohled dovnitr) 10. Viko

5. Vypina¢ Zap/Vyp 11. Ulozny prostor

6. Vzduchové otvory pro kompresor 12. Misto pripojeni napdjectho kabelu
7. Vzduchovy filtr (pohled ze strany)

Navod k pouzitf
InnoSpire Deluxe

Dulezité: Pred pouzitim zarfzeni si pozorné prectéte tyto pokyny. Jestlize mdte jakékoli dotazy
nebo pokud madte pri pouzivani tohoto vyrobku jakékoli problémy, obrat'te se prosim na svého
poskytovatele zdravotni péce nebo kontaktujte sluzby zdkaznikim spolecnosti Philips Respironics
na telefonnim ¢&isle +1 724 387 4000.

Vseobecné informace

Urcené pouziti: Tento produkt ma slouzit jako zdroj stla¢eného vzduchu pro Iékarské Ucely. Lze
jej také pouzivat spolecné s pneumatickym (tryskovym) nebulizdtorem pro tvorbu aerosolovych
astic 1éka pri respiracni lécbé détf i dospélych.

@ VYSTRAHY

H Pouzivejte zafizeni podle pokyni v tomto navodu k pouziti v souladu s jeho uréenym
G&elem jako systém kompresorového nebulizatoru pro aerosolovou légbu. Rid'te se pokyny
svého lékare.

Jakékoli jiné pouzitl zarizen( je nevhodné a muze byt nebezpecné.Vyrobce neponese

zodpovédnost za jakékoli Skody zplsobené nevhodnym, nespravnym nebo neprimérenym

pouzitim zafizenf, nebo v dlsledku pripojeni jednotky k elektrickym instalacim nevyhovujicim
bezpecnostnim predpisiim a narizenim.

* Doporucujeme, abyste méli zdlozni zarizeni (napr*. inhaldtor odmérenych ddvek nebo kompresor
na baterie) pro respiracni poddni €k v pripadé, kdy nebudete moci pouzit svij nebulizator
(napr. pri vypadku proudu, nebo kdyz vas kompresor prestane z néjakého ddvodu fungovat).

* Pokud se zarizeni nachdzelo v prostredf prekracujicim limity stanovené pro jeho provoz, zajistéte,

aby bylo pred pouzitim uvedeno do stavu odpovidajicho jeho normdlnim provoznim podminkdm.

* Pred pouzitim musite nechat vyschnout jakoukoli tekutinu, kterd se pripadné dostane na
povrch nebo dovnitf* zarizenf.

Uschovejte si tento ndvod pro budoucf potrebu.
Pouzivejte tento produkt v Cistém prostredi, kde nenf Spina, prach, srst domdcich zvifat apod.

Zarizeni nesmi byt pouzivano v blizkosti horlavych latek, nebo v pritomnosti horlavych anestetik
ve smési se vzduchem, kyslikem nebo oxidem dusnym.

Neni dovoleno toto zafizeni jakkoli upravovat.

Je normalni, Ze je toto zarizeni pfi pouziti na dotek teplé.

Nepoklddejte kompresor pod ¢i na jind zarizent.

Informace o elektromagnetickém ruseni: Prenosnd a mobilni komunikacni zarizeni pouZivajici
vysoké frekvence (RF), jako jsou mobilni telefony, svoldvaci prijimace (pagery) atd. mohou
narusovat ¢innost lékarskych elektrickych zarizeni. Z tohoto dlvodu musi byt vds kompresor
umistén dostatecné daleko od téchto zarizeni, aby se predeslo ruseni. Toto zarizenf vyhovuje
pozadavkidm normy IEC60601-1-2 pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Tabulky s Udaji
o EMC jsou na zadnf strané tohoto dokumentu. Tabulky s Udaji o EMC v jinych jazycich si mlzete
vyzédat od sluzeb zdkazniklim spolecnosti Philips Respironics na telefonnim cisle +1 724 387
4000. Znacka CE na tomto produktu znamend, Ze vyrobek vyhovuje vsem prislusnym smérnicim
EU. Pamatujte prosim, ze , &islo ozndmeného subjektu se nevztahuje na smérnici omezujici
pouzivani toxickych nebo nebezpecnych ldtek v elektrickych a elektronickych zarizenich.

V pripadé selhdni zafizeni a/nebo jeho nespravného fungovani si prectéte oddil , Identifikace
a odstrafiovéni poruch'. Neotvirejte kryt kompresoru - u tohoto vyrobku nelze provadét
jakoukoli udrzbu.

Pokud nejsou pouzity plvodni ndhradni/vyménné soucdsti (napr. filtry), mize dojit k narusenf
spravné cinnosti zarizent.

Pro snizeni nebezpedf Urazu elektrickym proudem toto zaffzeni NEROZEBIREJTE.

Pro pouziti pouze v interiéru.

Nepouzivejte zarizeni bez filtru.

Pri pouzivan( jakéhokoli elektrického spotrebice je nutno dodrzovat urcitd dilezitd bezpecnostni
opatreni, véetné nésledujicich:

» Pouzivejte vyhradné plvodni prislusenstvi a soucdsti doddvané vyrobcem.

* Nikdy jednotku neponofujte do vody, protoze toto zarizeni neni chranéno proti vniknuti vody.

* Nikdy se nedotykejte jednotky, kdyz méte vihké nebo mokré ruce.

* Nenechdvejte jednotku venku.

 Pri pouzivanf umistéte jednotku na stabilni a rovny povrch.

» Ovérte, zda nejsou nijak zakryty vstupni vzduchové otvory.

* Nedovolte, aby toto zar{zenl bez dozoru pouzivaly déti nebo fyzicky postizené ¢i jinak méné
zpUsobilé osoby.

* Nevypinejte toto zarizenf pouhym vytazenim kabelu z napdjeci elektrické zdsuvky.

* Nepouzivejte v okruhu plicniho ventilatoru.

* NepouZzivejte zarizent, jestlize jsou na ném praskliny, nebo jestlize je poskozeno.
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Pred pripojenim zarizeni k napdjeci zdsuvce se ujistéte, ze Udaje pro pozadavky napdjeni zarizeni
elektrickym proudem, uvedené na spodnf strané jednotky, presné odpovidaji idajim pro napéti
a frekvenci proudu vaseho napdjeciho zdroje.

Nepouzivejte jakykoli adaptér (s jednou ¢i nékolika zdsuvkami) a/nebo prodluzovaci kabel.

Kdyz jednotku nepouzivéte, nenechdvejte ji pripojenu k napdjecimu zdroji. Jestlize zarizeni nenf
v ¢innosti, odpojte je od napdjeci elektrické zasuvky.

B P¥ instalaci zazen( postupujte podle pokynt vyrobce. Vyrobce neponese zodpovédnost za
jakékoli Skody zplsobené nesprdvnou instalaci zarizenf.

Uzivatel nemdze nahradit pdvodni napdjeci kabel jinym kabelem. Pokud dojde k poskozenf
napdjeciho kabelu, kontaktujte sluzby zdkaznikiim spolecnosti Philips Respironics a poZzddejte
o doddni nového kabelu (kabel nelze opravovat).

Neuklddejte do Ulozného prostoru nadmémé mnozstvi prfslusenstvi.

Pred jakymkoli Cisténim zarizeni nebo instalac nového filtru musite zarizeni odpojit od
napdjeciho zdroje vytazenim kabelu ze zasuvky.

Malé soucdsti mohou byt vdechnuty nebo spolknuty, nebo mohou byt nebezpecné. Kabel mize
vzhledem ke své délce zpUsobit uskrceni nebo uduseni. Nenechdvejte zarizeni bez dozoru
s malym ditétem, fyzicky postizenou osobou nebo osobou s poruchami ucent.

Pokud jiz zarzeni nebudete naddle pouzivat, odloZte je do odpadu v souladu s platnymi
mistnimi predpisy.

Méjte na paméti ndsledujici pokyny:
* Pouzivejte toto zarizenf vyhradné s Iéky predepsanymi vasim lékarem.
* Pouzivejte prislusenstvi, které vam doporucil vas Iékar.

Navod k pouziti
/N\Pred pouzitim vyjméte kompresor z prepravniho pouzdra (pokud bylo dodano
s vyrobkem).

Hl Poté, co zarizeni vybalite, zkontrolujte, zda na kompresoru a pfislusenstvi nejsou zndmky
viditelného poskozeni nebo defektd, napr. praskliny na skfitice z plastické hmoty, v jejichZ

dusledku by mohly byt obnazeny elektrické soucasti. Jestlize na vyrobku zjistite jakékoli poskozent,

kontaktujte sluzby zdkaznikim spolecnosti Philips Respironics nebo svého prodejce vyrobku.
Pri podédvéni Iéku sedte zpifma a v uvolnéné poloze.
Zapojte kompresor do napdjeci elektrické zdsuvky.
Pred poddvanim Iéku nahlédnéte do ndvodu k pouzitl pro nebulizdtor a prislusenstvi.
Pro zahdjenf podévani léku ZAPNETE zafizen stisknutim vypinace ZAP/VYP do polohy . I".

AZ ukonite poddvani léku, VYPNETE zafizeni uvedenim vypinace do polohy ,,O" a odpojte
zéstrcku kabelu od napdjeci zasuvky.
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Nezavirejte viko, dokud je pripojena hadi¢ka nebuliztoru.

Cisténf a Udrzba

/N\Pi &isteni se ujistéte, Ze napajeci kabel neni zapojen do elektrické zasuvky.
Cisténi kompresoru, nebulizitoru a pFisluSenstvi

Otirejte kompresor zvenci vihkou utérkou nejméné jednou mésicné.

Pokyny pro cisténf prislusenstvi a nebulizétoru naleznete v ndvodu k pouziti pro nebulizétor
a prislusenstvi

Vymeéna nebulizatoru za nové zarizeni

Nebulizétor a prislusenstvi je nutno vymériovat za nové v souladu s pokyny.

Vymeéna filtru

Filtr musite vyménit, kdyz ztmavne nebo je vihky.

Identifikace a odstranovani poruch

Zarizen( nelze zapnout

* Ovérte, zda je zastrcka pevné zapojena do elektrické zdsuvky.

* Mohlo dojit k aktivaci tepelného ochranného spinace z ndsledujicich pricin:
a) zarfzenf bylo pouzivano v blizkosti silného tepelného zdroje nebo v horkém prostredf
b) vstupni vzduchové otvory (6) jsou zaneseny a neumoznuji ventilaci motoru.

V takovém pripadé uvedte vypina¢ ZAP/VYP do polohy ,O" a nechejte zarizeni vypnuto
nejméné po dobu 60 minut.V piipadé, Ze zarizeni nefunguje spravné (nedostatecny tlak a proud
vzduchu), vypnéte jednotku na 10 sekund a pak ji znovu zapnéte.

Po kazdém cisténi zkontrolujte spravnou funkci zarizeni tak, Ze ovérite, zda vzduch opét vychdzi
z trysky poté, co zafizeni zapnete.

Neschvdlené opravy rusi zaruku

Jestlize zarfizeni nefunguje spravné ani po provedeni téchto kroku pro identifikaci a odstranéni
poruchy, kontaktujte prodejce svého vyrobku nebo sluzby zakaznikam spoleénosti Philips
Respironics na telefonnim cisle +1 724 387 4000.

Udrzba a opravy

Nikdy toto zarizeni neotevirejte. Zarizeni neobsahuje Zddné opravitelné soucdsti. Kompresor
nevyzaduje zddné mazani nebo Udrzbu.
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Technické tdaje

Tepelny ochranny spina¢ Resetovatelnd termdlni pojistka; funkeni teplota 150 °C

Pramérny pritok vzduchu 7 /min, 70 kPa (0,7 bar)

Hmotnost 2,2 kg

Urovers hluku 58+3 dBA

Technické Gdaje

Tepelny ochranny spinac Resetovatelnd termdlni pojistka; funkénf teplota 130 °C

Pramérny pritok vzduchu 6 1/min, 70 kPa (0,7 bar)

Hmotnost 2,0 kg

Urovef hluku 5843 dBA

Zarfzeni Tiidy I, Typ BF (zafizenf se specifickou ochranou proti elektrickym nebezpecim).

DVOJITE [IZOLOVANO

Odkazy na normy

Elektromagnetickd kompatibilita podle normy IEC 60601-1-2

»N

0

Okolni podminky

Skladovaci podminky

Vlhkost MIN 109 rel. vihkost — MAX 95% rel. vihkost

Provozni’ podminky

Vihkost MIN 109 rel. vihkost — MAX 95% rel. vihkost

Vysvétlivky k symboltim

I 24P (rapgienn A\ pozor O] gan, dvojité izolovino

O VYP (napdjeni) [&] Piflome easti typu BF

@ Vyrobnf &islo

@ Postupuijte podle ndvodu k pouzit!

~ Stidavy proud
E Oddéleny sbér odpadu @ Pro pouziti pouze v interiéru
“ Vyrobce

€3 Atmosfericky tak @& Vihkost

IP21 Stuperi ochrany krytem: IP21 (Chrdnéno pred vniknutim pevnych téles o priméru vétsim nez 12 mm. Chrdnéno pred
vniknutim vertikdlné dopadajicich vodnich kapek.)

JR’ Teplotni rozmezf

Zaruka

Spole¢nost Respironicss, Inc. zarucuje, Ze se u kompresoru nevyskytnou pii jeho normdlnim pouZiti a provozu
zdvady v materidlech a v femesiném zpracovani vyrobku po dobu 3 let od jeho zakoupenf od spole¢nosti
Respironics, Inc. Tato zdruka je omezena na zdkladé vyhradniho rozhodnuti spole¢nosti Respironics Inc. na opravu
nebo vyménu jakékoli souddsti nebo zafizeni oznacené za vadné poté, co je takovdto reklamace uzndna
spolec¢nosti Respironics Inc. jako reklamace v dobré vife. Tato zdruka se nevztahuje na jakékoli soucdsti ¢i zarizenf
pouzivané nevhodnym ¢i nespravnym zplsobem, na ndhodné vznikla poskozeni ¢i poskozeni v disledku oprav
neopravnénymi osobami, a nezahrnuje Uhradu ndklad na prdci pri provedeni opravy.Viechny polozky vracené
vyrobci musi byt rddné zabaleny a zasldny se zaplacenim postovného prodejcem vyrobku, ktery je povéren
zajistovanim jeho servisu. Spolecnost Respironics Inc. neponese vUci kupujicimu ¢i jinym osobdm zodpovédnost
za Skody vzniklé v dusledku ztrdty pouZitelnosti vyrobku, nebo za nepiimé, ndhodné ¢i ndsledné Skody, které by
mohly vzniknout.
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1. Cijev nebulizatora

2. Usnik nebulizatora

3. Rukohvat nebulizatora

4. Drzac nebulizatora (unutarnji pogled)
5. UKLJ/ISKLY. sklopka napajanja

6. Otvori zraka na kompresoru

7. Filtar za zrak (bocni pogled)

8. |zlaz zraka na kompresoru

9. Ulaz zraka za zracni filtar (bocni pogled)
10. Poklopac
11. Odjeljak spremnika
12. Lokacija kabela za napajanje

Upute za rad
InnoSpire Deluxe

Vazno: Prije upotrebe uredaja pazljivo procitajte ove upute. Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema s proizvodom, obratite se svom zdravstvenom djelatniku ili Korisni¢koj sluzbi tvrtke
Philips Respironics na +1 724 387 4000.

Op¢e informacije

Svrha upotrebe: Ovaj proizvod sluzi kao izvor komprimiranog zraka za medicinske svrhe. Koristi
se s pneumatskim (mlaz) nebulizatorom za istvaranje aerosolnih cestica lijekova za respiratornu
terapiju za djecu i odrasle.

@ UPOZORENJA
Koristite ovaj uredaj za namjeravanu svrhu, prema opisu u ovom priruniku, kao sustav
kompresora i nebulizatora za aerosolnu terapiju. Pridrzavajte se uputa svojeg lijecnika.

Svaka druga uporaba predstavlja neispravnu uporabu i moZze biti opasna. Proizvodac ne

moze se smatrati odgovornim za bilo kakvu tetu uzrokovanu nepravilnim, netocnih ili

nerazumnim koristenjem ili ako je uredaj spojen na elektri¢ne instalacije koje nisu u skladu

sa sigurnosnim propisima.

* Preporucuje se imati rezervni uredaj (npr. mjerno dozni inhalator (MDI) ili kompresor na
bateriju) za respiratornu primjenu u slucaju kad se va$ nebulizator ne moze koristiti (npr. za
vrijeme nestanka struje ili ako vas kompresor postane neupotrebljiv iz bilo kojeg razloga).

 Ukoliko je uredaj bio izvan radnih uvjeta, pustite da se vrati na normalne radne specifikacije
prije uporabe.

 Ukoliko se prolije bilo koja tekucina na ili unutar uredaja, treba pustiti da se osusi prije rada.

Cuvajte ovaj priru¢nik za buduce potrebe.

Koristite ovaj proizvod u cistom okolisu, gdje nema prijavstine, prasine, dlaka kucnih ljubimaca, itd.

Uredaj se ne smije koristiti u blizini zapaljivih tvari ili u prisutnosti zapaljivih smjesa anestetika sa
zrakom, kisikom ili didusikovim oksidom.

Modifikacija ove opreme nije dozvoljena.

Normalno je da uredaj bude topao na dodir tijekom koristenja.
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HRVATSKI

Elektromagnetske informacije: Prijenosni i RF komunikacijski uredaji kao $to su mobiteli, uredaji
za dojavu itd., mogu prekinuti rad elektricne medicinske opreme. Iz tog razloga, vas kompresor
mora biti postavljen dovoljno daleko od tih uredaja kako bi se sprijecile smetnje. Ovaj uredaj
udovoljava I[EC60601-1-2 standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC). Popisi EMC
podataka su dostupni na pozadini ovog dokumenta. Popisi EMC podataka na drugim jezicima
dostupni su od Korisnicke sluzbe tvrtke Philips na +1 724 387 4000. CE oznaka na proizvodu
oznacava uskladenost sa svim primjenjivim direktivama EU. Imajte na umu da broj prijavijenog
tijela se ne primjenjuje na RoHS direktivu (ogranicenje uporabe odredenih opasnih tvari u
elektri¢noj i elektronickoj opremi).

Ne stavljati kompresor na drugu opremu.

U slucaju kvara i/ili neispravnog rada, procitajte dio “Otklanjanje smetnji”. Ne otvarajte kuciste
kompresora, jer to nije proizvod koji se servisira.
ilY |spravan rad uredaja moze biti ugrozen ukoliko se ne koriste izvorni zamjenski dijelovi (npr: filtri).
Kako biste smanijili opasnost od elektri¢nog udara, NE RASTAVLJAJTE.
Koristite samo u zatvorenom prostoru.
Ne koristite uredaj bez filtra
Kada koristite bilo koji elektricni aparat, neke vazne sigurnosne mijere uvijek treba postivati,
ukljucujudi sliedece:
* Koristite samo izvorni pribor i komponente koje dostavlja proizvodag;
« Nikad ne uranjajte jedinicu u vodu jer uredaj nije zasti¢en od prodiranja voden;
* Nikad ne dodirnite jedinicu dok su vam ruke mokre ili viazne;
* Ne ostavljajte jedinicu na otvorenom prostoru;
* Tijekom rukovanja, stavite na stabilnu vodoravnu povrsinu;
* Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokirani;
* Ne dopustite da djeca ili nemocéne osobe koriste jedinicu bez nadzora;
« Ne iskljucujte uredaj povlacenjem utikaca iz elektri¢ne uticnice;
* Ne koristite u ventilacijskom krugu;
* Ne koristite ako uredaj ima pukotina ili je ostecen.

Prije ukljucivanja uredaja, uvjerite se da elektri¢ni podaci prikazani na nazivnoj plocici na dnu
jedinice odgovaraju vasem mreznom naponu i frekvenciji.

Ne koristite bilo koji adapter, jednostruki ili visestruki, i/ili produzni kabel.

Ne ostavljajte jedinicu utaknutu kad nije u uporabi. lzvadite uredaj iz elektricne uti¢nice kad nije
u uporabi.

Za instalaciju uredaja pridrzavajte se uputa za instalaciju od proizvodaca. Proizvoda¢ ne moze se
smatrati odgovornim za bilo kakvu Stetu nastalu uslijed nepravilne instalacije.

Korisnik ne smije promijeniti kabel za napajanje. U slucaju ostecenja kabela za napajanje, obratite

se Korisnickoj sluzbi tvrtke Philips Respironics za zamjenu (nema opcije za servis).
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Ne prenapunite odjeljak spremnika s priborom.

Prije bilo kakvog cis¢enja ili zamjene filtra, iskljucite uredaj iz glavnog napajanja tako da ga izvadite
iz uticnice.

Male dijelove se moze udahnuti, progutati ili mogu biti opasni. Kabel, zbog svoje duzine, moze
dovesti do gusenja ili asfiksije. Ne ostavljajte uredaj bez nadzora s malim djetetom, fizi¢ki
hendikepiranim pojedincom ili s osobom koja ima teskoca u ucenju.

Ukoliko vise ne koristite uredaj, odloZite ga prema vazecim lokalnim propisima.
Ne zaboravite:

» Ovaj uredaj koristite samo s lijekovima koje vam je propisao lijecnik;

* Koristite pribor kojeg vam je preporucio lijecnik

Upute za rad

N lzvadite kompresor iz torbice za prijenos ako je isporucena.

Bl Nakon raspakiranja uredaja, pregledajte kompresor i pribor na vidljiva o3te¢enja ili nedostatke
kao Sto su pukotine u plasticnom kucistu koje bi mogle izloziti elektricne komponente.
Kontaktirajte Korisnicku sluzbu tvrtke Philips Respironics ili distributera vaseg proizvoda da biste
prijavili osteceni proizvod.

Kada primate terapiju, sjedite u uspravnom polozaju i budite opusteni.

Utaknite kompresor u elektri¢nu uti¢nicu.

Prije terapije procitajte Upute za rad nebulizatora i pribora.

Kako biste zapoceli terapiju, stavite uredaj u UKLJ. tako da prebacite sklop UKLJ. / ISKLJ.

u"l"” polozaj.

B Kada je terapija zavriena, stavite jedinicu u ISKLJ. tako da prebacite polozaj sklopa na """ te
odspojite utikac iz elektricne uti¢nice.

Ne zatvarajte poklopac kad je spojena cijev nebulizatora.

Cis¢enje i odrzavanje

ATijekom Ciscenja, provijerite da kabel za napajanje nije prikljucen u elektricnu uticnicu.

Cis¢enje kompresora, nebulizatora i pribora

Koristite vlaznu krpu kako biste obrisali vanjski dio kompresora najmanje jednom mijesec¢no.

Obratite se na Upute za rad nebulizatora i pribora za ¢is¢enje pribora i nebulizatora.

Zamjena nebulizatora

Nebulizator i drugi pribor treba zamijeniti prema njihovim uputama.
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Zamijena filtra
Filtar treba zamijeniti kada izgubi boju ili je vlazan.
Otklanjanje smetnji
Uredaj se ne ukljucuje
* Uyjerite se da je prikljucak ¢vrsto postavljen u elektricnu uti¢nicu.
* Toplinski zastitnik je mogao biti aktiviran zbog sliedecih razloga:
a) Uredaj je bio koristen u blizini grijaca ili u vru¢em okolisu
b) Otvori ventilacije zraka (6) su blokirani i ne dopustaju motornu ventilaciju

Ako je to slucaj postavite sklop UKLJ/ISKLJ. na "O" i pustite da stoji najmanje 60 minuta.
U slucaju neispravnog rada (nedovoljan tlak i protok) iskljucite uredaj na 10 sekundi
i ponovno ukljucite.

Nakon svakog cis¢enja, provjerite radi li uredaj ispravno tako da potvrdite da zrak jo$ uvijek izlazi iz
mlaznice kad je uredaj ukljucen u polozaju "UKLJ".

Neovlasteni popravak ponistava jamstvo.

Ako uredaj ne radi ispravno nakon pokusaja ovih koraka za otklanjanje smetnji, obratite
se ovlastenom distributeru proizvoda ili Korisnickoj sluzbi tvrtke Philips Respironics na
+1 724 387 4000.

Odrzavanje i popravci

Nikad ne otvarajte uredaj. U jedinici nema dijelova koji se mogu servisirati. Na kompresoru ne
treba obaviti podmazivanje ili odrzavanje.
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Tehnicke specifikacije

Zastita od toplinskog preopterecenja Toplinski osigurac na reset; funkcionalna temperatura 150 C°

Prosje¢na brzina protoka 7 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Tezina 2,2kg

Razina buke 58+3dBA

Tehnicke specifikacije

Zastita od toplinskog preopterecenja Toplinski osigurac na reset; funkcionalna temperatura 130 C°

Prosje¢na brzina protoka 6 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Tezina 2,0kg

Razina buke 58+3dBA

Uredaj klase I, vrsta uredaja BF (uredaj sa specificnom zastitom protiv elektri¢nih opasnosti).

DVOSTRUKO IZOLIRAN

Upudivanje na standarde

Elektromagnetska sukladnost prema IEC 60601-1-2

N

6

Uvijeti okoline

Uvjeti skladistenj

Vlaznost MIN 109% RH — MAKS 95% RH
Radni uvjeti

Vlaznost MIN 109 RH — MAKS 95% RH

Opis simbola
I UKLJ. (napajanje) POZOR @ Klasa Il, dvostruko izoliran
QO ISKU. (napajanje)

@ Serijski broj

@ Slijedite Upute za rad

Izmjenic¢na elektri¢na struja m Vrsta BF primijenjeni dijelovi

Posebno sakupljanje @ Koristite samo u zatvorenom prostoru

Proizvoda¢ R Ogranitenje temperature

®EIN! B

g Atmosferski tlak Vlaznost

IP21 Stupanj zastite kudista: IP21 (Zastita od upada ¢vrstih tijela s dimenzijama vedim od 12 mm. Zastita od prodora okomito
kapajuce vode).

Jamstvo

Respironics, Inc jamdi da je kompresor bez nedostataka u materijalu i izradi uz normalnu upotrebu i rad za
razdoblje od 3 godina od datuma kupnje od tvrtke Respironics, Inc. Jamstvo je ograni¢eno na popravak ili
zamjenu, po nahodenju tvrtke Respironics, Inc za bilo koju komponentu ili opremu za koju se tvrdi da je
neispravna, kada je tvrdnja pokazana da je u dobroj namjeri prema ocjeni tvrtke Respironics, Inc. Ovo jamstvo
se ne odnosi na bilo koju komponentu ili opremu podvrgnutu zlouporabi, nepravilnom rukovanju, slu¢ajnom
ostecenju ili neovlastenom popravku, i nije produzena na naknade, ili za, radove popravka. Svi vraceni predmeti
moraju biti ispravno zapakirani i dostavljaju se s unaprijed pla¢enom dostavom, od distributera proizvoda koji
servisira jedinicu. Respironics, Inc nece biti odgovoran kupcu ili nekom drugom za gubitak koristenja opreme ili
neizravne ili slucajne ili posljedi¢ne Stete koje bi mogle nastati.
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1. Autohaler slange 7. Luftfilter (set fra siden)

2. Autohaler mundstykke 8. Kompressor luftforsyning

3. Autohaler handstykke 9. Luftindtag for filter (set fra siden)
4. Autohaler holder (set indefra) 10. Lag

5. Stremkontakt 11. Opbevaringsrum

6. Kompressor luftabninger 12. El-ledningens placering

Brugsanvisning
InnoSpire Deluxe

Vigtigt: Laes disse anvisninger omhyggeligt for brug af denne anordning. Hvis du har spargsmal
eller problemer med produktet, sa henvend dig til din leege eller til Philips Respironics
kundeservice pa +1 724 387 4000.

Generel information

Tilsigtet brug: Dette produkt er beregnet til levere komprimeret luft til medicinske formal. Det
skal bruges sammen med en pneumatisk (dyse) forstaver til at producere aerosolpartikler fra
medicin til respiratorisk behandling for bade bgrn og voksne.

® ADVARSLER

Brug anordningen til dens tilsigtede formal som beskrevet i denne brugsanvisning som
et kompressordrevet autohalersystem til aerosolbehandling. Fglg din leeges anvisninger.
Enhver anden brug er ukorrekt, og kan veere farlig. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for
nogen skade forarsaget af ukorrekt eller urimelig brug, eller hvis enheden er tilsluttet til
elektriske installationer, som ikke opfylder de relevante sikkerhedskrav.

* Det anbefales at have en backup-anordning (feks. MDI eller batteridrevet kompressor)
til respirationsbehandling i tilfeelde af situationer, hvor denne autohaler ikke kan bruges
(f.eks. ved stremsvigt, eller hvis kompressoren af en eller anden grund ikke virker).

* Hvis anordningen er blevet udsat for forhold uden for de normale driftsanbefalinger, skal man
lade den vende tilbage til normale driftsspecifikationer fer brug.

* Enhver veeske, som spildes pa eller ind i anordningen, skal man lade terre, fer fortsat brug.
Behold denne brugsanvisning til fremtidig henvisning.
Brug produktet i et rent milig uden snavs, stev, kaeledyrs har, osv.

Anordningen ber ikke bruges i nerheden af breendbare materialer eller ved tilstedeveerelsen af
brandbare anzstesiblandinger med Iuft, ilt eller dinitrogenoxid.

Ingen modifikation af dette udstyr er tilladt.
Det er normalt, at anordningen fgles varm ved bergring, nar den er i brug.

28

DANSK

H Elektromagnetiske oplysninger: Barbart og RF-kommunikationsudstyr sisom mobiltelefoner,
personsggere, osv. kan afbryde driften af elektrisk medicinsk udstyr. Derfor skal kompressoren
placeres langt nok fra sadanne anordninger til at undga pavirkning. Denne anordning opfylder
IEC60601-1-2 standardeme for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC-datablade kan findes
bagi dette dokument. EMC-datablade pd andre sprog kan fas fra Philips Respironics kundeservice
pa +1 724 387 400. CE-maerket pa produktet angiver overholdelse af alle relevante EU-direktiver.
Bemaerk at nummeret for det bemyndigende organ ikke geelder for RoHS (Restriktioner pa
brugen af visse farlige materialer i elektrisk og elektronisk udstyr) direktivet.

Kompressoren ma ikke stables sammen med andet udstyr.

| tilfzelde af fejl ogleller svigt lees fejlfindingsafsnittet. Abn ikke kompressorhuset, eftersom dette
produkt ikke kan serviceres.

Anordningens korrekte funktion kompromitteres, hvis der ikke bruges originale reservedele
(feks. filtre).

MA IKKE SKILLES AD - for at undga fare for elektrisk stad.

i1 Kun til indenders brug.

Brug ikke anordningen uden filter.
Nar man bruger elektrisk udstyr, er der altid visse vigtige sikkerhedsanvisninger; som skal felges,
deriblandt fzlgende:
* Brug kun originalt tilbehgr og komponenter, som er leveret af fabrikanten,
* Nedsznk aldrig enheden i vand, eftersom den ikke er beskyttet imod indtreengende vand,
* Ror aldrig ved enheden, hvis dine hander er vade eller fugtige,
* Efterlad ikke enheden udenders,
* Placer den pa en stabil, vandret overflade under brug,
* Se efter; at luftdbningerne ikke er blokeret,
* Lad aldrig bgrn eller ukvalificerede voksne handtere udstyret uden opsyn,
* Afbryd ikke stremmen ved blot at treekke stikket ud fra veegkontakten,
* Brug ikke i et ventilatorkredslgb,
* Brug ikke anordningen, hvis den har revner eller er beskadiget.
Forvis dig om, at den nominelle effekt anfert pa meerkaten pa undersiden af enheden svarer til
din spaending og frekvens, for du setter enhedens stik i.
Brug ikke nogen adapter, enkelt eller sammensat og/eller nogen forleengerledning.
Lad ikke enhedens stik veere tilsat strammen, nar den ikke er i brug. Treek dens stik ud af
kontakten, nar den ikke er i brug.
M Felg fabrikantens anvisninger for installering af anordningen. Fabrikanten kan ikke tage noget
ansvar for skade forarsaget af forkert installering.

El-ledningen kan ikke udskiftes af brugeren. Hvis el-ledningen bliver beskadiget, sa tag kontakt med
Philips Respironics kundeservice for at fa enheden udskiftet (der er ingen mulighed for service).
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Opbevaringsrummet ma ikke overfyldes med tilbeher.
Fer man udferer noget renggringsarbejde pa enheden eller udskifter filter, skal den frakobles
strommen ved at tage stikket ud af kontakten.

Smad dele kan inhaleres, synkes eller vaere farlige. El-ledningen kan pa grund af dens leengde
resultere i kvaelning eller strangulering. Anordningen mad ikke efterlades uden opsyn hos sma
bern, handicappede personer, eller nogen person med indleringsproblemer.

Hvis du ikke lengere bruger enheden, sa bortskaf den i henhold til gaeldende lokale bestemmelser:
Husk at:

* bruge denne anordning udelukkende med den medicin, som din laege har ordineret,

* bruge det tilbeher, som din leege har anbefalet.

Brugsanvisning
AFjern kompressoren fra baretasken, hvis en sadan blev leveret, for brug.

Hl Efter udpakning, efterse kompressoren og tilbeher for synlig beskadigelse eller defekter sasom
revner i plastikhuset, som kunne blotte elektriske komponenter. Henvend dig til Philips Respironics
kundeservice eller din produktdistributer for at rapportere enhver beskadigelse af produktet.

Sid lige op og afslappet, nar du tager en behandling.
Seet kompressoren til veegkontakten.
Lees brugsanvisningerne for autohaleren og tilbeheret far behandling.

Begynd behandling ved at teende for anordningen ved at sztte kontakten i "I"-stilling.

Nar behandlingen er fuldfert, slukkes der for anordningen ved at sztte kontakten pa "O" og
treekke stikket ud af vaegkontakten.

Luk ikke laget, nar autohalerslangen er tilsluttet.

Renggring og vedligeholdelse

/N Under rengering skal det sikres, at el-ledningen ikke er tilsluttet vaegkontakten.
Renggring af kompressor, autohaler og tilbehar

Brug en fugtig klud til at viske kompressorens ydre af mindst en gang om maneden.

Se brugsanvisningen for autohaleren og tilbehar for rengering af tilbehgr og autohaler:
Udskiftning af autohaleren

Autohaleren og andet tilbeher skal udskiftes i henhold til deres anvisninger:

Udskiftning af filteret

Filteret skal udskiftes, nar det synes misfarvet eller vadt.

30

DANSK

Fejlfinding

Anordningen teendes ikke

* Se efter, at stikket sidder godt fast i veegkontakten.

* Den termiske beskyttelsesanordning kan vaere blevet aktiveret af en af de folgende arsager:
a) Anordningen blev brugt nzer et varmeapparat eller i et meget varmet miljg
b) luftventileringsabningerne (6) er blokerede, sa motoren ikke far nogen ventilation.

Hvis dette er tilfeeldet, sa szt afbryderknappen pa 'O’, og lad anordningen sidde i mindst 60
minutter: Sluk for anordningen i 10 sekunder og teend den sd igen i tilfeelde af svigt (utilstreekkeligt
tryk eller flow).

Se efter; at anordningen virker korrekt efter hver rengering ved at bekraefte, at der stadig kommer
luft ud af dysen, nar anordningen er teendt ("I").

Uautoriseret reparation ugyldigger garantien.

Hvis anordningen ikke virker rigtigt, efter at du har forsggt dig med disse fejlfindingstrin, sa
henvend dig til din autoriserede produktdistributer eller Philips Respironics kundeservice pa
+1 724 387 4000.

Vedligeholdelse og reparation

Skil aldrig anordningen ad. Der er ingen dele inden i anordningen, som kan serviceres.
Kompressoren kreever ingen smgring eller vedligeholdelse.
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Tekniske specifikationer

Termisk overbelastningsbeskyttelse Nulstillelig termisk sikring, aktiverende temperatur 150° C

Gennemsnitlig flowrate 7 I/min ved 70 kPa (0,7 bar)

Vagt 2.2kg

Stgjniveau 58 + 3 dBA

Tekniske specifikationer

Termisk overbelastningsbeskyttelse Nulstillelig termisk sikring, aktiverende temperatur 130° C

Gennemsnitlig flowrate 6 I/min ved 70 kPa (0,7 bar)

Vagt 20 kg

Stejniveau 58 + 3 dBA

Klasse Il anordning, type BF anordning (anordning med specifik beskyttelse imod elektriske farer).

DOBBELTISOLERET

Henvisning til standarder

Elektromagnetisk kompatibilitet iht. IEC 60601-1-2

w

2

Miljgbetingelser

Opbevaringsbetingelser

Fugtighed
Driftsbetingelser

MIN 10 % relativ fugtighed til MAKS 95 % relativ fugtighed

Fugtighed MIN 10 % relativ fugtighed til MAKS 95 % relativ fugtighed

Ordliste for symboler

I TANDT (strem) AN\ BEMARK @ Klasse Il, dobbeltisoleret

O SLUKKET (strom)

@ Serienummer

@ Se brugsanvisningen

~  \ekselstrom m Type BF anvendte dele

:g Bortskaffes til seerskilt genindvinding @ Kun til indenders brug

sl Fabrikant

@ Fugtighed

IP21 Husets IP-beskyttelsesgrad: IP21 (beskyttet imod gennemtraengning af faste genstande med diameter over 12 mm. Beskyttet
imod gennemtraengning af vertikalt faldende vanddraber).

% Temperaturgraenser

9 Atmosfaerisk tryk

Garanti

Respironics, Inc. garanterer; at kompressoren er uden defekter i materialer og handvaerksmaessig udferelse under
normal brug og drift i en periode pa 3 ér fra kgbsdatoen fra Respironics, Inc. Garantien er begranset til
reparation eller udskiftning, efter Respironics, Inc.'s eget sken, af de komponenter eller det udstyr, som det
fremferes er defekte, efter at det pavises at kravet er rimeligt efter evaluering af Respironics, Inc. Denne garanti
daekker ikke nogen komponenter eller udstyr, som har veeret udsat for misbrug, forkert drift, tilfeeldig beskadigelse
eller vautoriseret reparation, og deekker ikke omkostninger for udfert arbejde ved reparation. Alle enheder, som
tilbagesendes, skal veaere pakket korrekt og forsendes med fragten forudbetalt af den distributer, som udferer
servicearbejdet pa enheden. Respironics, Inc. skal ikke have noget ansvar over for kgberen for tab af brug af
udstyret, eller for indirekte, tilfeeldige eller falgeskader, som matte forekomme.



1. Vernebler-Schlauch 7. Luftfilter (Seitenansicht)

2. Vernebler-Mundstlck 8. Kompressor-Luftauslass

3. Vernebler-Handstiick 9. Lufteinlass fur Filter (Seitenansicht)
4. Vernebler-Halterung (Innenansicht) 10. Deckel

5. Ein-/Aus-Schalter 11. Staufach

6. Kompressor-Liftungsoffnungen 12. Netzkabelposition

Gebrauchsanleitung
InnoSpire Deluxe

Wichtiger Hinweis: Diese Anleitung vor Gebrauch dieses Geridts sorgfiltig durchlesen. Wenn
Sie Fragen zu oder Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an lhren
Gesundheitsdienstleister oder telefonisch an den Kundendienst von Philips Respironics unter
der Nummer +1 724 387 4000.

General information

Allgemeine Informationen: Dieses Produkt ist als Druckluftquelle fir medizinische Zwecke
vorgesehen. Es muss mit einem pneumatischen (Dusen-)Vernebler verwendet werden, um

Aerosolpartikel von Arzneimitteln zur Atemwegstherapie fir Kinder und Erwachsene zu erzeugen.

© WARNHINWEISE

Das Gerit sollte nur zum vorgesehenen Zweck wie in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben als Kompressor-Inhaliergerit fiir Aerosoltherapie verwendet werden. Den
Anordnungen des Arztes folgen.

Jede andere Art von Nutzung stellt eine unsachgemafe Verwendung dar, die gegebenenfalls

geféhrlich ist. Der Hersteller kann nicht fir Schaden verantwortlich gemacht werden, die auf

unsachgemale, falsche oder unverniinftige Nutzung zuriickzufiihren sind oder wenn das Gerat
an elektrische Anlagen angeschlossen wird, die nicht den Sicherheitsauflagen entsprechen.

* Es wird empfohlen, zur Sicherheit ein weiteres Gerit (z. B. Dosierinhalator oder
batteriebetriebenen Kompressor) bereitzuhalten, falls der Vernebler nicht benutzt werden
kann (z. B. bei Stromausfall oder wenn der Kompressor aus irgendwelchen Griinden
betriebsunfdhig ist), um die Medikamentenverabreichung zu gewdhrleisten.

* Falls sich das Gerdt auBerhalb der Betriebsbedingungen befand, vor Gebrauch zu normalen
Betriebsbedingungen zurlickkehren lassen.

* Bei auf oder in dem Gerdt verschitteten Flussigkeiten das Gerdt vor Betrieb trocknen lassen.

Dieses Handbuch zur spateren Bezugnahme aufbewahren.
Das Produkt in einer sauberen Umgebung, d. h. frei von Schmutz, Staub, Tierhaaren
usw.,verwenden.
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Das Gerdt sollte nicht in der Nahe von leicht entzindlichen Substanzen oder in Gegenwart von
entflammbaren Andsthesiegemischen aus Luft, Sauerstoff oder Stickstoffoxid benutzt werden.

Eine Modifikation dieses Gerdts ist unzuldssig.

Es ist normal, dass das Gerdt bei Betrieb splrbar warm wird.

Den Kompressor nicht mit anderen Gerdten zusammenstellen.

Informationen zu elektromagnetischen Stérungen: Mobile und Funkgerdte wie Mobiltelefone,
Personenrufempfanger usw. kénnen den Betrieb von elektrischen medizinischen Geréten stéren.
Der Kompressor muss daher in einem ausreichenden Abstand zu derartigen Gerdten aufgestellt
werden, um diese Art von Stérungen zu verhindem. Dieses Gerit erflillt die Auflagen der
IEC60601-1-2 Norm fiir Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV). EMV-Datenblétter befinden
sich auf der Riickseite dieses Dokuments. EMV-Datenblitter in anderen Sprachen kénnen
telefonisch beim Philips Respironics-Kundendienst unter der Rufnummer +1 724 387 4000
angefordert werden. Die CE-Kennzeichnung auf dem Produkt weist auf Konformitdt mit allen
geltenden EU-Richtlinien hin. Hinweis: Die Nummer der benannten Stelle gilt nicht fir die
RoHS-Richtlinie (zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten).

Bei Ausfall und/oder einer Betriebsstorung bitte auf den Abschnitt ,,Fehlerbehebung" Bezug
nehmen. Das Kompressorgehduse sollte nicht gedffnet werden, da dieses Gerdt kein wartbares
Produkt ist.

Der ordnungsgemaBe Betrieb des Gerits kann durch Einsatz von herstellerfremden Ersatzteilen
(z. B. Filtern) gefdhrdet werden.

 Um der Gefahr eines Stromschlags vorzubeugen, NICHT AUSEINANDERNEHMEN,

Nur zum Gebrauch in geschlossenen Raumen.

Das Gerdt nicht ohne Filter benutzen.

Bei der Benutzung von elektrischen Gerdten miissen bestimmte wichtige

Sicherheitsvorkehrungen, einschlief3lich der Folgenden, beachtet werden:
* Es dirfen nur herstellereigene Originalzubehérteile und -komponenten verwendet werden
* Das Gerit darf niemals in Wasser eingetaucht werden, da es nicht gegen das Eindringen von
Wasser geschlitzt ist
* Das Gerit niemals mit nassen oder feuchten Hénden bertihren
* Das Gerdt nicht im Freien aufbewahren
* Das Gerdt zum Betrieb auf eine stabile und waagerechte Flache stellen
* Darauf achten, dass die Liftungséffnungen nicht verdeckt sind
* Kinder oder gebrechliche Personen das Gerit nicht unbeaufsichtigt benutzen lassen
* Zum Ausschalten des Gerdts nicht einfach nur den Stecker aus der Steckdose ziehen
* Nicht im Kreislauf eines Beatmungsgerdts verwenden
* Nicht verwenden, wenn das Gerdt Risse aufweist oder beschddigt ist.
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Vor Anschluss des Gerdts an der Steckdose sicherstellen, dass die auf dem Typenschild auf der
Unterseite des Gerdts angegebenen Informationen zur Stromversorgung mit der Spannung und
Frequenz des Stromnetzes Ubereinstimmen.

Keine Adapter (einzelner oder mehrere) und/oder Verldngerungskabel verwenden.

Das Gerdt nicht am Stromnetz angeschlossen lassen, wenn es nicht in Gebrauch ist. Das Gerét

durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose von der Stromversorgung trennen, wenn es
nicht in Gebrauch ist.

Zur Installation des Gerdts den Anleitungen des Herstellers folgen. Der Hersteller kann
nicht fir Schiaden verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemdl3e Installation
hervorgerufen werden.

Das Netzkabel darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Bei beschadigtem Netzkabel mit
dem Kundendienst von Philips Respironics beziiglich eines Austauschs Kontakt aufnehmen (es
besteht keine Wartungsmaglichkeit).

Das Staufach nicht mit Zubehor Uberflillen.

Vor Reinigung des Gerdts oder Austausch des Filters das Gerdt von der Stromversorgung
trennen, indem der Stecker aus der Steckdose gezogen wird.

Kleinteile kdnnen inhaliert oder verschluckt werden und stellen eine Gefahr dar. Das Kabel kann
aufgrund seiner Ldnge eine Strangulierungs- oder Erstickungsgefahr darstellen. Das Gerdt nicht
unbeaufsichtigt in der Nahe von kleinen Kindern oder Personen mit Kérper- oder
Lernbehinderungen lassen.

BBl \Wenn das Gerit nicht mehr benutzt wird, sollte es gemaB den vor Ort geltenden Vorschriften
entsorgt werden.

Nicht vergessen:
¢ Dieses Gerdt nur mit den vom Arzt verschriebenen Medikamenten verwenden.
* Nur das vom Arzt empfohlene Zubehdr verwenden

Gebrauchsanleitung
A Vor Gebrauch den Kompressor aus der ggf. mitgelieferten Transporttasche nehmen.

Bl Nachdem das Gerit ausgepackt wurde, den Kompressor und das Zubehér auf sichtbare
Beschddigungen oder Defekte wie Risse im Kunststoffgehduse untersuchen, durch die elektrische
Komponenten ggf. freiliegen. Zur Meldung von beschddigten Produkten bitte mit dem
Kundendienst von Philips Respironics oder dem Vertriebshandler Kontakt aufnehmen

Bei der Behandlung aufrecht und entspannt sitzen.
Den Kompressor tiber das Netzkabel an der Steckdose anschlieBen.

Fir Anweisungen zum Gebrauch vor der Behandlung bitte auf die Bedienungsanleitung fir den
Vernebler und das Zubehor Bezug nehmen.
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Um die Behandlung zu beginnen, das Gerit einschalten, indem der EIN-/AUS-Schalter in die ,I"
Position gebracht wird.

Nach Abschluss der Behandlung das Gerdt ausschalten, indem der Schalter in die ,,O" Position
gestellt und der Stecker aus der Steckdose gezogen wird.

H \Wenn der Vernebler-Schlauch angeschlossen ist, den Deckel nicht schliefen.

Reinigung und Pflege

ABei der Reinigung sicherstellen, dass das Netzkabel nicht an die Steckdose ange-
schlossen ist.

Reinigung von Kompressor,Vernebler und Zubehor

Die AuBenseite des Kompressors mindestens einmal im Monat mit einem feuchten Tuch abwischen.

Fur Anweisungen zur Reinigung von Vernebler und Zubehor bitte auf die Bedienungsanleitung fur
den Vemebler und das Zubehor Bezug nehmen.

Austausch des Verneblers

Der Vermebler und sonstige Zubehorteile sollten gemal3 den jeweiligen Anweisungen ersetzt werden.
Austausch des Filters

Der Filter sollte ersetzt werden, wenn er verfarbt oder nass ist.

Fehlerbehebung

Das Gerdt lasst sich nicht einschalten

* Nachpriifen, ob der Stecker fest in der Steckdose sitzt.

* Das Thermoschutzsystem wurde ggf. aus folgenden Griinden aktiviert:

a) das Gerdt befand sich in der Nahe einer Heizung oder in einer Umgebung mit sehr hohen
Temperaturen.

b) die Liftungssfinungen (6) waren verdeckt, wodurch der Motor nicht bellftet wurde.

In diesem Fall den EIN-/AUS-Schalter auf ,O" stellen und das Gerdt mindestens 60 Minuten lang
ausgeschaltet lassen. Bei einer Betriebsstorung (z. B. unzureichendem Druck oder Durchfluss) das
Gerit 10 Sekunden lang ausschalten und dann wieder einschalten.

Nach jeder Reinigung Uberprifen, ob das Gerdt ordnungsgemdl funktioniert, indem sichergestellt
wird, dass bei eingeschaltetem Gerdt Luft aus der Dise kommt.

Bei eigenméchtig vorgenommenen Reparaturen erlischt die Garantie.

Wenn das Gerit nach diesen FehlerbehebungsmaBnahmen nicht ordnungsgemaB funktioniert,
wenden Sie sich an lhren autorisierten Produktvertriebshandler oder den Kundendienst von
Philips Respironics unter +1 724 387 4000.
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Wartung und Reparaturen

Das Gerit niemals offnen. Im Gerdt befinden sich keine wartbaren Teile. Der Kompressor
erfordert weder Schmierung noch Wartung.

Technische Daten

Thermischer Uberlastungsschutz - Wiedereinschaltbarer thermischer Schutzschalter; Funktionstemperatur 150 C°

7 I/min 70 kPA (0,7 bar)

Durchschnittlicher Durchsatz

Gewicht 22 kg

58 £3 dBA

Gerduschpegel

Technische Daten

Thermischer Uberlastungsschutz - Wiedereinschaltbarer thermischer Schutzschalter; Funktionstemperatur 130 C°

Durchschnittlicher Durchsatz

6 1/min 70 kPA (07 bar)

Gewicht 20 kg

Gerduschpegel 58 £3 dBA

Klasse Il-Gerdt, Typ BF (Gerdt mit speziellem Schutz gegen elektrische Gefahren)
DOPPELT ISOLIERT

Normenverweise

EMV-Norm gemaf IEC 60601-1-2

w

8

DEUTSCH

Umgebungsbedingungen

Lagerbedingungen

Luftfeuchtigkeit MIN. 10 % RH — MAX. 95 % RH

Operating conditions

Luftfeuchtigkeit MIN. 10 9% RH — MAX. 95 % RH

Symbol glossary

I EIN (Strom) AN ACHTUNG @ Klasse Il, doppelt isoliert

O AUS (Strom)

@ Seriennummer

@ Gebrauchsanweisung beachten ad Hersteller

~ Wechselstrom @ Anwendungsteile des Typs BF

E: Getrennte Sammlung {;’# Nur zur Anwendung in geschlossenen Raumen

R/ Temperaturbegrenzung

g Atmospharendruck @- Luftfeuchtigkeit

IP21 IP-Schutzart des Gehiuses: IP21 (d. h. geschiitzt gegen Eindringen von festen Fremdkérpern mit einem Durchmesser von
mehr als 12 mm sowie gegen senkrecht fallendes Tropfwasser).

Garantie

Respironics, Inc. gewdhrleistet, dass der Kompressor unter normalen Gebrauchs- und Betriebsbedingungen fiir
einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem Kauf von Respironics, Inc. frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Diese Garantie beschrankt sich nach alleinigem Ermessen von Respironics, Inc. auf die Reparatur oder den
Ersatz von Komponenten bzw. Gerdten, die als defekt reklamiert wurden, sofern sich dieser Anspruch nach
Uberpriifung durch Respironics, Inc. als berechtigt erweist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Komponenten
oder Gerdte, die Missbrauch, unsachgemaBem Betrieb, unbeabsichtigter Beschadigung oder unerlaubten
Reparaturen ausgesetzt waren, und deckt keine Arbeitskosten fiir Reparaturen ab. Alle Artikel missen
ordnungsgemaf verpackt und mit Vorauszahlung an den Produktvertriebshandler gesandt werden, der das Gerét
wartet. Respironics, Inc. haftet dem Kaufer oder Dritten gegentber nicht fur den Verlust des Gerdts bzw. fur
moglicherweise entstehende Neben- oder Folgeschdden.
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1. Tuberfa del nebulizador 7. Fittro de aire (vista lateral)

2. Boquilla del nebulizador 8. Salidas de aire del compresor

3. Empunadura del nebulizador 9. Entrada de aire para el fittro (vista lateral)

4. Apoyo del nebulizador (vista interior) 10. Tapa

5. Interruptor eléctrico On/Off 11. Compartimiento de almacenaje
(Encender/Apagar) 12. Ubicacién del corddn eléctrico

6. Entradas de aire del compresor

Instrucciones para el uso
InnoSpire Deluxe

Importante: Read these instructions carefully before using this device. If you have any questions
or problems with the product, please contact your healthcare provider or Philips Respironics
Customer Service at +1 724 387 4000.

Informacidon general

Uso previsto: Este producto estd destinado a proporcionar una fuente de aire comprimido para
fines médicos. Deberd usarse con un nebulizador neumético (a chorro) para producir particulas
@ de medicamento en forma de aerosol para el tratamiento respiratorio en nifios y adultos.

® ADVERTENCIAS

1.Use el dispositivo solamente para el fin a que esta destinado como se describe en este
manual de instruccién, como un sistema nebulizador compresor para el tratamiento con
aerosol. Siga las instrucciones de su médico.

Cualquier otra forma de uso constituye un uso impropio y puede ser peligroso. El fabricante

no puede hacerse responsable por los dafios causados por el uso impropio, incorrecto

o irrazonable, o si la unidad se ha conectado a instalaciones eléctricas que no cumplen con

las reglamentaciones de seguridad.

* Se recomienda contar con un equipo de reserva (por ejemplo, un inhalador de dosis
medidas [MDI] o compresor de funcionamiento a pila) para la entrega respiratoria, en caso
de surgir una situacién en que el nebulizador no pudiera usarse (por ejemplo, cuando se
corta la electricidad o si el compresor no puede funcionar por cualquier otra razén).

* Si el dispositivo se ha encontrado fuera de las condiciones de operacién, permita que vuelva
a las especificaciones de operacién normales antes de usarlo.

* Debe permitirse que cualquier liquido que se hubiese volcado sobre o dentro del dispositivo
se seque antes de poner en marcha la unidad.

Guarde este manual para consultarlo en el futuro.
Use el producto en un ambiente limpio, donde no haya suciedad, polvo, pelaje de mascotas, etc.
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La unidad no debe usarse en las cercanias de sustancias inflamables ni en la presencia de una
mezcla inflamable de anestésico y aire, oxigeno u éxido nitroso.

No se permiten modificaciones en este equipo.
Durante el uso es normal que el dispositivo esté caliente al tacto.
No coloque el compresor sobre otros equipos.

Informacion electromagnética: Los equipos de comunicacion portdtiles y de RF, como los
teléfonos celulares, buscapersonas, etc. pueden interrumpir la operacién de equipos eléctricos
médicos. Por tal razdn, su compresor debe colocarse a suficiente distancia de estos dispositivos
para evitar la interferencia. Este dispositivo cumple la norma estdndar IEC60601-1-2 para
compatibilidad electromagnética (EMC). Al dorso de este documento se incluyen hojas de datos
sobre la EMC. Para otros idiomas, se pueden obtener hojas de datos sobre la EMC llamando al
teléfono de Servicio a Clientes de Philips Respironics, +1 724 387 4000. La marca CE en el
producto indica su cumplimiento con todas las directivas aplicables de la UE. Sirvase tomar nota
de que el nimero de Cuerpo Notificado no se aplica a la Directiva RoHS (restriccidn del uso
de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrdnicos).

Bl En caso de falla y/o mal funcionamiento, lea la seccién de “Deteccion y correccion de fallas”.

) El funcionamiento apropiado del dispositivo puede verse comprometido si no se usan piezas
de repuesto originales (por ejemplo, los filtros).

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, NO DESARME LA UNIDAD.

Para uso en interiores solamente.

No use el dispositivo sin el filtro
Cuando use un equipo eléctrico, siempre debe observar ciertas medidas importantes de
seguridad, entre ellas las siguientes:
* use solamente los accesorios y componentes originales de fabrica proporcionados;
nunca sumerja la unidad en agua ya que no estd protegida contra la penetracién por el agua;
nunca toque la unidad mientras tenga las manos mojadas o himedas;
no deje la unidad a la intemperie;

.

.

coléquela sobre una superficie estable y horizontal cuando esté en operacion;
aseglrese de que las aberturas de ventilacién no estén obstruidas;

no permita el uso de la unidad por nifios sin supervision o por personas debilitadas;
no apague la unidad tirando del corddn del enchufe de pared;

no lo use en un circuito de ventilador;

no use el dispositivo si tiene grietas o estd dafiado.

.

.

.

Aseglrese de que la potencia de servicio indicada en la placa de potencias, en la base de la
unidad, corresponde a su voltaje y frecuencia de alimentacién de la linea antes de enchufar
el dispositivo.
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No use un adaptador, ya sea simple o multiple, y/o una extensién eléctrica.

No deje la unidad enchufada mientras no la use. Desenchufe el dispositivo del tomacorriente
cuando no esté operando.

[H Siga las instrucciones del fabricante para la instalacién del dispositivo. El fabricante no puede
hacerse responsable por los dafios causados por la instalacién incorrecta.

El corddn eléctrico no puede ser reemplazado por el usuario. Si el corddn eléctrico se dafiara,
podngase en contacto con el servicio al cliente de Philips Respironics para reemplazarlo (no hay
opcién de servicio).

No sobrecargue el compartimiento de almacenaje con los accesorios.

24l Antes de realizar cualquier operacién de limpieza o de reemplazar el fittro, desconecte el
dispositivo de la red, desenchufandolo.

Las piezas pequefas pueden ser inhaladas, tragadas o ser peligrosas. Debido a su longitud, el
cable puede causar estrangulamiento o asfixia. No deje la unidad sola con un nifio pequefio
o un individuo con dificultades fisicas, o una persona con discapacidades de aprendizaje.

Siya no usard mds el dispositivo, deséchelo de acuerdo con las reglamentaciones locales
en vigencia.

il Recuerde:
* que debe usar este dispositivo solamente con los medicamentos prescritos por su médico;
* que debe usar los accesorios recomendados por su médico.

Instrucciones para el uso
&Saque el compresor de su estuche, si lo tiene, antes de usar el dispositivo.

Después de desempacar el dispositivo, examine el compresor y los accesorios buscando dafios
o defectos visibles, tales como fisuras en la caja de plastico, que pudiesen exponer los
componentes eléctricos. Pdngase en contacto con el servicio al cliente de Philips Respironics
o con su distribuidor del producto para informar acerca de cualquier producto dafado.

Cuando reciba un tratamiento, siéntese erguido v relajado.
Enchufe el compresor en el tomacorriente eléctrico.

Consulte las instrucciones para el uso del nebulizador y los accesorios antes de usarlos para
el tratamiento.

Para iniciar el tratamiento, encienda el dispositivo haciendo presion en el interruptor eléctrico
ON / OFF, poniéndolo en la posicién “I".

Cuando el tratamiento se haya completado, apague la unidad dejando el interruptor eléctrico en
posicion “O", y desconéctela del tomacorriente eléctrico.

No cierre la tapa mientras la tuberfa esté conectada al nebulizador.
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Limpieza y mantenimiento

/N\Durante la limpieza, asegirese de que el cordon eléctrico no esté enchufado en
el tomacorriente eléctrico.

Limpieza del compresor, nebulizador y accesorios

Al menos una vez por mes use un pafio hiimedo para limpiar el exterior del compresor.

Consulte las instrucciones para el uso del nebulizador y los accesorios para efectuar la limpieza de
los accesorios y el nebulizador.

Reemplazo del nebulizador
El nebulizador y otros accesorios deben ser reemplazados de acuerdo con sus instrucciones.
Reemplazo del filtro
El fitro debe ser reemplazado cuando esté descolorido o mojado.
Deteccién y correccion de fallas
La unidad no se enciende
* Verifique que el enchufe esté firmemente asentado en el tomacorriente eléctrico.
* El protector térmico puede haber sido activado por las razones siguientes:
a) la unidad se usé cerca de un calentador o en un ambiente caliente
b) las aberturas de ventilacién (6) estdn obstruidas y no permiten que el motor se ventile

Si éste es el caso, pase el interruptor ON/OFF a la posicidon ‘O’ y deje la unidad inactiva por
60 minutos como minimo. En caso de mal funcionamiento (presion y flujo insuficientes) apague
la unidad por 10 segundos y vuelva a ponerla en marcha.
Después de cada limpieza, aseglrese de que la unidad esté trabajando en forma apropiada
verificando que todavia sale aire de la boquilla cuando la unidad se pone en posicién “ON"
(ENCENDER).
La reparacién no autorizada anula la garantia.

Si el dispositivo no funciona en forma apropiada después de tomar las medidas previas, pongase en
contacto con su distribuidor autorizado del producto o con el Servicio al cliente de Philips
Respironics llamando al +1 724 387 4000.

Mantenimiento y reparaciones

No abra nunca el dispositivo. La unidad no contiene piezas que puedan ser reparadas.

El compresor no necesita lubricacién ni mantenimiento.
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Especificaciones técnicas

Protector de sobrecarga térmica Fusible térmico de reposicién; temperatura de funcionamiento 150 °C

Tasa de flujo promedio 7 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Peso 2,2 kg

Nivel de ruido 58 £3 dBA

Especificaciones técnicas

Protector de sobrecarga térmica Fusible térmico de reposicidn; temperatura de funcionamiento 130 °C

Tasa de flujo promedio 6 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Peso 2,0 kg

Nivel de ruido 58 £3 dBA

Dispositivo de clase I, dispositivo tipo BF (dispositivo con proteccién especifica contra peligros eléctricos).
DOBLE AISLAMIENTO

Estandares de referencia

Compatibilidad electromagnética segin IEC 60601-1-2

Condiciones ambientes

Condiciones de almacenamiento

Humedad MIN 10% de HR - MAX 95% de HR

Condiciones operativas

Humedad MIN 10% de HR - MAX 95% de HR

Glosario de simbolos

@ Clase II, doble aislamiento

I ON (encendido eléctrico) /N ATENCION

QO OFF (apagado eléctrico) ~ Corriente alterna m Piezas aplicadas de Tipo BF

@ Numero de serie

@ Siga las instrucciones para el uso

K Recoleccién separada @ Para uso en interiores solamente

J Fabricante

@ Humedad

IP21 Tasa de proteccion de ingreso a la caja: IP21 (protegida contra la penetracién de cuerpos sélidos con dimensiones mayores
de 12 mm. Protegida contra la penetracién de gotas de agua que caigan verticalmente).

% Limitacién de temperatura

g Presion atmosférica

GARANTIA

Respironics, Inc. garantiza que el compresor esta libre de defectos en los materiales y mano de obra bajo el uso
y la operacién normales, por un periodo de 3 afios desde la fecha de la compra a Respironics, Inc. La garantia
se limita a reparar o reemplazar, a opcién exclusiva de Respironics, Inc., cualquier componente o equipo
considerado como defectuoso, cuando se demuestre que la reclamacién es de buena fe segin la evaluacién
hecha por Respironics, Inc. Esta garantia no se extiende a los componentes o equipos sometidos al uso errdneo,
operacién impropia, dafios accidentales o reparaciones no autorizadas, y no se extiende a cargos de o para
mano de obra para reparaciones. Todos los articulos devueltos deben estar empacados en forma apropiada
y deben ser enviados con franqueo prepago por el distribuidor que ofrezca el servicio para la unidad.
Respironics, Inc. no serd responsable ante el comprador o terceros por la pérdida de uso del equipo ni por
dafios indirectos, incidentales o consiguientes que pudiesen surgir.
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7. Ohufitter (killgvaade)

2. Nebulisaatori huulik 8. Kompressori Shuava

3. Nebulisaatori ravimikanal 9. Filtri 8husisend (kilgvaade)
4. Nebulisaatori hoidik (sisevaade) 10. Kaas

5. Sees/vdljas toiteldliti 11. Hoiustamise sektsioon

6. Kompressori 6huavad 12. Toitejuhtme asukoht

1. Nebulisaatori voolik

Kasutusjuhend
InnoSpire Deluxe

NB! Enne seadme kasutamist lugege tahelepanelikult kasutusjuhendit. Toodet kasitlevate
kusimuste v&i probleemide korral vGtke palun Uhendust tervishoiutéotaja voi Philips Respironics
klienditeenindusega telefonil +1 724 387 4000.

Uldteave

Kavandatud kasutamine: See toode on ette ndhtud kasutamiseks surudhuallikana meditsiinilistel
eesmdrkidel. Seda kasutatakse surudhu (pihusti) nebulisaatoris ravimi aerosooli osakeste
pihustamiseks hingamisteede ravis nii lastel kui tdiskasvanutel.

@ HOIATUSED

M Kasutage seadet ettenihtud otstarbel kompressor-nebulisaatori siisteemina aerosooli
pihustamiseks nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. Jargige arsti juhiseid.

Seadme kasutamine mis tahes muul otstarbel ei ole ette ndhtud ja voib olla ohtlik. Tootja ei

vastuta kahjustuse eest, mille pohjuseks on seadme védr voi pohjendamatu kasutamine voi kui

seade on lUlitatud ohutustingimustele mitte nduetekohasesse elektrivorku.

« Kui nebulisaatorit ei ole voimalik kasutada (nt toitekatkestus voi kompressor ei to6ta)
hingamisteede ravis, siis soovitatakse kasutada varuseadet (nt doseeriv aerosooli-inhalaator
[MDI] v&i akuga kompressor).

* Kui seade on olnud vdljaspool ettendhtud té&tingimusi, hoidke seadet tavalises t&6reziimis
enne kasutamist.

* Kui seadmele v&i seadmesse on valgunud vedelikku, laske seadmel kuivada.
Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks vajaduseks alles.
Kasutage toodet puhtas keskkonnas - eemal saastest, tolmust, lemmiklooma karvadest jm.

Arge kasutage seadet tuleohtlike ainete liheduses. Arge kasutage seadet &hu, hapniku voi
dildmmastikoksiidi olemasolu korral tuleohtliku anesteetikumi ldheduses.

Selle seadme mis tahes teisendamine ei ole lubatud.
B Kasutamise ajal on seade tavaliselt puudutamisel soe.
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H Elektromagneetikat Kkisitlev teave: Kaasaskantavad ja RF-kommunikatsiooniseadmed nagu
mobiiltelefonid, piiparid jt seadmed vdivad hdirida elektrilise meditsiiniseadme t66d. Hairete
drahoidmiseks tuleb hoida kompressorit neist seadmetest voimalikult kaugel. Seade vastab
elektromagnetilise thilduvuse (EMU) standardile IEC60601-1-2. EMU andmekaardid on selle
dokumendi tagaosas. EMU andmekaardid teistes keeltes on saadavad Philips Respironics
klienditeeninduse kaudu telefonil +1 724 387 4000. CE-mérk tdhendab, et toode vastab kdigile
ELi direktiividele. Pange tdhele, et teavitatud asutuse numbri suhtes ei kohaldu RoHSi direktiiv
(teatud ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes).

Hoidke kompressorit muust varustusest eraldi.

ElTarke ja/vsi talitlushire korral lugege jaotist ,Veaotsing”. Arge avage kompressori korpust, see ei
ole remonditav toode

Ettendhtud vahetusosade (nt filtrid) mitte kasutamise korral voib seadmel esineda talitlushdire.
B Elektritoki ohu valtimiseks ARGE VOTKE SEADET KOOST LAHTI.
Ette ndhtud kasutamiseks ainult siseruumides
Kasutage seadet koos filtriga.
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jargida konkreetseid, sh alltoodud turvandudeid:
« Kasutage ainult tootja poolt valmistatud ja tarnitud tarvikuid ja komponente.
* Arge asetage seadet kunagi vette, seade ei ole veekindel.
* Arge kunagi puudutage seadet margade voi niiskete kitega.
* Arge jitke seadet valiskeskkonda.
* Asetage seade kasutamise ajal kindlale ja horisontaalsele pinnale.
* Kontrollige dhuavasid ummistuse suhtes.
* Arge lubage seadet kasutada jirelevalveta lastel ega puuetega inimestel.
* Arge lulitage seadet vilja lihtsalt tSmmates pistiku elektripesast vilja.
+ Arge kasutage ventilaatori lilitust.
* Arge kasutage, kui seadmel on pragusid vGi kui seade on defektne.
Enne seadme sisseltlitamist kontrollige, kas elektripinge seadme allosas oleval sildil vastab
vorgupingele ja sagedusele.
Arge kasutage adapterit (adaptereid) ja/vGi pikendusjuhet.
Lilitage seade vdlja, kui seda ei kasutata. LUlitage seade elektripesast vdlja, kui seda ei kasutata.
Seadme installeerimisel jdrgige tootja juhiseid. Tootja ei vastuta kahjustuse eest, mille pdhjuseks
on vadr installeerimine.
Kasutaja ei voi toitejuhet uue vastu vilja vahetada. Toitejuhtme kahjustuse korral votke Ghendust
Philips Respironics klienditeenindusega selle uue vastu vélja vahetamiseks (remondivéimalus puudub).
Arge asetage salvesti sektsiooni palju tarvikuid.
Enne puhastamist voi filtri véljavahetamist lilitage seade pohitoiteallikast valja.
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B# Viikeseid osasid voidakse inhaleerida voi alla neelata. Need vdivad olla ohtlikud. Juhtme pikkus
voib tekitada kinnijdgdmise ja lambumise ohtu. Arge jatke seadet jarelevalveta vidikeste laste,
puuete ja Opiraskustega inimeste ldhedusse.

Havitage seade vastavalt kohalikele eeskirjadele, kui te seda enam ei kasuta.
NB!

* Kasutage seda seadet ainult arsti poolt mddratud ravimitega.

* Kasutage arsti poolt soovitatud tarvikuid.

Kasutusjuhend
&Vétke kompressor enne kasutamist kandekotist valja (kui kaasas).

Lahtipakkimise jargselt kontrollige kompressorit ja tarvikuid ndhtava kahjustuse voi defektide
suhtes, (nt praod plastkorpuses), et valtida kokkupuudet elektriliste komponentidega. Votke
Uhendust Philips Respironics klienditeeninduse v&i toote edasimlijaga, kui soovite teatada
kahjustunud tootest.

Ravimi manustamise ajal istuge sirgelt, [5dvestunud asendis.

Lilitage kompressor elektripesasse.

Enne kasutamist tutvuge nebulisaatori ja tarvikute kasutusjuhendiga.

Ravimi manustamiseks lilitage seade SISSE.Vajutage SEES /VALJAS liiliti I-positsiooni.

Ravimi manustamise I8petamisel ltilitage seade VALJA. Vajutage liliti O-positsiooni ja liilitage pistik
elektripesast vlja.

Arge sulgege kaant, kui nebulisaatori voolik on kinnitatud.

Puhastus ja hooldus

&Veenduge, et toitejuhe on puhastamise ajal elektripesast valja lUlitatud.
Kompressori, nebulisaatori ja tarvikute puhastamine

Puhastage kompressori vilispinda vdhemalt kord kuus niiske lapiga.

Tutvuge nebulisaatori ja tarvikute kasutusjuhendiga, milles késitletakse tarvikute ja nebulisaatori
puhastamist.

Nebulisaatori viljavahetamine
Nebulisaator ja teised tarvikud tuleb vdlja vahetada vastavalt juhendile.
Filtri valjavahetamine

Rikutud vérviga voi marg filter tuleb vélja vahetada.
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Veaotsing
Seade ei lilitu sisse
* Kontrollige kas pistik on korralikult elektripesasse lulitatud.
* Termokaitse voib olla aktiveeritud jargmistel pShjustel:
a) seadet kasutati kiitteseadme ldheduses voi kuumas keskkonnas
b) Shuavad (6) on ummistunud ega v&imalda 6hul likuda mootori imber

Sellisel juhul seadistage SEES/VALJAS liiliti O-positsiooni vihemalt 60 minutiks. Talitlushéire korral
(ebapiisav surve ja vool) lilitage seade 10 sekundiks vélja ja seejdrel uuesti sisse.

lga puhastamise jargselt kontrollige, kas seade t&6tab digesti. Kui seade on sisse lulitatud, kontrollige
kas Shk tuleb pihustist valja, kui seade on lulitatud ON-positsiooni.

MuUgigarantii ei kehti loata remonditddde korral.

Kui veaotsingus soovitatud meetmed ei aita probleemi lahendamisel, votke lihendust toote
volitatud edasimiiiija voi Philips Respironics klienditeenindusega telefonil +1 724 387 4000.
Hooldus ja remont

Arge votke kunagi seadet koost lahti. Seadmel ei ole remonditavaid osasid. Kompressor ei vaja
maddrimist ega hooldamist.
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Tehnilised andmed

Termo-, tlekoormuskaitse Lahtestatav termokaitse; téGtemperatuur 150 °C

Keskmine valjundkiirus 7 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Kaal 22 kg

Mra tase 58 £3 dBA

Tehnilised andmed

Termo-, tlekoormuskaitse Lahtestatav termokaitse; téGtemperatuur 130 C°

Keskmine valjundkiirus 6 LPM @ 10 psi

Kaal 20 kg

Mura tase 58 £3 dBA

Il klassi seade, BF-tldipi seade (spetsiifiline kaitse elektriohtude korral).
TOPELTINSULEERITUD

Viitestandardid

Elektromagnetiline Ghilduvus vastavalt standardile I[EC 60601-1-2

Keskkonnatingimused

Hoiustamise tingimused

Niiskus MIN 109 RH — MAX 95% RH
To6ting

Niiskus MIN 109 RH — MAX 95% RH

Stimbolite selgitus
@ Il klassi seade, topeltinsuleeritud
IE BF-tGupi osad

Q Ette ndhtud kasutamiseks ainult siseruumides

I sess (toice) /N TAHELEPANU

O VAUAS (toide) ~  Vahelduwool

@ Seerianumber

@ Kasutusjuhendi jargimine d Tootja

@ Niiskus

IP21 Korpuse kaitseaste IP21: IP21 (kaitse tahkete vddrkehade eest ldbimddduga 12 mm vai enam. Kaitse pistlioodis langevate
veetilkade eest).

E Eraldi kollektsioon

% Temperatuuri vahemik

9 Atmosfaarirchk

Garantii

Respironics, Inc. tagab kompressori materjalidele ja tostandardile normaalsetes té6tingimustes 3 aastase
garantii alates toote ostmise kuupdevast ettevsttelt Respironics, Inc. Garantii on piiratud toote remondi voi
véljavahetamisega ettevatte Respironics, Inc. ainuvalikul, kui mis tahes komponent vai seade osutub defektseks
ning garantiindue on ettevStte Respironics, Inc. hinnangu kohaselt heauskne. Garantii ei laiene védralt voi mitte
korrektselt kasutatud, kogemata kahjustunud véi lubamatult remonditud komponentidele voi seadmele. Garantii
ei kata remondikulusid. Kaik tagastatavad tooted peavad olema Sigesti pakendatud ja kohaletoimetatud,
postikulud peavad olema teenindava edasimilja poolt eelnevalt makstud. Respironics, Inc. ei v&ta vastutust ostja
VoI teiste ees, kui tegemist on seadmete mittekasutamise voi kaudse v3i ettendgematute voi tegevuse tulemusest
johtuva kahjuga.
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1. Tubulure du nébuliseur

2. Embout buccal du nébuliseur

3. Piece a main du nébuliseur

4. Porte-nébuliseur (vue depuis l'intérieur)

5. Interrupteur ON/OFF (marche/arrét)

6. Ouvertures de ventilation du compresseur

7. Filtre a air (vue latérale)

8. Sortie d'air du compresseur

9. Admission d'air pour le filtre (vue latérale)
10. Couvercle
11. Compartiment de rangement
12. Emplacement du cordon d'alimentation

Mode d’'emploi
InnoSpire Deluxe

Important: Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer a utiliser ce dispositif.
En cas de questions ou de problemes avec le produit, veuillez contacter votre prestataire de soins
de santé ou appeler le service a la clientele de Philips Respironics au +1 724 387 4000.

Informations générales

Emploi prévu: Ce produit est concu pour fournir une source d'air comprimé a des fins médicales.
Il doit étre utilisé avec un nébuliseur (a jet) pneumatique afin de produire des particules d'aérosol
consistant en médicaments utilisés dans le cadre d'une thérapie respiratoire pour les enfants aussi
bien que pour les adultes.

® AVERTISSEMENTS

Hl Utilisez le dispositif dans le but pour lequel il est congu, conformément a ce qui est décrit
dans ce mode d’emploi, a savoir comme systéme de nébuliseur a compresseur pour un
traitement par aérosols. Suivez les instructions de votre médecin.

Toute autre utilisation constitue une utilisation inappropriée et peut étre dangereuse. Le fabricant

ne saurait étre tenu responsable de tous dommages causés par une utilisation inappropriée,

incorrecte ou déraisonnable, ou si le dispositif est connecté a des installations électriques non
conformes aux réglementations en matiere de sécurité.

* |l est recommandé de disposer d'un dispositif de secours (p. ex., un aérosol doseur ou un
compresseur a batterie) en vue de I'administration de médicaments pour des soins
respiratoires pour I'éventualité d'une situation dans laquelle votre nébuliseur ne pourrait pas
étre utilisé (p. ex, en cas de coupure de courant ou si votre compresseur cessait de
fonctionner pour quelque raison que ce soit).

Sile dispositif a été en dehors des conditions de fonctionnement, laissez-le revenir dans les

conditions normales de fonctionnement spécifiées avant de vous en servir a nouveau.

Tout liquide renversé sur le dispositif ou a l'intérieur de celui-ci doit avoir séché avant de

recommencer a s'en servir.

Conservez ce mode d'emploi pour future référence.
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Utilisez ce produit dans un environnement propre, c'est-a-dire sans saletés, poussiere, poils
d'animaux, etc.

Le dispositif ne doit pas étre utilisé a proximité de substances inflammables, ou en la présence
d'un mélange anesthésiant inflammable avec de l'air, de I'oxygéne ou de I'oxyde d'azote.

Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

II'est normal que le dispositif soit chaud au toucher quand il est utilisé.

N'empilez pas le compresseur avec d'autres équipements.

H Informations électromagnétiques: Des appareils de communication portatifs et & RF tels que
des téléphones portables, des téléavertisseurs, etc. risquent d'interrompre le fonctionnement
d'équipements médicaux électriques. Pour cette raison, votre compresseur doit étre placé
a une distance suffisante de ces appareils pour empécher toute interférence. Ce dispositif est
conforme a la norme IEC 60601-1-2 pour la compatibilité électromagnétique (CEM). Des fiches
d'information sur la CEM sont disponibles au verso de ce document. Des fiches d'information
sur la CEM dans d'autres langues peuvent étre demandées au service a la clientele de Philips
Respironics en téléphonant au +1 724 387 4000. La marque CE figurant sur ce produit indique
la conformité a toutes les directives applicables de 'UE. Notez que le numéro de 'Organe notifié
ne s'applique pas a la directive RoHS (relative a la limitation de I'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques).

En cas de défaillance et/ou de fonctionnement défectueux, lisez la section « Diagnostic de
défaillance ». N'ouvrez pas le boitier du compresseur étant donné que cet élément ne peut pas
étre réparé par I'utilisateur.

Le fonctionnement correct de ce dispositif risque d'étre compromis si des piéces de rechange
d'origine (p. ex, filtres) ne sont pas utilisées.

M Pour réduire le risque de choc électrique, NE DEMONTEZ PAS CE DISPOSITIF.

Emploi a l'intérieur exclusivement.

N'utilisez pas ce dispositif si le filtre n'y est pas installé.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique quelconque, il faut toujours suivre certaines
mesures de sécurité importantes, notamment les mesures suivantes:

» N'utilisez que des accessoires et composants d'origine fournis par le fabricant ;
* Ne submergez jamais le dispositif dans 'eau étant donné qu'il n'est pas protégé contre la
pénétration d'eau ;
* Ne touchez jamais le dispositif quand vous avez les mains humides ou mouillées ;
* Ne laissez jamais le dispositif a I'extérieur ;
* Placez le dispositif sur une surface stable et horizontale pour ['utiliser ;
* Assurez-vous que les ouvertures d'aération ne sont pas obstruées ;
* Ne permettez pas a des enfants non supervisés ou a des personnes infirmes de se servir
du dispositif ;
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* Ne désactivez pas le dispositif simplement en retirant la fiche de la prise de courant ;
* N'utilisez pas le dispositif dans un circuit de ventilateur ;

» N'utilisez pas le dispositif si vous remarquez des fissures ou un endommagement quelcongue.
Assurez-vous que les caractéristiques électriques nominales indiquées sur I'étiquette signalétique
apposée au-dessous du dispositif correspondent a votre frégquence et a votre tension secteur

avant de brancher le dispositif.

N'utilisez pas d'adaptateur, qu'il soit congu pour un seul dispositif ou pour de multiples
dispositifs, et/ou de cordon de rallonge.

Ne laissez pas le dispositif branché quand vous ne vous en servez pas. Débranchez le dispositif
de la prise de courant quand vous ne vous en servez pas.

Suivez les instructions du fabricant pour installer le dispositif. Le fabricant ne saurait étre tenu
responsable de tout dommage causé par une installation incorrecte.

Le cordon d'alimentation ne peut pas étre remplacé par l'utilisateur. Au cas ou le cordon
d'alimentation serait endommagé, contactez le service a la clientéle de Philips Respironics pour
le faire remplacer (il n'existe pas d'option de service aprés-vente).

Ne remplissez pas le compartiment de rangement avec un nombre excessif d'accessoires.

Avant de réaliser une quelconque opération de nettoyage ou de remplacer le filtre,
déconnectez le dispositif de la prise de courant en le débranchant.

Les petites pieces peuvent étre inhalées ou avalées ; elles présentent donc un danger. En raison
de sa longueur, le cable peut causer un étranglement ou une asphyxie. Ne laissez pas le
dispositif sans surveillance a portée de la main d'un petit enfant, d'une personne physiquement
handicapée ou d'une personne ayant du mal a apprendre a s'en servir.

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser le dispositif, mettez-le au rebut en respectant les reglements
locaux en vigueur.

Souvenez-vous :

* de n'utiliser ce dispositif qu'avec les médicaments prescrits par votre médecin ;
« d'utiliser les accessoires recommandés par votre médecin.

Mode d'emploi

/N Retirez le compresseur de sa mallette de transport le cas échéant avant de vous
en servir.

Apres avoir déballé le dispositif, inspectez le compresseur et les accessoires pour vous assurer
qu'il n'y a pas de dommages ou de défauts visibles tels que des fissures dans le boitier en
plastique qui pourraient exposer des composants électriques. Contactez le service a la
clientele de Philips Respironics ou le distributeur de votre produit pour faire état de tout
produit endommagé.
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Lors de I'administration d'un traitement, soyez en position assise mais en vous tenant droit et
en étant détendu(e).

Branchez le compresseur dans la prise de courant.

Référez-vous aux modes d'emploi du nébuliseur et des accessoires avant de commencer
le traitement.

Pour commencer le traitement, mettez le dispositif en service en appuyant sur l'interrupteur
de ON/OFF et en le mettant dans la position « | ».

Lorsque le traitement est terminé, mettez le dispositif a I'arrét en mettant l'interrupteur dans
la position « O » et en débranchant la fiche de la prise de courant.

Ne fermez pas le couvercle pendant que la tubulure du nébuliseur y est attachée.

Nettoyage et maintenance

APendant le nettoyage, assurez-vous que le cordon d’alimentation n’est pas branché
dans la prise de courant.

Nettoyage du compresseur, du nébuliseur et des accessoires

Utilisez un chiffon humide pour essuyer I'extérieur du compresseur au moins une fois par mois.

Référez-vous aux modes d'emploi du nébuliseur et des accessoires afin de nettoyer les accessoires
et le nébuliseur.

Remplacement du nébuliseur

Le nébuliseur et les autres accessoires doivent &tre remplacés conformément aux instructions
du nébuliseur.

Remplacement du filtre
Le filtre doit étre remplacé quand il est décoloré ou mouillé.
Diagnostic de défaillance
Le dispositif ne se met pas en marche
* Assurez-vous que la fiche est fermement attachée a la prise de courant.
* Le protecteur thermique peut avoir été activé pour I'une des raisons suivantes :
a) le dispositif a été utilisé prés d'un radiateur ou dans un environnement trés chaud

b) les ouvertures de ventilation (6) sont obstruées et ne permettent une ventilation appropriée
du moteur

Si tel est le cas, mettez l'interrupteur de ON/OFF dans la position d'arrét « O » et laissez-le
dans cette position pendant au moins 60 minutes. En cas de fonctionnement incorrect
(pression et débit insuffisants), mettez le dispositif a 'arrét pendant 10 secondes et

remettez-le ensuite en marche. 55



Apres chaque nettoyage, assurez-vous que le dispositif fonctionne correctement en vous assurant que
de l'air sort toujours de la buse lorsque le dispositif est mis dans la position de marche (« ON »).

Toute réparation non autorisée annule la garantie.

Si le dispositif ne fonctionne pas correctement aprés que vous avez effectué les actions suggérées
dans la section sur le diagnostic de défaillance, contactez le distributeur agréé de votre produit ou
appelez le service a la clientéle de Philips Respironics au +1 724 387 4000.

Maintenance et réparations
N’ouvrez jamais le dispositif. Il n'y a pas de pieces pouvant étre réparées par ['utilisateur a
Iintérieur du dispositif. Le compresseur ne nécessite aucune lubrification ou maintenance.

Spécifications techniques

Protecteur de surcharges thermiques Fusible thermique réinitialisable ; température de fonctionnement 150 °C

Débit moyen 7 LPM, 70 kPa (0,7 bar)

Poids 2.2kg

Niveau de bruit 58+3 dBA

Spécifications techniques

Protecteur de surcharges thermiques Fusible thermique réinitialisable ; température de fonctionnement 130 °C

Débit moyen 6 LPM, 70 kPa (0,7 bar)

Poids 20 kg

Niveau de bruit 58+3 dBA

Diapositif de la Classe I, dispositif de type BF (dispositif pourvu d'une protection spécifique contre les
dangers électriques).
DOUBLE ISOLATION

Référence aux normes

Compatibilité électromagnétique conformément a la norme IEC 60601-1-2

v

6

Conditions ambiantes

Conditions de stockage

Humidité MIN 109 HR — MAX 95% HR

Conditions de fonctionnement

Humidité MIN 109 HR — MAX 95% HR

Glossaire des symboles

I Marche (alimentation électrique) A ATTENTION @ Classe Il, double isolation

Q Arrét (alimentation électrique) ~ Courant alternatif m Pieces appliquées de type BF

@ Numéro de série

@ Suivre les instructions du mode d'emploi

B: Collecte séparée ﬁ} Emploi a l'intérieur exclusivement

d Fabricant
& Humidite

IP21 Taux de protection contre la pénétration dans le boitier : IP21 (protection contre la pénétration de particules solides
de dimensions supérieures a 12 mm. Protection contre la pénétration de gouttes d'eau tombant verticalement).

R Limite de température

6- Pression atmosphérique

Garantie

Respironics, Inc. garantit que le compresseur ne comportera pas de défauts de matériau ou de fagon dans des
conditions normales d'utilisation et de fonctionnement pendant une période de 3 ans a compter de la date de
I'achat a Respironics, Inc. La garantie est limitée a la réparation ou au remplacement, au choix exclusif de
Respironics, Inc,, de tout composant ou équipement pouvant étre défectueux, selon la détermination effectuée
a la suite d'une évaluation en toute bonne foi effectuée par Respironics, Inc. La présente garantie ne s'étend

pas a tous composants ou équipements ayant été soumis a une utilisation inappropriée ou abusive, a un
endommagement accidentel ou & des réparations non autorisées, et elle ne couvre pas les frais de main-d'ceuvre
associés a toute réparation. Tous les articles renvoyés doivent étre conditionnés de fagon appropriée et
expédiés en frais payés par le distributeur du produit chargé du service aprés-vente du dispositif. Respironics, Inc.
n'assume aucune responsabilité envers 'acheteur ou toute autre partie pour la privation d'utilisation de

I'équipement ou pour de quelconques dommages indirects, accessoires ou secondaires pouvant survenir.
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1. ZwAiveg veperotroinT
2. 21é[I0 vedeloToINT
3. EEapmua vederottointr) Xe1pdg
4. Orkn vedpehotroinTm
(oyn eowTePIKTG TTAEUPAG) 10. Kamakt
5. Alakoérmg evepyortoinong/ 11. Turjpa amobrikng
arrevepyoroinong (On/Off) Tpododooiag 12, ©¢on kahwdiou Tpododooiag
6. AvolylaTta agpog CUNTTLEDTT

Odnyieg xpriong

InnoSpire Deluxe

2npavtikd: AlaBacTe TIPOCEKTIKA QUTEG TIG 0ONYIEG TTPOTOU XPNOLLOTION|OETE AUTH TN
ouokeur). EQv €xeTe epwTOELG 1) TTPOBANATA [E TO TIPOIOV, TIAPAKANOUHE VA ETTIKOIVWVNOETE
JLE TOV UYELOVOWIKO 0ag TIapoyo N pe To Turua EEurmpemong Mehatwv g Philips
Respironics otov apibud +1 724 387 4000.

7. Piktpo aépa (TAdivr) ogn)

8. Omm) e€aywyng aépa oupTTECTN

9. Omm eloaywyng agpa yia To GiATpo
(TAaivry oyn)

[‘evikeg TMAnpodopieg
Evdeikvuodpevn xprion: To mpoiov autod mpoopileTal yia va Tapéyel TIEMECHEVO agpa yia
laTpLKoUg okoTToUG. [PETTEL va XPNOIUOTTIOLEITAL e VEDEAOTTOINTT) TIETILECHUEVOU apa yid va

Tapayel owpatidia agpoAupaTwy GapidaKou yia avarveuoTikr) Beparreia Toco yia maldld
000 Kal yld eViAIKa Atopa.

@ MPOEIAOMOIHZEIX
H XpnowpomoioTe T cuokeut} yia Toug TPOoPLLOUEVOUG GKOTTOUG TG OTTWG

TeplypaeTal oTo mMapdv eyxelpidlo odnylwv wg cUCTNA CUNTIESTT vedeloTronTn

yia Osparneia agpohUparog. TnprjoTe Tig 0dnyieg Tou LaTpoU oag.

OrroladnmoTe AMn xprion armoTehel akataMnAn xpron kat evdexeTat va ivat emkivouvn.

O karaokeuaotg Ogv Ba eival utrelBuvog yia orroladnmote BAAPN Tou TpokaAeital ard

TV akatalMnAn, AavBaopiévn 1) pn AoYIKn Xprion 1) €av 1) CUoKeUr) £xel cuvOeDel e

NAEKTPLKEG £YKATAOTACELG TTOU OgV TIANPOUV TOUG KAVOVIOHOUG aodaleiag.

e 2uviloTATal va €xeTe pa ededpikn cuokeun (M., Elomveuompa petpnuevng doong 1
OUWTTLEDTT) TTOU AELTOUPYEL [E YITATapia) yla avarveuoTIKT) TIapoXT) OE TIEPITITWOT TTou Ogv
duvaral va xpnotpomoinBei o vederomointmg oag (.., Katd T dldpkela diakotmg Tou
NAEKTPLIKOU PEUPATOG 1) €AV O OUMTTIECTTG 0ag Oev AEITOUPYEL Yla OTToIoVONTTOTE AdYO).

» Eav n ouokeur) Oev éxel TeBel oe AetToupyia, adpnoTe T va emaveNBel o GUCLOAOYIKEG
AELTOUPYIKEG TTpOOIaYPAdES TIPLY artd T X Pron).

* KaBe uypd mou xUveTal €MMAVW 1) LECA OTT CUOKEUT| TTPETTEL VA OTEYVWOEL TIPoTOU Tebel

N ouokeuaoia oe AelToupyia.
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XpnotloTromoTe To TTPoidv ot kKabapo TepLBalov, TTou dev €xeL okovn, Tpixeg amo Lwa, KTA.

DulaETe auTO TO EYXELPIOIO YIA HEANOVTIKT) XPHOM.

H cuokeur| Oev TIPETTEL va XpNotoTToLeiTal YUpw armo eUPAEKTEG OUOlEG, T) TTapousia
avalodnrikou piyparog pe agpa, ofuydvo 1 uttoeidlo Tou alwTou.

Agv €TITPETIETAL N} TPOTTOTIOINON AUTAG TNG OUOKEUN|G.

Eivat puotoroyikod va aiobaveote T ouokeur| (eoTr) &Tav TN XPNOLUOTTOLEITE.

Mnv oTolBACETE TO CUUTTLEDTT) e AANEG OUOKEUEG.

H HektpopayvnTicég minpodopicg: Ot bopnTEC OUOKEUEG KABWE KAl Ol CUOKEUEC
emKovwviag pe padloouyvoTnTa OTiwg Ta KivnTd TAEdwva, ot BopPnTeg, KTA. evdexeTal
va diakdyouv T AelToupyia Tou NAEKTPLKOU taTplkou eEoTAlopou. ['a To Adyo auTo,

O OUMTTIECTNG OAg TTPETTEL VA TOTTOBETNOEL HAKPLA Ao AUTEG TIG CUOKEUEG TTPOG atToduYT
mapepfoAng. H ouokeury aut TAnpoi To mpoTuto [EC60601-1-2 yia nAekTpopayvnTIKh
oupBarotnra (EM2). Ta ¢UuMa dedopevwy EMZ Siatibevrtal oto omobddulo Tou TTapdvTog
evtuttou. Ta pUNMa dedopevwy EMZ oe dMeg yAwooeg diatiBevral amod To Turua
eEutmpémong TreAatwy g Philips Respironics otov apiBuo +1 724 387 4000. H orjuavon
CE oTo mpoidv dnhwvel ouppdpdwon He OAeG TIG LoyxUouoeg odnyieg g EE. Aafete umoyn
oTL 0 aptBpog Koworrompevou Opyaviopou dev toyUel yia Tnv Odnyia RoHS (treploptopog
XPTONG OPLOUEVWY ETTIKIVOUVWY OUCLWY O NAEKTPLKEG KAl NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG).

Bl Y€ mepimmwon Suoheitoupyiag, SiaBacTe Ty evdTTA «AvTieTWON MpoBANUATWYS. My
avoliyeTe T Brkn Tou cuprieoTr) S1oTL Oev duvartal va yivel cEpBLg o auTr T CUCKEUN aro
0 XprioT,

Evbéxertal va diakuBeubel n owoTr) AelToupyia TG ouokeung eav Oev pnolporioinfouv
TPWTOTUTIA avTaMakTIKa (TT.X., GiATpa).

la va pelwoete Tov Kivduvo nAektpottAnéiag, MHN AMOXYNAPMOAOTIEITE TH

SYZKEYH.

Movo yla xpr|on O€ E0WTEPLKO XWPO.

Mn xPNOLUOTIOLELTE TN CUOKEUT) XWPiG PiATpo.

Otav xpnoloTToLeiTe OTTOLAONTIOTE NAEKTPLKT) CUOKEUTN, TIPETTEL VA TNEOUVTAL OPLOKEVA

onuavTika peTpa aodaheiag, mou meptAapBavouy Ta akolouba:

» XpnolpotoleiTe Hévo Ta TTPWTOTUTIA AVTAMAKTIKA Kal €€apTHaTa TTou TTapéyovTal aro
TOV KATAoKEUaoT.

* Mnv BubileTe TOTE TN OUCKEUT| OE VEPO OLOTL 1) CUOKEUT) O€V TIPOOTATEVETAL £VaVTL
Oleloduong vepou.

* Mnv ayyiCete TOTE TN cuoKeun O6Tav Ta X€pla odg eival uypd.

* Mnv adrvete T cuokeur ce uttaibplo xwpo.

» TomoBetr\oTe T o€ oTabepr) kal opllovTIa emMidavela OTav AEITOUPYEL

* BePaiwbeite OT1 dev eival ppaypéva Ta avolypara Tou agpa.
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e Mnv adrvete avermmpnTa Taldld 1) ATopA He avarmpieg va X pnotloTToljoouy Tr CUOKEUT).

* Mnv amevepyorToleite Tn cuokeur Tpafuwvtag amid To Buopa armd Ty nAekTpLkT) Tpila.
e Mnv XPNOLLOTIOLEITE TN CUOKEUT| O KUKAWHA avariveuoTrpa.
* Mn XPNOLUOTIOLELTE TN CUOKEUT €AV EXEL payiopara r) €xeL utmooTel nid.

Befaiwbeite OTL N NAekTpIKr) TAON TTOU ATTEIKOVICETAL OTNV ETIKETA TAONG OTO KATW HEPOG TNG
OUOKEUNG avTIOTOLYEL TNV KUpLa TAOT KAl ouxvoTnTa TIPoToU BANETE TN OUOKEUR) oTny TIpida.

Mn xpnotloToLeiTe TIPooApHOYEQ, HovO 1) TIOAATTAS 1) /kal prralavTeda.

Mnv adrivete T ouokeur) oty TIpila oTav dev T ¥pnotdoroleite, BydhTe Tn ouokeur) amd
TV NAEKTPIKT) TIpifa dTav dev AelToupyeL.

TnprjoTe TIg 0dnYieg TOU KATAOKEUAOTT) Yid TNV £YKATACTAON TNG OUOKEUT|G.

O karaokeuaotg Sev eival utrelBuvog yla omoladrmoTe npid TpokAnBel amd AavBaopévn
€ykaraoraon.

EE To kahddio mapoyrig Tpododosiag dev ivaral va avtikaraotadei améd To xprom. Te
TIEPITTTWON TToU KaTaoTpadel TO KAAWSIO, ETTIKOIVWVAOTE HE TO TUNHA eEUTMPEETNONG
mehatwv ™G Philips Respironics yia avTikatdoraon (Sev utidpyel emAoyr o€pPig).

Mnv yeuiCeTe To TUNpA amobrkeuong pe eEapTrpaTa.

Bl Mpotol mpofeite oe kabdpiopa 1y avTikataoTaon Tou GiATpou, armocuvdEaTe T oUCKeUN
ano Ty Kupla Tpopodooia kat Bydite v amo Ty mpila.

Ta plkpd Tepaxia prmopouv va etorveuBouv, va kararrofouv 1y va amofouv ermikivouva. To
KaAWd10, AOYW TOU HFKOUG TOU, EVOEXETAL VA £XEL WG ATTOTEAEONA TO OTPAYYAALOUO T) TNV
aodulia. Mnv adrjveTe T CUOKEUT| ATapaTrpnT KOVTA o€ pkpo Traldi 1) dtoua pe
OWWATIKT) avarmpia 1) aTopo He Labnolakég OUOKOAIEG.

Eav Oev xpnolpomoleite TTAEOV T CUOKEUT), TIETAETE TN OUHWVA HE TOUG TOTTIKOUG
KQVOVLIOHOUG TTOU Lo UOUV.

AdBeTe uTTOPn OTL TTPETTEL:

* Na XpnOoloTIoLEITE TN CUOKEUT] HOVO e Ta ddppaka 1ou ouvtayoypadnonkav amd Tov
1aTpPod 0ag.
* Na xpnotdoroleite Ta e£apTaTa mou OUVIOTWVTAL artd Tov 1[aTpd odg.

Odnyieg xpriong

AdalpeoTe To cUPTIESTT) aTTd T OMKN peTaPoPAG €AV TTAPEXETAL TIPLV ATTO
™ Xprion.

H MeTd To amoouokeuacia TG oUCKEUNG, MBEWPEROTE TO CUPTIEDTY Kal Ta eEapTApaTa yia
eudavr) Cnpid 1) eAaTTwpaATa OTWG payiopara oty TAaoTIK Orkn Ta oroia 8a pmopoucav
va ekbecouy Ta NAekTpikd e€aptipara. EMkovwvnoTe pe To TUHa eEUTmpeeTong TTeEAATwV
™G Philips Respironics 1} pe Tov avTimpoowTTo Tou TTPoidvTog Yid va avapepeTe KABE
KATEOTPAUEVO TIPOTOV.

0

EAAHNIKA

Orav kavete Bepareia, va kabeote oe 6pbla B€om kal va XaNaPWVETE.
BaAte To ouprtieom) oe nAekTpikn TTPiCa.

>upPouleuTeite TIG 0ONYiEG XPMONG TOU VEPEAOTIOINTT) KAl TwV £EAPTNHATWY TTPLV aTTod
™ Bepareia.

a va EexivroeTe T Beparteia, BéoTe ™ ouokeur) ot Beon ON (evepyoTtoinpueévn)
matwvtag 1o diakdmm ON / OFF (evepyorroinong/armevepyoroinong) ot Béon “I”.

B AdoTou ohokhnpwaeTe T Beparteia, kKheioTe T ouokeur) (OFF) BéTovTag To SlakoTm om
Beon “O" kal Byalovrag To Buopa amd Ty nAekTplkr) Tpila.

Mnv KAglveTE To Kardkl 6Tav €ival cUVOEDENEVOG O OWANVAG ToU VEGEAOTIOINTT).

KaBdplopa kat ouvtpnon

/N\Kara T didpkela Tou kabapioparog, cryoupeuTeiTe OTL To kalwdio Tpododoaoiag
Sev gxel ouvdebel oe nAekTpikn) Tpila.

KaBapiopa Tou oupmeoTr, Tou vepelotrom T Kat Twv ££apTnpATWY

XpNOoILOTIOMOTE £va UYPO TIavi yid va OKOUTTIOETE TO €EWTEPLKO PEPOG TOU OUUTTIEOTN
TOUAAYLOTOV pla dopd To prva.

YupPouleuteite Tig 0dnyieg vedehomroin T Kat e£apTNHATWY OXETIKA [e To KaBdpiopa Twv
eEApTNUATWY Kal Tou VepeoTToINT.

. ,
AvTikatacTaon Tou vedelotoinTr

O vederomoinmg kat aNa eEapTara Tperel va avtikaraotabolv oupdwva pe TiG odnyieg Toug.

AvTikaraoTaon Tou ¢pikTpou

To ¢ikTpo Tpémel va avTikataoTabel étav daiveral OTL €xel EeBwpIATEL T gival uypo.

AvTipeTwmon mpofAnpaTwy

H ouokeur| dev evepyorroleital

* Befaiwbeite 071 To kKaAwdlo £xel ouvdeBel kKahd oty nAekTpikn Tpila.

* To Beppikod TpooTaciag evOEyeTal va €xel evepyorrolnBei e€altiag Twv TTapakaTw atTlwv:
@) N CUOKEUT XPnotpoTolnonke Anoiov Beppavmpa 1) ot Beppd TreptBaiov
B) Ta avoiypara apa (6) eival ppaypéva kat Ogv TIITPETOUV TOV EEAEPLIOUO TNG HUNXAVAG

Eav oupBaivet autd Béote To diaxdmrm ON/OFF (evepyomoinong/arevepyoroinong) oto ‘O’

Kal aprjoTe To va mapapeivel €Tot €11l 60 AeTTTA TOUAGYIOTOV. 2€ TIEpITTTWorT OUoAELToUpYiag

(averrapknig Trieon kat por) kAeiote T ouokeur) (off) yia 10 deutepdAertra kar Eavavoi&Te Tv.
MeTd amo kabe kabdplopa, eAeYETe yia va BeBalwBeiTe OTL 1) oUOKEUT) AelTOUPYEL Kavovika
emmaAnBevovTag OTL Byaivel akoun o agpag amo To akpodUoto OTAv 1 CUCKEUT eivat

evepyortoinpevn (Béon “ON"). 61



Ol un e€0UCLOBOTNIEVEG ETTIOKEUEG AKUPUVOUY TNV £yyUnon.

Eav n ouokeur) Sev Aeitoupyei kavovika apdTou TIPOPEITE O AUTA TA PHETPA AVTILETWTTIONG
TPOPANUATWY, ETTIKOVWVIOTE HE TOV £E0UCIOBOTNIEVO AVTITTPOCWTTIO TTPOIOVTOG 1) UE TO
Tunpa EEutmpémong Mehatwv Tng Philips Respironics otov apibpoé +1 724 387 4000.
ZUVTHPNOT KAl ETTOKEUEG

Mnv avoiyeTe TTOTE TN cuokeur). Aev UTIAPYOUV £EQPTILATA EVTOG TNG CUOKEUTG OTaA OTToia
uropel va kavet oepPig o xpriomg. O ocuprmeot|g dev xpetdletal Airravon 1) ouvTrpnon).

Texvikég mpodiaypadég

Ogppikd TpooTaociag évavtl
utTepBEPAvong

Acddleia BeppikoU TTou emavapuBuieTal, AEITOUPYIKT
Beppokpacia 150 C°

Méoog 6pog pubuoy porig 7 NAA 70 kPa (0,7 bar)

Bapog 2.2kg

Emimedo Bopupou 58+3dBA

Texvikég mpodiaypadég

Ogppikod TpooTaociag évavtt
uttepBEPAvong

Acddleia BeppikoU TTou emavapuBuieTal, AEITOUPYIKT
Beppokpacia 130 C°

Méoog 6pog pubuou porig 6 NAA 70 kPa (0,7 bar)

Bapog 2,0kg

Emimedo Bopupou 58+3dBA

2uokeur) Khaong I, ouokeur) Turou BF (ouokeur) pe €181kr) TpooTacia évavTt NAEKTPIKWY KIVOUVWV).

ME AINAH MONQ>H

Avadopa ot TpodTUTIA

HAekTpopayvnTikr) ouppatétnTa olpdwva pe To [EC 60601-1-2

o
N

EAAHNIKA

MepiBarovTikég ouvBrKkeg

>uvbrkeg armobrikeuong

Yypaoia EAAX 10% XY — MEI 95% XY

>uvenKkeg Aettoupyiag

Yypaoia EAAX 10% XY — MET 95% XY

Mwoodpio oupBoAwY

I ON (Evepyoroinon) (tpododooia) A NPOZOXH @ Khaom I, SirAr) pdvwon
QO OFF (Amevepyorioinon) (Tpododooia) ~ EvaMaooopevo pedua m Edappoopéva eEapmpara Turou BF
@ AUEwv aplbuog g ZexwpLoTr) CUMOYN Q Mobvo yia Xprion e ECWTEPIKO XWPO

@ Tnprote Tig 0dnyieg xpriong wll Karaokevaomic

g Atpoodalpikr Trieon _@ Yypaoia

IP21 PuBpog mpooTaociag dieioduong otn Bnkn: IP21 (mpooTtareteral and m Sleioduon oTabepuov owWUATWY e
dlaoTacelg peyaluTepeg amo 12 mm. Mpoorareveral and T dieioduon oTayovwy vepol Tou TEdTouV KabeTa).

ﬂ/ Oplo Beppokpaciag

Eyyinon
H Respironics, Inc eyyuaral 61t o ouprieotg Sev Ba Gpépel ehatTwpara ota UAIKA Kal TNy KaTaokeur) Tou
umtd ouvrBn xprion kat Aeitoupyia yia mepiodo 3 £Twv amod TV NUEPOUnvia ayopdag Tou amod T Respironics,
Inc. H gyyunon meplopileTal o€ €MIOKEVEG 1) QVTIKATACTAOT, KATA TNV ATTOKAELOTIKY) Kpion TG Respironics,
Inc, yia k&Be TUpa 1) dnyxdavnua mou eival EAaTTwHATIKO éTav 1) aitnon armodelkvUeTal owaTr arod
a&lohoynorn g Respironics, Inc. H eyydnon autr dev emexTeiveTal oe KABE TUNHA 1) U AVNUA TTOU €XEL
UTTOOTEL Kakt) Xpriom, akatalnAn Aettoupyia, akouola {npid, 1) aveEouotodOTNTEG ETTIOKEUEG, Kal Oev
ETTEKTEIVETAL OTO KOOTOG £PYATIWV eTTIoKeUWV. OAa Ta €idn Tou emmoTpédovTal TIPETTEL va £XO0UV
ouokeuaoBei katalnAa kat va armooTéAovTal TTPoTANPwWHEVA ard TOV avTITIPOOWTTO TTPOIOVTOG TToU
ekTeAel 0€pPig ot ouokeur). H Respironics, Inc dev 6a dépet eubuvn oTov ayopaoTr 1) oe AANoUG yia armwAela
XPMONG TNG CUOKEUNG YIA EUHETEG 1) TUXAIEG 1) ETTAKOAOUBEG CNLEG TTou evdExETAL Va TIPOKUPOUV.
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7. Penapis udara (pandangan sisi)
8. Lubang keluar udara kompresor
9. Masukan udara untuk penyaring
(pandangan sisi)
10. Penutup
11. Kompartemen penyimpanan
12. Lokasi kabel listrik

1. Tabung nebulizer
2. Corong nebulizer
3. Pegangan nebulizer
4. Pemegang nebulizer (pandangan dalam)
5. Saklar listrik

On (Memasang) / Off (Mematikan)
6. Bukaan udara kompresor

Instruksi penggunaan
InnoSpire Deluxe

Penting: Baca petunjuk ini dengan seksama sebelum menggunakan perangkat ini. Jika Anda ada
pertanyaan atau masalah dengan produk, silahkan hubungi pemberi layanan kesehatan Anda atau
Philips Respironics Customer Service di +1 724 387 4000.

Informasi umum

Tujuan penggunaan: Produk ini ditujukan untuk menyediakan sumber udara terkompresi untuk
tujuan medis. Ini untuk digunakan dengan nebulizer pneumatic (jet) untuk menghasilkan obat
partikel aerosol untuk terapi pernapasan untuk anak-anak dan orang dewasa.

® PERINGATAN

Gunakan perangkat untuk tujuan seperti yang dijelaskan dalam buku panduan ini sebagai
sistem nebulizer kompresor untuk terapi aerosol. Ikuti petunjuk dokter Anda.

Penggunaan lain apapun merupakan penyalahgunaan dan mungkin berbahaya. Produsen tidak

dapat dimintai tanggung jawab untuk setiap kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang

tidak semestinya, tidak benar atau tidak beralasan atau jika unit terhubung ke instalasi listrik yang
tidak sesuai dengan peraturan keselamatan.

* Dianjurkan untuk memiliki perangkat cadangan (misalnya Penghirup Dosis Bermeter [MDI]
atau kompresor dioperasikan baterai) untuk pengiriman pernapasan dalam situasi ketika
nebulizer Anda tidak dapat digunakan (misalnya selama pemadaman listrik atau jika
kompresor Anda tidak beroperasi dengan alasan apapun).

e Jika perangkat sudah di luar kondisi operasi, memungkinkan untuk kembali ke spesifikasi
pengoperasian normal sebelum digunakan.

* Setiap cair tumpah di atas atau di dalam unit harus dibiarkan kering sebelum operasi.

Simpan panduan ini untuk referensi di masa mendatang.

Gunakan produk di lingkungan yang bersih, yang bebas dari kotoran, debu, rambut hewan
peliharaan, dll.
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Perangkat tidak boleh digunakan di sekitar bahan yang mudah terbakar, atau dengan adanya
campuran anestesi mudah terbakar dengan udara, oksigen atau oksida nitrous.

Modifikasi peralatan ini tidak diperbolehkan.

B \Waktu menyentuh perangkat yang sedang digunakan terasa panas adalah hal yang biasa.

Jangan menumpuk kompresor dengan peralatan lainnya.

Informasi elektromagnetik: Alat komunikasi Portable dan RF seperti telepon  seluler, pager,
dll dapat mengganggu pengoperasian peralatan medis listrik. Untuk alasan ini, kompresor Anda
harus ditempatkan cukup jauh dari perangkat-perangkat tersebut untuk mencegah interferensi.
Perangkat ini telah memenuhi standar IEC60601-1-2 untuk kompatibilitas elektromagnetik
(EMC). Lembar data EMC tersedia di bagian belakang dokumen ini. Lembar data EMC dalam
bahasa lain tersedia pada layanan pelanggan Philips Respironics di +1 724 387 4000. Tanda
CE pada produk menunjukkan kepatuhan terhadap semua Directive Uni Eropa yang berlaku.
Perhatikan bahwa nomor Notified Body tidak berlaku untuk RoHS (pembatasan penggunaan
bahan berbahaya tertentu dalam peralatan listrik dan elektronik) Directive.

Dalam hal kegagalan dan / atau kerusakan, baca bagian "Pemecahan masalah". Jangan membuka
tempurung kompresor karena ini bukan produk yang ada layanan perbaikan.

Fungsi yang tepat dari perangkat dapat dikompromikan jika komponen pengganti asli (misalnya,
penyaring) tidak digunakan.

Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, JANGAN MEMBONGKAR

Penggunaan dalam ruangan saja.

Jangan gunakan perangkat tanpa penyaring.

Ketika menggunakan alat listrik apapun, langkah-langkah keamanan penting tertentu harus selalu
diikuti, termasuk yang berikut:

» Gunakan hanya aksesori dan komponen asli yang diberikan oleh pabrikan;

* Jangan merendam unit dalam air karena perangkat tidak dilindungi terhadap penetrasi air;
* Jangan menyentuh unit ketika tangan Anda basah atau lembab;

* Jangan meninggalkan unit di luar ruangan;

* Tempatkan pada permukaan yang stabil dan horizontal ketika beroperasi;

* Pastikan bukaan ventilasi udara tidak terhalang;

* Jangan biarkan anak tanpa pengawasan atau individu lemah untuk menggunakan unit;

* Jangan mematikan unit hanya dengan menarik steker dari stopkontak listrik;

* Jangan gunakan di sirkuit ventilator;

* Jangan gunakan jika perangkat retak atau rusak.

Pastikan bahwa penilaian listrik yang ditunjukkan pada label penilaian di bagian bawah unit sesuai
dengan tegangan dan frekuensi utama Anda sebelum memasang perangkat.

Jangan menggunakan adaptor apapun, tunggal atau ganda, dan / atau perpanjangan kabel.
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Jangan meninggalkan unit terpasang pada saat tidak digunakan. Cabut perangkat dari stopkontak
listrik ketika tidak beroperasi.

Ikuti instruksi dari pabriknya untuk memasang perangkat. Pabrikan tidak dapat bertanggung jawab
atas segala kerusakan yang disebabkan oleh salah instalasi.

Kabel listrik tidak dapat diganti oleh pengguna. Jika kabel listrik rusak, hubungi layanan pelanggan
Philips Respironics untuk penggantian (tidak ada pilihan layanan).

Jangan mengisi terlalu penuh kompartemen penyimpanan dengan aksesoris.

Sebelum melakukan setiap operasi pembersihan atau penggantian penyaring, lepaskan perangkat
dari pasokan utama dengan mencabut.

Bagian-bagian kecil dapat terhirup, tertelan atau berbahaya. Kabel, karena panjangnya, dapat
mengakibatkan provokasi pencekikan atau sesak napas. Jangan meninggalkan perangkat sendirian
dengan anak kecil atau individu penyandang cacat atau orang dengan kesulitan belajar.

Jika Anda tidak lagi menggunakan perangkat, buang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
Ingatlah untuk:

» Gunakan perangkat ini hanya dengan obat yang diresepkan oleh dokter Anda;
» Gunakan aksesori yang direkomendasikan oleh dokter Anda.

Instruksi penggunaan
ALepaskan kompresor dari tas pembawa jika diberikan sebelum digunakan.

Hl Setelah membuka perangkat, periksa kompresor dan aksesoris untuk terlihat kerusakan atau
cacat seperti retak di tempurung plastik yang dapat mengekspos komponen listrik. Hubungi
layanan pelanggan Philips Respironics atau distributor produk Anda untuk melaporkan setiap
produk yang rusak.

Saat mengambil pengobatan, duduk tegak dan santai.
Sambungkan kompresor ke stopkontak.
Lihat instruksi nebulizer dan aksesori untuk digunakan sebelum pengobatan.

Untuk memulai pengobatan, mengalihkan perangkat ON dengan menekan saklar ON / OFF
ke posisi "I"

H Ketika pengobatan telah selesai, beralih unit OFF dengan menetapkan posisi beralih ke "O" dan
lepaskan steker dari stopkontak listrik.

Jangan tutup penutup ketika tabung nebulizer terpasang.

Pembersihan dan pemeliharaan

/\ Selama pembersihan, pastikan kabel listrik tidak terpasang di stopkontak listrik.
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Membersihkan kompresor, nebulizer dan aksesoris
Gunakan kain basah untuk menyeka luar kompresor setidaknya setiap bulan sekali.
Lihat petunjuk penggunaan nebulizer dan aksesori untuk membersihkan aksesoris dan nebulizer:
Penggantian nebulizer
Nebulizer dan aksesoris lainnya harus diganti sesuai dengan petunjuknya.
Penggantian penyaring
Penyaring harus diganti ketika muncul berubah warna atau basah.
Pemecahan Masalah
Perangkat ini tidak menyala
* Pastikan steker tegas dipasang ke stopkontak listrik.
* Pelindung termal mungkin telah diaktifkan karena alasan berikut:
a) perangkat digunakan di dekat alat pemanas atau dalam lingkungan yang panas
b) bukaan ventilasi udara (6) terhambat dan tidak memungkinkan untuk ventilasi bermotor

Jika hal ini terjadi mengatur ON / OFF beralih ke 'O" dan biarkan duduk selama setidaknya
60 menit. Dalam hal terjadi kerusakan (kurang tekanan dan aliran) matikan unit selama 10 detik
dan menghidupkan kembali.

Setelah setiap pembersihan, periksa bahwa unit tersebut bekerja dengan benar dengan
memverifikasi bahwa udara masih keluar dari mulut pipa saat unit dihidupkan ke posisi "ON".

Perbaikan tidak sah tidak dijamin.

Jika perangkat tidak bekerja dengan benar setelah mencoba langkah-langkah pemecahan masalah,
hubungi distributor resmi produk atau Philips Respironics Customer Service di +1 724 387 4000.

Pemeliharaan dan perbaikan

Jangan membuka perangkate. Tidak ada bagian yang ada layanan perbaikan dalam unit. Kompresor
ini tidak memerlukan pelumasan atau pemeliharaan.
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Spesifikasi teknis

Pelindung kelebihan beban termal Sekering termal yang dapat di atur ulang, fungsi suhu 150 ° C

Rata-rata laju aliran 7 LPM 70 kPa (0.7 bar)

Berat 2.2kg

Tingkat kebisingan 58 + 3dBA

Spesifikasi teknis

Pelindung kelebihan beban termal Sekering termal yang dapat di atur ulang, fungsi suhu 130 ° C

Rata-rata laju aliran 6 LPM 70 kPa (0.7 bar)

Berat 2.0kg

Tingkat kebisingan 58 + 3dBA

Perangkat Kelas Il, Perangkat Jenis BF (perangkat dengan perlindungan khusus terhadap bahaya listrik).
TERISOLASI GANDA

Rujukan ke standar

Kompatibilitas elektromagnetik sesuai dengan IEC 60601-1-2

Kondisi lingkungan

Kondisi penyimpanan

Kelembaban MIN 109 RH - MAX 95% RH

Kondisi operasi

Kelembaban MIN 10% RH - MAX 95% RH

o
©

Daftar istilah

@ Kelas I, terisolasi ganda

I on istivy /N PERHATIAN

Q OFF (listrik)

@ Nomor seri

@ lkuti instruksi penggunaan

~  Arus bolak-balik IE Jenis BF bagian yang diterapkan

E Pengumpulan terpisah @ Penggunaan dalam ruangan saja

J Pabrikan
@ Kelembaban

Tingkat Perlindungan Tempurung IP21: IP21 (dilindungi dari penetrasi tubuh padat dengan dimensi lebih besar dari 12 mm.
Dilindungi dari penetrasi vertikal jatuh tetes air).

Jﬂ’ Pembatasan suhu

@- Tekanan atmosfer

Jaminan

Respironics, Inc menjamin kompresor bebas dari cacat bahan dan pengerjaan jika digunakan secara normal dan
operasi untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal pembelian dari Respironics, Inc. Garansi ini terbatas untuk
memperbaiki atau penggantian pada pilihan satu-satunya Respironics, Inc, setiap komponen atau peralatan yang
diklaim rusak dimana klaim terbukti bonafide dengan evaluasi oleh Respironics, Inc. Garansi ini tidak mencakup
komponen atau peralatan yang disalah gunakan, operasi yang tidak benar, kerusakan akibat kecelakaan, atau
perbaikan yang tidak sah, dan tidak dilanjutkan ke bayaran atau untuk biaya tenaga kerja bagi perbaikannya.
Semua item yang dikembalikan harus benar dikemas dan dikirim, dibayar dimuka oleh distributor produk yang
melayani unit. Respironics, Inc tidak bertanggung jawab kepada pembeli atau orang lain atas kehilangan
penggunaan peralatan atau kerusakan yang tidak langsung, insidental atau konsekuensial yang mungkin timbul.
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1. Tubo del nebulizzatore

2. Boccaglio del nebulizzatore

3. Corpo del nebulizzatore

4. Contenitore del nebulizzatore (interno)

5. Interruttore dell'alimentazione
ON/OFF (acceso/spento).

6. Aperture per il raffreddamento
del compressore

7. Filtro dell'aria (vista laterale)

8. Uscita dell'aria del compressore

9. Ingresso dell'aria per il filtro (vista laterale)
10. Coperchio
11. Portaoggetti
12. Ubicazione del cavo di alimentazione

Istruzioni per I'uso
InnoSpire Deluxe

Importante - Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni. In caso di
domande o problemi con il prodotto, contattare il medico o il Servizio di Assistenza ai Clienti
Philips Respironics al numero +1 724 387 4000.

Informazioni generali

Uso previsto - Questo prodotto ¢ stato creato per fornire una fonte di aria compressa per scopi
medicali. Deve essere usato con un nebulizzatore pneumatico (jet) che produce particelle aerosol
di farmaco per la terapia respiratoria di bambini e adulti.

® AVVERTENZE

Hl Usare il dispositivo per lo scopo indicato in questo manuale di istruzioni, cioé come sistema
di nebulizzatore a pressione per aerosolterapia. Seguire le istruzioni del medico.
Qualsiasi altro uso costituisce uso improprio e potrebbe essere pericoloso. Il produttore non
puo essere ritenuto responsabile di danni causati da uso improprio, errato o non ragionevole,

oppure se 'unita viene collegata ad installazioni elettriche non conformi alle norme di sicurezza.

* Si consiglia di avere a disposizione un dispositivo di backup (ossia un inalatore di dosi
misurate (MDI) o un compressore a batteria) per I'erogazione respiratoria nel caso in cui
il nebulizzatore non possa essere usato (ad esempio durante un blackout elettrico o se il
compressore non dovesse funzionare per qualsiasi ragione).

* Se il dispositivo ¢ stato tenuto al di fuori delle condizioni normali di funzionamento,
riportarlo alle specifiche operative prima dell'uso.

* Qualsiasi liquido versato sull'unita o al suo interno deve essere lasciato asciugare prima
dell'accensione.

E Conservare questo manuale per un eventuale uso futuro.
Usare il prodotto in un ambiente pulito, privo di sporcizia, polvere, peli di animali, ecc.

Il dispositivo non deve essere usato in presenza di sostanze infiammabili o di miscela di un

anestetico infiammabile e aria, ossigeno o protossido di azoto.
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Non e permessa alcuna modifica dell'apparecchiatura.

Durante l'uso, & normale che il dispositivo sia caldo al tatto.

Non impilare il compressore con altri macchinari.

Informazioni elettromagnetiche - | dispositivi di comunicazione in RF e portatili quali cellulari,
cercapersone, ecc. possono interrompere il funzionamento di apparecchiature medicali
elettriche. Per questa ragione, il compressore deve essere posizionato in un luogo
sufficientemente lontano da questi dispositivi al fine di prevenire le interferenze. Questo
apparecchio & conforme alla norma IEC 60601-1-2 relativa alla compatibilita elettromagnetica
(EMQ). | fogli dei dati EMC sono disponibili sul retro di questo documento. | fogli dei dati
EMC in lingue diverse dallinglese sono disponibili presso il Servizio di Assistenza ai Clienti
di Philips Respironics al numero +1 724 387 4000. Il marchio CE sul prodotto denota la
conformita a tutte le direttive UE pertinenti. Notare che il numero dell Organismo Notificato
non ¢ pertinente alla Direttiva RoHS (restrizioni di uso di alcune sostanze pericolose in
apparecchiature elettriche ed elettroniche).

In caso di guasto e/o malfunzionamento, leggere la sezione "Individuazione e risoluzione dei
problemi". Non aprire l'alloggiamento del compressore in quanto il prodotto non puo essere
riparato dall'utente.

Il corretto funzionamento del dispositivo pud essere compromesso se non vengono usate parti
di ricambio originali (ad esempio il filtro).
M Per ridurre il rischio di shock elettrico, NON DISASSEMBLARE.
Da usare esclusivamente in ambiente interno.
Non usare il dispositivo senza il filtro.
Quando si usano apparecchiature elettriche, occorre sempre seguire alcune importanti misure
di sicurezza, incluse le seguenti:
* Usare soltanto componenti e accessori originali forniti dal produttore;
* Non immergere mai l'unita in acqua in quanto il dispositivo non € protetto contro la
penetrazione di acqua;
* Non toccare I'unita con le mani bagnate o umide;
* Non lasciare I'unita all'aperto;
* Durante il funzionamento, posizionare I'unita su una superficie stabile e orizzontale;
* Assicurarsi che le fessure di sfiato non siano ostruite;
* Non permettere che bambini senza supervisione o persone inferme usino I'unita;
* Non spegnere l'unita staccando semplicemente la spina dalla presa;
* Non usare in un circuito con ventilatore;
* Non utilizzare se il dispositivo presenta crepe o sembra danneggiato.
Prima di collegare il dispositivo assicurarsi che la potenza nominale indicata sull'etichetta che
si trova sul fondo dell'unita corrisponda alla frequenza e alla tensione della rete principale.
71



Non usare adattatori, cavi semplici o multipli /o prolunghe.

Non lasciare l'unita collegata a corrente quando non la si usa. Staccare la spina dalla presa
elettrica quando I'unita non € in funzione.

B Per l'installazione del dispositivo, seguire le istruzioni del produttore. Il produttore non puo
essere considerato responsabile di danni causati da un'installazione errata.

Il cavo dell'alimentazione non pud essere sostituito dall'utente. Nel caso in cui il cavo
dell'alimentazione dovesse danneggiarsi, contattare il Servizio di Assistenza ai Clienti Philips
Respironics per la sua sostituzione (non esiste altra alternativa).

Non riempire troppo il portaoggetti con accessori.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o di sostituzione del filtro, scollegare il
dispositivo dall'alimentazione principale togliendo la spina dalla presa.

Le piccole parti possono essere inalate, ingoiate o possono essere pericolose. |l cavo
potrebbe causare strangolamento o asfissia a causa della sua lunghezza. Non lasciare il
dispositivo in presenza di bambini piccoli, individui con problemi fisici o persone con difficolta
di apprendimento.

Se il dispositivo non € piu in uso, smaltirlo secondo le norme locali vigenti.

B2l Tenere presente di:
* Usare questo dispositivo soltanto con farmaci prescritti dal medico;
* Usare gli accessori raccomandati dal medico.

Istruzioni per I'uso
&Prima dell'uso togliere il compressore dalla borsa per il trasporto (se in dotazione).

Togliere il dispositivo dallimballaggio e controllare che il compressore e gli accessori non
presentino danni o difetti come ad esempio crepe nell'alloggiamento in plastica che potrebbero
esporre i componenti elettrici. Se il prodotto presenta danni, contattare il Servizio di Assistenza
ai Clienti di Philips Respironics oppure il distributore locale.

Durante il trattamento, sedere in posizione eretta e in modo rilassato.
Collegare il compressore alla presa elettrica.

Per I'uso prima del trattamento, consultare le istruzioni per I'uso del nebulizzatore e
degli accessori.

Per iniziare il trattamento, accendere il dispositivo premendo l'interruttore ON/OFF in
posizione “I".

Quando il trattamento e stato completato, spegnere ['unita premendo linterruttore in posizione
"O" e scollegare la spina dalla presa elettrica.

Non chiudere il coperchio quando il tubo del nebulizzatore € collegato.
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Pulizia e manutenzione

/\Durante la pulizia, assicurarsi che il cavo dell’alimentazione non sia collegato alla
presa elettrica.

Pulizia del compressore, del nebulizzatore e degli accessori

Usare un panno umido per pulire la parte esterna del compressore almeno una volta al mese.

Consultare le Istruzioni per 'uso del nebulizzatore e degli accessori per informazioni sulla pulizia
degli accessori e del nebulizzatore.

Sostituzione del nebulizzatore
Il nebulizzatore e gli altri accessori devono essere sostituiti secondo le istruzioni.
Sostituzione del filtro
Il filtro deve essere sostituito quando appare scolorito o bagnato.
Identificazione e risoluzione dei problemi
I dispositivo non si accende
* Accertarsi che la spina sia collegata saldamente alla presa elettrica.
* La protezione termica potrebbe essersi attivata per le seguenti ragioni:
a) il dispositivo ¢ in uso vicino a un'unita di riscaldamento o in ambiente molto caldo

b) le aperture per il raffreddamento del compressore (6) sono ostruite e non consentono
la ventilazione del motore.

In questo caso, premere l'interruttore ON/OFF su "O" e lasciarlo in questa posizione per
almeno 60 minuti. Nel caso di malfunzionamento (pressione o flusso insufficiente) spegnere
I'unita per 10 secondi e riaccenderla.

Dopo ogni pulizia, controllare che 'unita funzioni correttamente verificando che l'aria esca
dall'ugello quando I'unita & accesa.

Riparazioni non autorizzate invalidano la garanzia.

Se il dispositivo non dovesse funzionare correttamente dopo aver preso le misure correttive
descritte in questa sezione di risoluzione dei problemi, contattare il distributore autorizzato del
prodotto o il Servizio di Assistenza ai Clienti Philips Respironics al numero +1 724 387 4000.

Manutenzione e riparazioni

Non aprire mai il dispositivo. All'interno dell'unita non ci sono parti che possano essere riparate.
I compressore non richiede lubrificazione o manutenzione.
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Dati tecnici

Protezione sovraccarico termico Protettore termico ripristinabile: temperatura di funzionamento 150 C°

Velocita media del flusso

7 LPM 70 kPa (0.7 bar)

Peso 22 kg
Livello di rumore 58+3 dBA
Dati tecnici

Protezione sovraccarico termico Protettore termico ripristinabile: temperatura di funzionamento 130 C°

Velocita media del flusso

6 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Peso 20 kg

Livello di rumore 58+3 dBA

Dispositivo di Classe I, tipo BF (dispositivo con protezione specifica contro i rischi elettrici).

ISOLAMENTO DOPPIO

Riferimento alle norme standard

Compatibilita elettromagnetica secondo la norma IEC 60601-1-2

Condizioni ambientali

Condizioni di conservazione

Umidita MIN 109% UR — MAX 95% UR

Condizioni di funzionamento

Umidita MIN 109 UR — MAX 95% UR
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Glossario dei simboli

I ON (alimentazione accesa) A\ ATTENZIONE @ Classe Il, doppio isolamento
Q OFF (alimentazione spenta) ~ Corrente alternata m Parti applicate di tipo BF
@ Numero di serie :g Raccolta separata @ nD; usare esclusivamente in ambiente inter-
@ Seguire le Istruzioni per I'uso “ Produttore R Limiti di temperatura
_g Pressione atmosferica _@- Umidita

Tasso di protezione d'ingresso dell'alloggiamento IP21: IP21 (protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori
a 12 mm. Protetto contro la penetrazione di gocce d'acqua con caduta verticale).

Garanzia

Respironics, Inc. garantisce che il compressore ¢ privo di difetti nei materiali e nella manodopera in base a un
uso e un funzionamento normali per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto da Respironics, Inc. La garanzia
¢ limitata alla riparazione o alla restituzione, a sola discrezione di Respironics, Inc., di qualsiasi componente

o apparecchiatura dichiarata difettosa, quando la richiesta viene fatta in buona fede secondo la valutazione di
Respironics, Inc. La presente garanzia non si estende a componenti o apparecchiature soggette a uso

o funzionamento improprio, danno accidentale o riparazioni non autorizzate e non ¢ estesa al costo della
manodopera per le riparazioni. Tutti gli articoli resi devono essere imballati in modo corretto e inviati in
prepagato dal distributore del prodotto che esegue la manutenzione dell'unita. Respironics, Inc. non potra essere
ritenuta responsabile dallacquirente o da altri per perdita di uso dell'apparecchiatura o per danni indiretti

o incidentali o conseguenti che possono verificarsi.
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1. Smidzinataja caurulite
2. Smidzinataja mutes uzgalis 8. Kompresora gaisa izeja

3. Smidzinataja roka turama ierice 9. Gaisa iepludes vieta filtra (sanskats)
4. Smidzinataja turétajs (iekSpuses skats) 10. Vaks

5. leslégsanas/izsiégsanas slédzis 11. Uzglabasanas nodaljums

6. Kompresora gaisa spraugas 12. Baroganas vada piesléguma vieta

7. Gaisa filtrs (sanskats)

LietoSanas instrukcija
InnoSpire Deluxe

Svarigi: Pirms Sis iekartas lietosanas rpigi izlasiet So instrukciju. Ja jums ir kadi jautajumi vai
problémas saistiba ar So izstradajumu, sazinieties ar savu veselibas apripes sniedz&ju vai Philips
Respironics klientu atbalstu pa telefonu +1 724 387 4000.

Vispariga informacija
Paredzéta lieto3ana: Sis izstradajums ir paredzéts saspiesta gaisa padevei mediciniskiem nolkiem.

Tas ir jalieto ar pneimatisko (striklas) smidzinataju, lai iegltu zalu aerosola dalinas elpcelu terapijai
bérniem un pieaugusajiem.

® BRIDINAJUMI

Hl Lietojiet ierici tikai paredzétajam noliikam, ka aprakstits $aja lietosanas instrukcija —

ka smidzinataja sistemas kompresoru aerosola terapija. levérojiet arsta noradijumus.

Jebkura cita veida lietosana ir nepareiza un var bit bistama. Razotajs neatbild par jebkadiem

bojajumiem, kas radusies ierices neatbilstosas, nepareizas vai nepiemérotas ricibas rezultata, vai

ja ierice ir tikusi pievienota elektrotiklam neatbilstosi drosibas noteikumiem.

* Ir ieteikts glabat rezerves ierici (pieméram, doz&jamo inhalatoru [MDI] vai ar bateriju
darbinamu kompresoru), zalu ievadisanai elpcelos situacijas, kad So smidzinataju nevar lietot
(pieméram, stravas partraukuma gadijumos vai kad kompresors nedarbojas jebkura cita
iemesla dél).

* Ja ierice ir atradusies vidé, kas neatbilst ekspluatacijas apstakliem, pirms lieto3anas uzgaidiet,
[idz atjaunojas normalas ekspluatacijas parametri.

* Ja uz ierices ir uzlijis vai ieksa ielijis jebkads skidrums, ir japagaida, lidz tas ir izzuvis.

B Saglabijiet %0 rokasgramatu turpmakai uzzinai.

Lietojiet izstradajumu tira vide; vietd, kur nav netirumu, putek|u, majdzivnieku spalvu utml.

lerici nedrikst lietot uzliesmojosu vielu tuvuma vai ja lidzas atrodas uzliesmojosi anestez€josi
maisijumi ar gaisu, skabekli vai slapekla oksidu.

Aizliegts veikt Sis iekartas modifikacijas.
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Normalas darbibas laika iekarta var jatami klGt silta.
Nenovietojiet kompresoru ciesi lidzas citam aprikojumam.

H Elektromagnétiska informacija: Portativas un radiofrekvencu komunikacijas iekartas, ka
mobilie telefoni, peidzeri u.c., var traucét elektrisko medicinisko iekartu darbibu. & iemesla dé|
kompresors i janovieto pietiekami talu no &im iekartam, lai novérstu interferenci. 57 iekarta
atbilst [EC60601-1-2 elektromagnétiskas saderibas (EMC) standartam. EMC datu lapas ir
pieejamas ST dokumenta aizmuguré. EMC datu lapas citas valodas ir pieejamas no Philips
Respironics klientu atbalsta pa telefonu +1 724 387 4000. CE Zime uz izstradajuma norada
atbilstibu visam piemérojamam ES direktivam. Nemiet véra, ka Atbildigas institlcijas numurs
neattiecas uz RoHS (noteiktu bistamu vielu lietosanas ierobezojums elektriskajas un
elektroniskajas iekartas) direktivu.

Darbibas trauc&umu un/vai nepareizas darbibas gadijuma lasiet sadalu “Problému novérsana”.
Neatveriet kompresora apvalku, jo $is izstradajums nav remontéjams.
lerices pareiza darbiba var tikt traucéta, ja netiek lietotas originalas nomainamas detalas
(pieméram, fittri).
Lai samazinatu elektrisko triecienu, NEIZJAUCIET IEKARTU.

5

2 LietoSanai tikai iekstelpas.

el Nelietojiet iekartu bez fiftra.

Lietojot jebkuru elektrisku ierici, ir jaievéro noteikti svarigi drosibas pasakumi, ieskaitot zemak
minétos:
* lietojiet vienigi razotaja piegadatos originalos aksesuarus un komponentus;
* nekada gadijuma neiegremdéjiet iekartu tdeni, jo ta nav aizsargata pret Udens iedarbiby;
nepieskarieties iekartai ar mitram vai slapjam rokam;
neatstajiet iekartu arpus telpam;
lietoSanas laikd novietojiet uz stabilas un horizontalas virsmas;
parliecinieties, ka nav nosprostotas gaisa ieplides spraugas;
nelaujiet bez uzraudzibas iekartu lietot bérniem un nespé&jigam personam;
neizslédziet iekartu, vienkarsi izraujot barosanas vadu no sienas kontaktligzdas;
nelietojiet iekartu no ventilatora barosanas kédes;
nelietojiet iekartu, ja ir tai ir redzamas plaisas vai ta ir bojata.

.

.

.

.

Pirms ierices iesprausanas tikla parliecinieties, ka stravas dati, kas noraditi uz parametru plaksnites
ierices apaksa, sakrit ar elektribas tikla stravas spriegumu un frekvenci.

Nelietojiet nekadus adapterus, ar vienu vai vairakam kontaktligzdam, ne ari pagarinatajus.
Neatstajiet iekartu pievienotu elektribai, kad ta netiek lietota. Atvienojiet iekartu no stravas
kontaktligzdas, kad ta netiek lietota.

FUzstadot iekartu, sekojiet razotaja instrukcijai. Razotajs neatbild par jebkuriem bojajumiem, kas

radusies nepareizas uzstadiSanas dél.
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Lietotajs nedrikst pats nomainit barosanas vadu. Ja barosanas vads ir bojats, sazinieties ar Philips
Respironics klientu atbalstu, lai to nomainttu (to nav paredzéts labot).

Neparpildiet uzglabasanas nodalijumu ar aksesuariem.

B Pirms jebkurdm firianas darbibam vai filtra nomainas atvienojiet iekartu no stravas padeves,
izvelkot spraudni no kontaktligzdas

Mazas detalas var radit apdraudé&jumu, tas nejausi ieelpojot vai norijot. Kabelis ta garuma dé|
var bt bistams, jo var radit Znaugsanas vai nosmaksanas apdraudéjumu. Neatstajiet iekartu
vienu pasu kopa ar mazu bérnu vai fiziski ierobezotu personu, ka arf ar personu, kam ir
apglsanas grutibas.

Ja iekartu vairs nav paredzéts lietot, atbrivojieties no iekartas atbilstosi spéka esosajiem
vietéjiem noteikumiem.

Atcerieties:
* lietojiet 3o ierici tikai ar arsta izrakstitajiem medikamentiem;
* lietojiet tikai arsta ieteiktos aksesuarus.

LietoSanas instrukcija
&Pirms lietoSanas iznemiet kompresoru no futrala, ja tads ir.

Péc ierices izpakosanas parbaudiet kompresoru un aksesuarus, vai nav redzami bojajumi vai
defekti, pieméram, plaisas plastmasas apvalka, kas varétu atsegt elektriskos komponentus.
Sazinieties ar Philips Respironics klientu atbalstu vai izstradajuma piegadataju, lai zinotu par
jebkura izstradajuma bojajumu.

Sanemot arstésanu, sédiet ar taisnu muguru un atslabinati.

lespraudiet kompresoru stravas ligzda.

Pirms arstésanas uzsaksanas skatiet smidzinataja un aksesuaru lietosanas instrukcijas
Lai saktu terapiju, [ESLEDZIET iekartu, pagriezot IESL/IZSL. slédzi pozicija “I".

Kad terapijas lieto$ana ir pabeigta, [ZSLEDZIET iekartu, pagriezot slédzi pozicija “O" un
atvienojot spraudni no stravas ligzdas.

Neaizveriet vaku, kad ir pievienota smidzinataja caurulite.
Tirsana un apkope
/N Pirms tiranas parliecinieties, ka baroSanas vads nav iesprausts stravas ligzda.

Kompresora, smidzinataja un aksesuaru tirisana

Vismaz reizi ménesi ar mitru lupatinu noslaukiet kompresora arpusi.

Aksesuaru un smidzinataja tirisanas panémienus skatiet smidzinataja un aksesuaru lietosanas instrukcijas.
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Smidzinataja nomaina
Smidzinatajs un citi aksesuari ir janomaina saskana ar attiecigajam instrukcijam.
Filtra nomaina
Filtrs ir janomaina, kad tas ir mainijis krasu vai kluvis mitrs.
Probléemu novérsana
lekarta neieslédzas:
* Parliecinieties, ka spraudnis ir stingri iesprausts stravas ligzda.
« Termiskais drosinatajs var but nostradajis sekojosu iemeslu dél:
a) iekarta ir lietota silditaja tuvuma vai karsta vidé
b) gaisa spraugas (6) ir nosprostotas un motora ventilacija ir apturéta

Sada gadijuma parslédziet IESL/IZSL. slédzi pozicija “O" un pagaidiet vismaz 60 mindtes. Ja rodas
darbibas traucéjumi (nepietiekams spiediens un plisma), izslédziet iekartu uz 10 sekundém un
péc tam atkal iesledziet.

Péc katras tiriSanas parbaudiet, vai iekarta darbojas pareizi, parbaudot gaisa izpludi no sprauslas, kad
iekarta ir [IESLEGTA pozicija.
Nepilnvarots remonts anulés garantiju.

Ja péc méginajumiem veikt $is traucgjumu novérsanas darbibas, iekarta joprojam nedarbojas pareizi,
sazinieties ar savu pilnvarotu izstradajuma izplatitaju vai Philips Respironics klientu atbalstu pa
telefonu +1 724 387 4000.

Apkope un remonts

Nekada gadijuma neatveriet ierici. lekarta nav labojamu detalu. Kompresoram nav nepiecieSsama
ellosana vai apkope.
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Tehniskie parametri

Termiskas parslodzes drosinatajs Atiestatams termiskais drosinatajs; nostrades temperatdra 150°C

Vidgjais plismas atrums 7 l/min. 70 kPa (0,7 bari)

Svars 22 kg

Troksnu limenis 58+3dBA

Tehniskie parametri

Termiskas parslodzes drosinatajs Atiestatams termiskais drosinatajs; nostrades temperattra 130°C

Vidéjais plismas atrums 6 I/min. 70 kPa (0,7 bari)

Svars 20 kg

Troksnu limenis 58+3dBA
Il klases iekarta; BF tipa iekarta (iekarta ar Tpasu aizsardzibu pret elektrisko bistamibu).

AR DIVKARSU [ZOLACIU

Standartu atsauce

Elektromagnétiska saderiba saskana ar IEC 60601-1-2

Apkartgjas vides apstakli
Glabasana

Mitrums Min. 10% lidz maks. 95% (relativais gaisa mitrums)

Ekspluatacijas apstakli

Mitrums Min. 10% lidz maks. 95% (relativais gaisa mitrums)

Simbolu vardnica
I IESLEGTS (barogana) UZMANIBU @ Il klases, ar divkarsu izolaciju
O ZSLEGTS (barozana)

@ Sérijas numurs

@ levérojiet lietosanas instrukciju

Mainstrava E BF tipa saskarsmes dalas
Izmest kirotos atkritumos @ LietoSanai tikai telpas

Razotajs ﬂ/ Temperatiras ierobeZojums

Mitrums

® kIl >

_@- Atmosféras spiediens

IP21 korpusa iek|uves aizsardzibas koeficients: IP21 (aizsargats no cietu kermenu iek|O3anas, ja to izmérs ir lielaks par 12 mm.
Aizsargats no vertikali krito3u Gdens pilienu iek|d3anas).

Garantija

Respironics, Inc. garanté, ka kompresors ir brivs no materialu un razo3anas raditiem defektiem normalas lietosanas
un ekspluatacijas laika 3 gadus kops iegades no Respironics, Inc. Garantija ierobeZota ar jebkura $dda komponenta
vai iekartas remontu vai nomainu péc Respironics, Inc. brivas izvéles, kad minétie komponenti vai iekartas tiek
uzskatitas par defektivam un to apstiprina pienaciga Respironics, Inc. novértésana. St garantija netiek piemérota
jebkuriem komponentiem vai aprikojumam, kas paklauts nepareizai izmantosanai, nepiemérotai ekspluatacijai,
nejausai sabojasanai vai neautorizétam remontam, ka ari neattiecas uz izmaksam par darbu remonta veiksanai.
Visam atpakal atsGtitajam precém jablt pareizi iepakotam un izstradajuma izplatitajam, kas apkalpo $o preci, ir
janosita tas ar prieks8apmaksu. Respironics, Inc. neuznemas atbildibu pret pircéju vai jebkuru citu personu par
zaud&jumiem no iekartas lietosanas vai iesp&jami raditiem netiesiem, saistitiem vai izrietosiem zaudé&umiem.
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1. Srovinio purkstuvo vamzdelis 7. Oro filtras (vaizdas i Sono)
2. Srovinio purkstuvo kandiklis 8. Kompresoriaus isleidZziamojo oro anga
3. Srovinio purkstuvo laikomoji dalis 9. llaida oro fittrui (vaizdas i Sono)
4. Srovinio purkstuvo laikiklis 10. Dangtelis
(vaizdas i$ vidaus) 11. Dékle
5. Srovés jungiklis (jjungti / iSjungti) 12. Vieta maitinimo laidui

6. Kompresoriaus angos orui

Naudojimo instrukcija
InnoSpire Deluxe

Svarbu: Prie$ pradédami naudoti §j prietaisg atidziai perskaitykite nurodymus. Jei turite klausimy
ar nusiskundimy dél $io gaminio, prasome susisiekti su savo sveikatos priezilros paslaugy teikéju
ar ,,Philips Respironics” klienty aptarnavimo tarnyba tel.: +1 724 387 4000.

Bendroji informacija

Numatytoiji paskirtis: Sio gaminio paskirtis — tiekti suspausta org medicininéms reikmeéms.
Naudojamas prijungus prie pneumatinio srovinio purkstuvo iSpurksti vaistus aerozolinémis
dalelémis vaiky ir suaugusiy kvépavimo taky ligoms gydyti.

@ PERSPEJIMAI

Naudokite prietaisa pagal paskirtj, kaip aprasyta naudotojo vadove — kaip aerozoliy terapijai
skirta kompresorinj inhaliatoriy.Vadovaukités gydytojo nurodymais.

Naudojimas bet kokiu kitu budu laikomas netinkamu ir gali bati pavojingas. Gamintojas negali

biti laikomas atsakingu uz bet kokig Zalg, padaryta dél netinkamo, neteisingo ar neracionalaus

io gaminio naudojimo ar jei Sis jrenginys yra prijungtas prie elektros instaliacijy, jrengty
nesilaikant saugos reikalavimy.

» Rekomenduojama turéti atsarginj inhaliavimui skirta prietaisa (pvz, fiksuoty doziy inhaliatoriy
(angl. MDI) ar baterijomis maitinama kompresoriy) tuo atveju, kai negalima naudoti jasy
srovinio purkstuvo (pvz, kai dingsta elektros srové arba kai dél bet kurios priezasties jdsy
kompresorius tampa nenaudojamas).

* Jei prietaiso veikimo salygos buvo netinkamos, pries naudodami leiskite atsistatyti | normalias
technines salygas.

* Prie$ naudojant turi bati sudarytos salygos i8dziGti bet kokiam iSsiliejusiam skysciui ant
jrenginio ar jo viduje.

Saugokite vadova, nes jo gali prireikti ateityje.

Naudokite §j gaminj Svarioje aplinkoje, kurioje néra purvo, dulkiy, naminiy gyviny plauky ir pan.
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Prietaisas negali buti naudojamas netoli uzsiliepsnojanciy medziagy ar prie degiy anesteziniy
misiniy su oru, deguonimi ar azoto oksidu.

Sio jrenginio negalima perdirbinéti.

Normalu, kad prietaisas yra Siltas palietus tuomet, kai jis naudojamas.

Nedékite Sio kompresoriaus ir kity jrenginiy vienas kito.

Elektromagnetiné informacija: Nesiojami prietaisai ir tokios RD rysio priemonés kaip mobilieji
telefonai, pranesimy gavikliai ir pan. gali sutrikdyti elektrinés medicinos jrangos veikima. Dél Sios
priezasties jusy kompresorius turi buti pastatytas pakankamai toli nuo prietaisy, siekiant iSvengti
trikdiy Sis prietaisas atitinka IEC60601-1-2 standarto reikalavimus dél elektromagnetinio
suderinamumo (EMS). EMS duomeny lentelés pateikiamos kitoje Sio dokumento puséje. EMS
duomeny lenteles kitomis kalbomis galite gauti susisieke su ,,Philips Respironics™ klienty
aptarnavimo tarnyba tel.: +1 724 387 4000. CE Zenklas reiskia, kad gaminys atitinka visas taikytinas
ES direktyvas. |sidémékite, kad paskelbtyjy (notifikuotyjy) jstaigy skaicius netaikomas RoHS
(pavojingy medziagy naudojima ribojanti elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose) direktyvoje.

Gedimo ir (arba) sutrikusio veikimo atveju skaitykite skyriy ,, Trikéiy Salinimas". Neatidarykite
kompresoriaus korpuso, nes Siam gaminiui neteikiamas techninis aptarnavimas.

Tinkamas $io prietaiso veikimas gali bati sutrikdytas, jei nebus naudojamos gamintojo atsarginés
dalys (pvz, filtrai).

Norédami sumazinti elektros Soko rizika, NEISMONTUOKITE.

71 Naudoti tik vidinése patalpose

Nenaudokite Sio prietaiso be filtro.
Naudojant elektros jtaisus, visada turi buti laikomasi tam tikry svarbiy saugos priemoniy,
|skaitant Sias:

* naudokite tik tuos priedus ir sudétines dalis, kuriomis apripina gamintojas;
niekada nedékite Sio jrenginio | vandenj, nes prietaisas neapsaugotas nuo vandens;
niekada nelieskite jrenginio, kai jlsy rankos Slapios ar drégnos;
nepalikite jrenginio lauke;
naudojamg prietaisa pastatykite ant stabilaus ir horizontalaus pavirsiaus;
jsitikinkite, kad oro angos néra blokuojamos;
neleiskite neprizidrimiems vaikams ar ligotiems asmenims naudoti jrenginio;
neisjunkite jrenginio tiesiog istraukdami kiStuka i elektros rozetés;
nenaudokite ventiliatoriaus grandinéje;
nenaudokite, jei prietaisas jskiles ar pazeistas.

.

.

.

.

.

Pries jungdami prietaiso kistuka | tinkla jsitikinkite, kad elektriniai parametrai, pateikiami techniniy
duomeny lenteléje jrenginio apacioje, atitinka jusy tinklo jtampa.

Nenaudokite jokio siejiklio (vieno ar keliy) ir (arba) prailginimo laido.
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Nepalikite naudojamo jrenginio jjungto j tinkla. ISjunkite prietaisa i elektros lizdo, kai nenaudojate.

Montuodami prietaisg vadovaukités gamintojo instrukcija. Gamintojas negali biti laikomas
atsakingas uz bet kokia Zala, padaryta dél neteisingo montavimo.

Naudotojas negali keisti maitinimo laido. Tuo atveju, jei maitinimo laidas yra pazeistas, susisiekite
su ,,Philips Respironics™ klienty aptarnavimo tarnyba dél pakeitimo (néra techninio aptarnavimo
parinkties).

Niekada neperpildykite déklés reikmenimis.

Pries atlikdami bet kokj valymo procedirg ar prie$ keisdami filtra, atjunkite prietaisa nuo
maitinimo tinklo, istraukdami kistuka

Mazos dalelés gali bti jkvéptos su oru, nurytos ar pavojingos. Laidas, atsizvelgiant | jo ilgj, gali
sukelti smaugima ar dusinima. Nepalikite maZo vaiko ar nejgalaus asmens ar individo su
mokymosi sutrikimais vieno prie Sio prietaiso.

Jei daugiau nenaudojate Sio prietaiso, Salinkite jj vadovaudamiesi Salyje galiojanciais teisiniais aktais.

|sidemekite:

« Siame prietaise naudoti tik jasy gydytojo i¥radytus vaistus;
* Naudoti tik gydytojo rekomenduotus reikmenis.

Naudojimo instrukcija
/\ Pries naudodami istraukite kompresoriy i$ neSiojamo déklo (jei pridedamas).

El 3pakave prietaisa, patikrinkite, ar néra matomy kompresoriaus ir jo reikmeny paZeidimy
ir defekty, tokiy kaip plastikinio korpuso skilimy, dél ko elektrinés dalys likty neapsaugotos.
Susisiekite su ,,Philips Respironics” klienty aptarnavimo tarnyba ar savo prietaiso platintoju,
kad pranestuméte apie bet kokj sugadinta gaminj.

B Vartodami inhaliuojamus vaistus sedekite tiesiai ir atsipalaidave.

Jjunkite kompresoriy | elektros tinkla.

Prie$ pradédami inhaliavima, perskaitykite srovinio purkstuvo bei jo priedy naudojimo instrukcijas.

Norédami pradéti inhaliacija, jjunkite prietaisa, nustatydami jjungimo / isjungimo jungiklj j
" padét].

Pabaige vaisty inhaliavima, iSjunkite prietaisg, nustatydami jungiklj ,O" padétyje ir iStraukdami
kistuka i$ elektros lizdo.

Neuzdarykite dangtelio, kai yra prijungtas srovinio purkstuvo vamzdelis.
Valymas ir priezilra

AValydami jsitikinkite, kad maitinimo laidas néra jjungtas j elektros tinkla.

84

LIETUVISKAI

Kompresoriaus, srovinio purkstuvo ir priedy valymas
Bent karta per ménesj drégna Sluoste nuvalykite kompresoriy i$ iSorés.

Valydami srovinj purkstuva ir jo priedus, vadovaukités srovinio purkstuvo bei jo priedy naudojimo
instrukcija.

Srovinio purkstuvo keitimas
Srovinis purkstuvas ir kiti priedai turi biti keiciami vadovaujantis jy instrukcijomis.
Filtro keitimas
Filtras turi bt keiciamas, kai jo spalva atrodo pakitusi, ar kai jis Slapias.
Trikciy salinimas
Prietaisas nejsijungia
* Patikrinkite, ar kiStukas gerai jkiStais | elektros lizda.
« Silumine apsauga galéjo suveikti dél iy priezasciy:
a) prietaisas buvo naudojamas netoli Sildytuvo ar Siltoje aplinkoje
b) oro angos (6) yra uzblokuotos, todél nevyksta motoro védinimas
Tokiu atveju nustatykite jjungimo / igjungimo jungiklj ,,O" padétyje ir leiskite pastovéti maziausiai
60 minuciy Jei nustatoma triktis, (nepakankamas slékis ar srové), iSjunkite prietaisg 10 sekundziy
ir vél junkite.
Po kiekvieno valymo jsitikinkite, kad jrenginys tinkamai veikia — patikrinkite, ar oras yra puciamas i§
antgalio, kai jrenginio jungiklis nustatytas , | (jjungimo) padétyje.
Neleistinas taisymas anuliuoja garantija.

Jei prietaisas tinkamai neveikia atlikus Siuos trikciy Salinimo veiksmus, susisiekite su savo jgaliotuoju
gaminio platintoju arba ,,Philips Respironics* klienty aptarnavimo tarnyba tel.: +1 724 387 4000.

Techniné priezitra ir remontas

Niekada neatidarinékite prietaiso. Jrenginyje néra keiciamy daliy. Kompresoriui nereikalingas
tepimas ar techniné priezidra.
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Techniniai duomenys

Siluminés perkrovos apsauga Pakartotinai nustatoma Siluminés perkrovos relé; darbiné temperatira 150 °C

Vidutinis srovés  greitis

Svoris 22 kg

Triuksmo lygis 58+3 dBA

7 LPM 70 kPa (0,7 baro)

Techniniai duomenys

Siluminés perkrovos apsauga

Pakartotinai nustatoma Siluminés perkrovos relé; darbiné temperatidra 130 °C

Vidutinis srovés  greitis 6 LPM 70 kPa (0,7 baro)

Svoris 20 kg

Triukémo lygis 5843 dBA

Il klasés prietaisas, BF tipo prietaisas (prietaisas su specialia apsauga nuo elektros pavojy).

SU DVIGUBA IZOLIACINE APSAUGA

Standarty nuorodos

Elektromagnetinis suderinamumas vadovaujantis IEC 60601-1-2

Aplinkos salygos

Laikymo salygos

Drégnis MIN 10 9% santykinis drégnis (RH) — MAKS 95 % santykinis drégnis (RH)

Naudojimo salygos

Drégnis MIN 10 9% santykinis drégnis (RH) — MAKS 95 % santykinis drégnis (RH)

©
|
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Simboliy paaiskinimas

@ Il klasé, dvigubai izoliuotas

I ON [jjungta] (maitinimas) A DEMESIO

Q OFF [§jungta] (maitinimas) ~ Kintamoji srové @ BF tipo panaudotos dalys

@ Serijos numeris

@ Vadovaukités naudojimo instrukcijomis

E Atskira kolekcija @ Naudoti tik vidinése patalpose

“ Gamintojas

_6- Atmosferinis slégis @ Dreégnis

IP21 patekimo j korpusa apsaugos klasé: IP21 (apsaugota, kad nepatekty didesni nei 12 mm objektai). Apsaugota, kad nepatekty
vertikaliai krintantys vandens lasai).

ﬂ/ Temperatiiros apribojimai

Garantija

,,Respironics, Inc" garantuoja, kad kompresorius neturés medziagy ir gamybos defekty, naudojamas normaliomis
salygomis 3 mety laikotarpiu, skaic¢iuojant nuo jsigijimo i ,,Respironics, Inc" datos. Garantija apsiriboja remontu ar
pakeitimu (ka nusprendzia tik ,,Respironics, Inc") bet kokios sudedamosios dalies ar jrangos, kuri tvirtinama esanti
nekokybika, kai ,,Respironics, Inc** nustato, kad pretenzijos buvo pareikétos saziningai. Si garantija nepadengia
jokiy sudedamuyjy daliy ar jrangos, kurie buvo netinkamai naudojami ir eksploatuojami, netycia sugadinti ar sugedo
atliekant neleisting remonta, ir nepadengia iSlaidy uz remonto darbus.Visi gaminiai turi bati grazinami tinkamai
jpakuoti ir i$ anksto apmokeéjus atsiysti gaminio platintojo, kuris atsakingas uz techninj aptarnavima. ,,Respironics,
Inc" néra atsakingas pirkéjui ar kitiems uZ prietaiso naudojimo nuostolius ar uz netiesioging, atsitikting ar
pasekmine Zalg, kuri gali blti patirta.
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1. Porlasztd csévezeték 7. Légsz(iré (oldalnézet)

2. Porlaszté szdjrész 8. Kompresszor levegékimenet

3. Porlaszté kézikészlet 9. Levegébemenet sz(ir6hoz (oldalnézet)
4. Porlasztétartd (belsé nézet) 10. Fedél

5. Be/ki tapfesziltség-kapcsold 11. Taroldrekesz

6. Kompresszor légnyilasok 12. Hélézati tapkabel helye

Haszndlati utasitds
InnoSpire Deluxe

Fontos: Kérjlik, hogy az eszkdz haszndlata el&tt gondosan olvassa el ezeket az utasftdsokat. Ha

a termékkel kapcsolatosan kérdései vagy problémdi vannak, kérjik, [épjen kapcsolatba az illetékes
egészségligyi intézménnyel vagy a Philips Respironics Ugyfélszolgdlataval a +1 724 387 4000
telefonszdmon.

Altaldnos informacio

Rendeltetés: A termék slritett levegdt szolgdltat gydgydszati célokra. Az eszkdz pneumatikus
(fivdkas) porlasztéval haszndlandd gydgyszerek aeroszolos részecskéinek eléallitdsdra, felndttek
és gyermekek Iégzésterdpidjéhoz.

® FIGYELMEZTETESEK

Az eszkozt kizardlag rendeltetésének megfeleléen, az ebben az utasitasban leirt célra
hasznalja, azaz kompresszorbdl és porlasztobdl allé rendszerként aeroszolos terapiahoz.
Kovesse orvosanak utasitasait.

Minden mas haszndlat nem rendeltetésszer(i haszndlatnak min&sul és veszélyes lehet. A gydrtd

nem vonhatd felelésségre a nem rendeltetésszer(, helytelen vagy ésszer(tlen hasznélatbdl,

illetve az egység biztonsdgi eléirdsoknak nem megfelelé elektromos Iétesitményekre vald
csatlakoztatdsdbdl szdrmazd kdrokért.

* Ajdnlatos egy tartalékeszkozt kéznél tartani (pl. MDI vagy elemmel miikédé kompresszor)
|égzéselldtdsra arra az esetre, ha a porlaszté nem haszndlhaté (pl. dramkimaradés esetén vagy
ha a kompresszor barmilyen okbdl tizemképtelenné vilik).

* Ha az eszkdz az Uzemelési feltételeken kivilre kerUlt, haszndlat elétt hagyja visszatérni az
Uzemelési feltételekhez.

* Az egységre vagy az egység belsejébe omlstt folyadékot haszndlat elétt hagyni kell
megszaradni.

Orizze meg ezt a kézikdnyvet jovébeli haszndlatra.
A terméket haszndlja tiszta, azaz piszoktdl, portdl, dllatok sz&rétél stb. mentes kérnyezetben.
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Az eszkozt tilos gydlékony anyagok jelenlétében, illetve gydlékony érzéstelenitdk levegével,
oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal alkotott keverékének jelenlétében haszndini.

A berendezést mddositani tilos.

A Hasznélatkor a berendezés érintésre meleg, ez normilis.

Ne tegye a kompresszort mas berendezés folé vagy ald.

Elektromagneses informacié: Hordozhatd és RF kommunikdcids eszkdzok (pl. mobiltelefonok,
személyhivok stb.) megszakithatjdk az elektromos orvosi berendezés mikodését. Ezért az
interferencia megelézése céljiabdl a kompresszort ezektdl az eszkdzoktdl megfeleld tévolsdgra
kell elhelyezni. Elektromdgneses kompatibilitds (EMC) szempontjdbd| ez az eszkdz megfelel az
IEC60601-1-2 szabvanynak. EMC adatlapok megtaldlhatdk a jelen dokumentum hatuljgn. Mds
nyelvi EMC adatlapok beszerezheték a Philips Respironics Ugyfélszolgdlatdndl a +1 724 387 4000
telefonszdmon. A CE-jeldlés a terméken jelzi az &sszes érvényes EU direktivdnak vald megfelel6séget.
Ne feledje el, hogy az Ertesitett hatdsdgi szdm nem érvényes a RoHS (bizonyos veszélyes anyagok
haszndlatdnak korldtozdsa elektromos és elektronikus berendezésekben) direktivara.

Meghibdsodas és/vagy hibds miikodés esetén olvassa el a ,Hibakeresés” c. részt. Ne nyissa fel
a kompresszorhdzat, mivel ez nem szervizelheté termék.

Az eszkdz megfeleld miikddése nem biztosithatd, ha nem az eredeti cserealkatrészek (pl. sz(irék)
vannak haszndlatban.

Az dramiités kockazatanak csokkentése céljdbdl NE SZEDJE SZET.

il Csak beltéri haszndlatra.

Ne haszndlja az eszkdzt szlré nélkdl.

Elektromos készllék haszndlatakor bizonyos fontos biztonsdgi rendszabalyokat mindig be kell

tartani, tobbek kézétt az aldbbiakat:

» Csak a gyartd dltal szdllitott, eredeti tartozékokat és komponenseket haszndlja.

* Soha ne meritse az egységet vizbe, mert az egység nem védett vizbehatolds ellen.

* Nedves vagy vizes kézzel soha ne érintse meg a berendezést.

* Ne hagyja a berendezést kint a szabadban.

+ Uzemeléskor helyezze stabil, vizszintes feltiletre.

» Gyézédjon meg arrdl, hogy a szell6zényildsok nincsenek elzdrva.

* Ne engedje, hogy gyermekek vagy beteg egyének a berendezést felligyelet nélkil hasznaljak.
* Ne kapcsolja ki a berendezést Ugy, hogy egyszerlien kihizza a dugaszt a fali aljzatbdl.
* Ne haszndlja Iélegeztetékorben.

* Ne haszndlja, ha az eszkézon repedések vannak, vagy ha sériilt.

Az eszkdz bedugdsa elétt gyéz&djon meg arrdl, hogy az elektromos hdldzat feszlltsége és
frekvencidja megfelel az egység aljan taldlhaté adatcimkén megadott névleges értékeknek.

Ne haszndljon semmilyen, egyszer(i vagy tobbszords adaptert, és/vagy hosszabbitd kdbelt.
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Ne hagyja az egységet haszndlaton kivill bedugva. Hizza ki az egységet a fali aljzatbdl, amikor
nincs haszndlatban.

Kovesse a gydrtd utasitdsait az eszkoz lzembe helyezésére vonatkozdan. A gyartd nem vonhatd
felel&sségre a helytelen Uzembe helyezésbdl szdrmazd karokért.

A hdldzati tdpkdbelt nem cserélheti ki a felhaszndlé. Ha a héldzati tapkdbel megsénil, csere
érdekében Iépjen kapcsolatba a Philips Respironics lUgyfélszolgdlattal (nincs szervizelési lehetéség).

Ne téltse tl a tdroldrekeszt tartozékokkal.

Minden tisztitdsi mdvelet vagy szlirécsere végrehajtdsa el6tt vdlassza le az eszkdzt a tdphdldzatrdl,
a dugasz kihizdsaval.

Az apré alkatrészek belélegezhetdk, lenyelhetdk vagy veszélyesek. A hosszd kdbel fojtd hatdst
vagy fulladdst provokdlhat. Ne hagyja az eszkozt egyedul kis gyermekkel vagy korldtozott fizikai
képességl, illetve tanuldsi nehézségekkel rendelkezé személlyel.

Ha mdr nem haszndlja tovdbb az eszkézt, helyezze hulladékba az érvényes helyi rendelkezések
szerint.

Ne felejtse el:
» Csak az orvosa altal felirt gydgyszerekkel haszndlja ezt az eszkozt.
* Az orvosa dltal ajénlott tartozékokat haszndlja.

Haszndlati utasitds
/N Hasznilat eléte vegye ki a kompresszort a hordozoétasakbdl, ha kapott ilyet.

Az eszkdz kicsomagoldsa utdn nézze meg a kompesszort és a tartozékokat, hogy nem ldthatok-e
kdrosoddsok és hibdk, pl. az elektromos komponenseket hozzéférhetévé tevé repedések a hdzon.
Lépjen kapcsolatba a Philips Respironics tgyfélszolgalattal vagy a termék forgalmazdjaval sériilt
termék bejelentéséhez.

A kezelés alatt Uljon egyenesen és ellazultan.

Dugja be a kompresszort a megfelelé elektromos aljzatba.

A kezelés haszndlata el&tt nézze meg a porlasztd és a tartozékok haszndlati utasitdsdt.

A kezelés meginditdsdhoz kapcsolja BE az eszkdzt a BE/KI kapcsold I helyzetbe nyomdsaval.

Ha a kezelés készen van, kapcsolja Kl az eszkézt a kapcsold helyzetét ,,O"-ra dllftva, majd
a dugaszt a hdldzati aljzatbdl kihdzva.

Ne zdrja le a fedelet, amikor a porlaszté csévezeték csatlakoztatva van.

Tisztitds és karbantartas

AGyézédeén meg arrol, hogy tisztitas alatt a tapkabel nincs bedugva az
elektromos aljzatba.
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Haszndljon nedves ruhdt a kompresszor kilsejének letorlésére, legaldbb havonta egyszer.

A kompresszor, a porlaszté és a tartozékok tisztitasa

A tartozékok és a porlasztd tisztftdsdra vonatkozdan nézze meg a porlasztd és a tartozékok
haszndlati utasftdsat.

A porlaszté cseréje
A porlasztdt és a tobbi tartozékot a vonatkozd utasitdsok szerint kell cserélni.
A szliré cseréje
A sz(irét akkor kell cserélni, amikor elszinez6d6tt vagy nedves.
Hibakeresés
Az eszkéz nem kapcsolhatd be
» Gyéz6djon meg arrdl, hogy a dugasz jél be van dugva a fali aljzatba.
* A hévédelem aktivdlasra kerlilt az aldbbi okok miatt:
a) Az eszkoz flitbtest kdzelében vagy forrd kdrnyezetben kerlilt haszndlatra.
b) A szellézényilasok (6) el vannak zdrva és nem teszik lehetévé a motor szellézését.

Ebben az esetben dllitsa a BE / KI kapcsoldt ,, O™ helyzetbe és hagyja legaldbb 60 percig pihenni.
Hibds mikodés esetén (nincs elegendd nyomds és dramlds) kapcsolja ki az egységet 10
mdsodpercre, majd kapcsolja Ujra be.

Minden tisztitds utdn ellendrizze, hogy az egység megfeleléen mikodik; gyéz&djon meg arrdl, hogy
még mindig jon levegd a fuvokdbdl, ha az egység ,,BE" dlldsba van kapcsolva.

Nem jévéhagyott javitasok érvénytelenné teszik a garancidt.
Ha az eszkoz a hibakeresési lépések megkisérlése utan sem miikodik megfeleléen, vegye fel

a kapcsolatot a hivatalos forgalmazéval vagy a Philips Respironics ligyfélszolgalattal
a +1 724 387 4000 telefonszdmon.

Karbantartas és javitas

Soha ne nyissa fel az eszkozt. Az egységen belll nincsenek szervizelhetd alkatrészek.
A kompresszor nem igényel kenést vagy karbantartdst.
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Mszaki jellemzdk

Hétulterhelés elleni védelem Visszadllithatd tilmelegedés elleni biztositd; mikodési hémérséklet 150 C°

Atlagos dramlési sebesség 7 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Sty 22 kg

Zajszint 58 dBA +3 dBA

Mdszaki jellemzdk

Hétdlterhelés elleni védelem Visszadllithatd tdlmelegedés elleni biztositd; mikodési hémérséklet 130 C°

Atlagos dramlasi sebesség 6 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Stily 20 kg

Zajszint 58 dBA +3 dBA

Il osztélyd eszkdz, BF-tipust eszkdz (eszkdz specifikus védelemmel az elektromos veszélyek ellen).

KETTOSEN SZIGETELT

Hivatkozas a szabvanyokra

Elektromdgneses kompatibilitds IEC 60601-1-2 szerint

Kornyezeti feltételek

Téroldsi feltételek

Pératartalom MIN 109 RH - MAX 95% RH

Uzemelési feltételek

MIN 10% RH - MAX 95% RH

Paratartalom

Jelképszdtdr

@ Il. osztaly, kettSs szigetelés

| B @apfeszitseg) A\ FGYELEM

O K (tdpfesziltség) ~ Viltakozd dram m BF-tipusy rétett részek

@ Sorozatszam

@ Nézze meg a haszndlati utasftast J Gyérté

g Légkori nyomds @ Pératartalom

IP21 haz behatolis elleni védelmének mértéke: IP21 (védett 12 mm-nél nagyobb méretl szildrd testek behatoldsdval szemben.
Védett fuggblegesen esé vizeseppek behatoldsdval szemben).

E Elkilénitett gydités {3} Csak beltéri haszndlat

% Homérsékleti korldt

Garancia

A Respironics, Inc. garantdlja, hogy a kompresszor normdl haszndlat és tizemeltetés mellett a Respironics, Inc.
véllalattdl vald vdsarlds napjatdl szdmitott 3 éves idStartamig anyagi €s gydrtdsi hibdktdl mentes lesz. A garancia
az ilyen hibdsnak nyilvdnitott komponens vagy berendezés javitdsdra vagy cseréjére korlatozddik, a Respironics, Inc.
kizdrdlagos beldtdsa szerint, ha az igény johiszeminek bizonyul a Respironics, Inc. értékelése szerint. Ez a garancia
nem terjed ki a nem rendeltetésszer(ien vagy rosszul haszndlt komponensekre vagy berendezésre, helytelen
lzemeltetésre, véletlen kdrosoddsra vagy nem jévahagyott javitasokra, és nem terjed ki a javité munkaval
kapcsolatos dijazdsokra. Minden visszakuldott tételt megfeleléen csomagolni kell, majd az egység szervizelését
végzé termékforgalmazé eldre kifizetett koltségén vissza kell szdllfttatni. A Respironics, Inc. nem felelés a
vésdridnak vagy mdsoknak az eszkdz haszndlatdnak kiesésébdl eredd karokért, illetve az esetleges kézvetlen,
jarulékos vagy kévetkezményes kdrokért.
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7. Luchtfilter (zijaanzicht)

8. Luchtuitlaat compressor

9. Luchtinlaat voor filter (zijaanzicht)
10. Deksel
11. Opslagruimte
12. Plaats van stroomsnoer

1. Slang vernevelaar

2. Mondstuk vernevelaar

3. Handset vernevelaar

4. Houder vernevelaar (binnenaanzicht)
5. Aan/uit-schakelaar

6. Luchtopeningen compressor

Gebruiksaanwijzing
InnoSpire Deluxe

Belangrijk: Lees deze instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt. Hebt u vragen of zijn
er problemen met het product, neem dan contact op met uw zorgverlener of de klantendienst
van Philips Respironics op +1 724 387 4000.

Algemene informatie

Beoogd gebruik: Dit product is bedoeld om perslucht te leveren voor medische doeleinden.
Het moet worden gebruikt met een pneumatische (jet)vermevelaar om aerosoldeeltjes van
geneesmiddelen te produceren voor ademtherapie voor kinderen en volwassenen.

@ WAARSCHUWINGEN

Gebruik het apparaat voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding, als een
vernevelaarsysteem met compressor voor aerosoltherapie.Volg de instructies van uw arts.
Elk ander gebruik is ongeschikt en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade veroorzaakt door ongeschikt, onjuist of onredelijk gebruik
of als het apparaat wordt aangesloten op elektrische installaties die niet aan de
veiligheidsvoorschriften voldoen.

* Het verdient aanbeveling een reserveapparaat bij de hand te houden (bijv. een MDI of
compressor op batterijen) voor inhalatietoevoer ingeval uw vernevelaar niet kan worden
gebruikt (bijv. als de stroom uitvalt of als uw compressor om de ene of andere reden
niet werkt).

* Als het apparaat buiten de bedriffsomstandigheden is geweest, laat het dan naar de normale
specificaties terugkeren voordat u het gebruikt.

* Laat vloeistof die op of in het apparaat is gemorst opdrogen voordat u het apparaat gebruikt.

Houd deze handleiding bij voor naslag in de toekomst.

Gebruik het product in een schone omgeving, vrij van vuil, stof, haar van huisdieren enz.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen of als een ontvlambaar
anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of distikstofoxide aanwezig is.

Dit apparaat mag niet worden gewijzigd.
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Normaal zal het apparaat warm aanvoelen tijdens gebruik.

Stapel de compressor niet op of onder andere apparatuur.

H Elektromagnetische informatie: Draagbare en RF-communicatieapparaten zoals mobieltjes,
pagers enz. kunnen de werking van elektrische medische apparatuur verstoren. Daarom moet
uw compressor voldoende ver van deze apparaten worden geplaatst om storing te voorkomen.
Dit apparaat voldoet aan de norm IEC60601-1-2 voor elektromagnetische comptabiliteit (EMC).
U vindt de EMC-gegevensbladen aan het einde van dit document. EMC-gegevensbladen in
andere talen zijn verkrijgbaar bij de klantendienst van Philips Respironics op +1 724 387 4000.
Het CE-merkteken op het product duidt erop dat aan alle toepasselijke EU-richtlijnen is voldaan.
Er wordt op gewezen dat het nummer van de aangemelde instantie niet geldt voor de
RoHS-richtlijn (restrictie op gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur).

In geval van defect en/of storing, raadpleeg het gedeelte “Problemen oplossen”. Open de
behuizing van de compressor niet want er kan geen onderhoud aan dit product worden verricht.

[ De goede werking van het apparaat kan worden aangetast als geen oorspronkelijke
vervangingsonderdelen (bijv. filters) worden gebruikt.

NIET DEMONTEREN om het risico op elektrische schok te verminderen.

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Gebruik het apparaat niet zonder het filter.

Bij gebruik van een elektrisch toestel moeten bepaalde belangrijke veiligheidsmaatregelen altijd

worden gevolgd, waaronder:

» Gebruik alleen door de fabrikant geleverde oorspronkelijke accessoires en onderdelen;

* Dompel het apparaat niet onder in water omdat het niet tegen binnendringend water
is beschermd;

* Raak het apparaat nooit met natte of vochtige handen aan;

* Laat het apparaat niet buitenshuis achter;

* Plaats het voor gebruik op een stabiel, horizontaal opperviak;

* Let erop dat de luchtopeningen niet belemmerd zijn;

* Laat het apparaat niet door onbewaakte kinderen of mindervaliden gebruiken;

* Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact te trekken;

» Gebruik het apparaat niet in een ventilatorkringloop;

» Gebruik het apparaat niet als het gebarsten of beschadigd is.

Controleer of de nominale elektrische waarden in het desbetreffende label op de onderkant
van het apparaat overeenstemmen met uw netspanning en -frequentie voordat u het apparaat
op het net aansluit.

Gebruik geen enkel- of meervoudige adapter en/of verlengsnoer.
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Laat het apparaat niet aangesloten als het niet in gebruik is. Koppel het apparaat van het
stopcontact los als het niet in gebruik is.

B Volg de instructies van de fabrikant voor de installatie van het apparaat. De fabrikant kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor schade vanwege een onjuiste installatie.

Het stroomsnoer kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als het stroomsnoer
beschadigd raakt, neem dan contact op met de klantendienst van Philips Respironics om het
te laten vervangen (onderhoud is niet mogelijk).

Vul de opslagruimte niet overmatig met accessoires.

B Voordat u met schoonmaken begint of het filter vervangt, moet u het apparaat van het net
loskoppelen door de stekker uit het stopcontact te trekken.

Kleine onderdelen kunnen worden ingeademd of ingeslikt en zijn gevaarlijk. Door de lengte van
de kabel bestaat er gevaar op wurging of verstikking. Laat het apparaat niet alleen achter bij een
klein kind of iemand met een lichamelijke handicap of leerproblemen.

EEl Voer het apparaat af volgens de plaatselijk geldende voorschriften wanneer u het niet
langer gebruikt.

B2l Vergeet niet om:
* dit apparaat uitsluitend met door uw arts voorgeschreven geneesmiddelen te gebruiken;
* de door uw arts aanbevolen accessoires te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing
ANeem de compressor voor gebruik uit de draagtas, indien meegeleverd.

Na het uitpakken van het apparaat controleert u de compressor en accessoires op zichtbare
schade of defecten zoals barsten in de kunststof behuizing, waardoor elektrische onderdelen
kunnen worden blootgesteld. Neem contact met de klantendienst van Philips Respironics of
uw productdistributeur om een beschadigd product te melden.

Zit rechtop en ontspan u tijdens de behandeling.
Sluit de compressor aan op een stopcontact.
Raadpleeg védr de behandeling de gebruiksaanwijzing voor de vernevelaar en accessoires.

Om de behandeling te starten, schakelt u het apparaat IN door de AAN/UIT-schakelaar op
“I" te zetten.

Als de behandeling voltooid is, schakelt u het apparaat UIT door de schakelaar op "O" te zetten
en de stekker uit het stopcontact te trekken.

Sluit het deksel niet wanneer de vernevelaarslang bevestigd is.
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Reiniging en onderhoud

AZorg ervoor dat het stroomsnoer tijdens het reinigen niet op een stopcontact
is aangesloten.

De compressor, vernevelaar en accessoires reinigen

Veeg de buitenkant van de compressor ten minste eenmaal per maand met een vochtige doek af.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de vernevelaar en accessoires voor het reinigen van de
accessoires en vernevelaar,

De vernevelaar vervangen
De vernevelaar en andere accessoires moeten volgens de betreffende instructies worden vervangen.
Het filter vervangen
Het fitter moet worden vervangen wanneer het er verkleurd of nat uitziet.
Problemen oplossen
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld
* Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
* De thermische bescherming is mogelijk geactiveerd om de volgende redenen:
a) het apparaat is nabij een verwarmingsapparaat of in een hete omgeving gebruikt
b) de luchtopeningen (6) zijn belemmerd en verhinderen de ventilatie van de motor

In dit geval zet u de AAN/UIT-schakelaar op O’ en wacht u ten minste 60 minuten. In geval van
storing (onvoldoende druk en stroming), schakelt u het apparaat 10 seconden uit en dan weer in.

Na elke reinigingsbeurt dient u te controleren of het apparaat goed werkt door na te gaan of er
lucht uit het mondstuk komt wanneer u het apparaat op “AAN" zet.

Onbevoegde reparatie doet de garantie vervallen.

Als het apparaat niet goed werkt na pogingen om de problemen op te lossen, neem dan
contact op met uw bevoegde productdistributeur of de klantendienst van Philips Respironics
op +1 724 387 4000.

Onderhoud en reparatie

Doe het apparaat nooit open. Er kan geen onderhoud aan de onderdelen worden verricht.
De compressor hoeft niet te worden gesmeerd of onderhouden.
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Technische specificaties

Bescherming tegen thermische overbelasting  Terugstelbare thermische zekering; bedrijffstemperatuur 150 °C

Gemiddeld debiet 7 I/min 70 kPa (0,7 bar)

Gewicht 2,2 kg

Geluidsniveau 58 £3 dBA

Technische specificaties

Bescherming tegen thermische overbelasting  Terugstelbare thermische zekering; activeringstemperatuur 130 °C

Gemiddeld debiet 6 I/min 70 kPa (0,7 bar)

Gewicht 20 kg

Geluidsniveau 58 £3 dBA

Apparaat klasse I, apparaat type BF (apparaat met specifieke bescherming tegen elektrische gevaren)
DUBBEL GEISOLEERD

Verwijzing naar normen

Elektromagnetische compatibiliteit volgens IEC 60601-1-2

Omgevingsomstandigheden
Op

Vochtigheid MIN. 109% RV — MAX. 95% RV

Bedrijf

Vochtigheid MIN. 10% RV — MAX. 95% RV

el
©

Betekenis van symbolen

/N OPGELET

@ Klasse Il, dubbel geisoleerd

| AAN (voeding)

QO UIT (voeding) ~  Wisselstroom E Type BF aangebrachte onderdelen

@ Serienummer

@ Volg de gebruiksaanwijzing J Fabrikant

€5 Luchtaruk @& Vochtigheid

IP21 beschermingsgraad tegen binnendringen in behuizing: IP21 (beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen met
afmetingen van meer dan 12 mm. Beschermd tegen binnendringen van verticaal vallende waterdruppels).

E Afzonderlijke inzameling @ Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

% Temperatuurbegrenzing

Garantie

Respironics, Inc garandeert dat de compressor vrij is van defecten in de materialen en afwerking bij normaal
gebruik en normale bediening gedurende een periode van 3 jaar vanaf de datum van aankoop bij Respironics, Inc.
De garantie is beperkt tot reparatie of vervanging, uitsluitend naar goeddunken van Respironics, Inc, van een
onderdeel of apparaat dat naar bewering defect is, mits deze bewering na beoordeling door Respironics, Inc
betrouwbaar wordt bevonden. Deze garantie dekt geen onderdelen of apparaten die zijn blootgesteld aan
misbruik, ongeschikt gebruik, schade door ongevallen of onbevoegde reparatie, en dekt geen arbeidsonkosten.
Alle geretourneerde artikelen moeten juist verpakt en verzonden worden, port betaald, door de
productdistributeur die verantwoordelijk is voor de service van het product. Respironics, Inc is niet aansprakelijk
tegenover de koper of anderen voor verlies van het gebruik van het apparaat of voor onrechtstreekse,

incidentele of gevolgschade die zich kan voordoen.
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1. Forstgverslange 7. Luftfilter (sett fra siden)

2. Forstavermunnstykke 8. Kompressorens luftuttak

3. Forstgverhandsett 9. Luftinntak til filter (sett fra siden)
4. Forstgverholder (sett fra innsiden) 10. Lokk

5. Pa/Av-strembryter 11. Oppbevaringsrom

6. Kompressorens luftapninger 12. Plassering av stremledning

Bruksanvisning
InnoSpire Deluxe

Viktig: Les disse anvisningene naye far denne enheten tas i bruk. Kontakt helsepersonalet eller
kundeservice hos Philips Respironics pa tif. +1 724 387 4000 dersom du har spgrsmal om eller
problemer med produktet.

Generell informasjon

Tiltenkt bruk: Dette produktet er beregnet som en kilde til trykkluft til medisinsk bruk. Det skal
brukes med en pneumatisk (dyse) forstgver for & produsere medisinske forstgverpartikler til
luftveisbehandling hos bade barn og voksne.

® ADVARSLER

Hl Bruk enheten som tiltenkt og som beskrevet i denne bruksanvisningen, som et
kompressorforstaversystem til forstgverbehandling. Folg legens anvisninger.
All annen bruk utgjer feil bruk og kan veere farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle farer som fordrsakes av upassende, feil eller urimelig bruk eller hvis enheten koples
til elektriske installasjoner som ikke er i samsvar med sikkerhetsforskrifter:

* En reserveenheten anbefales (f.eks. MDI eller batteridrevet kompressor) til Iuftveistilfarsel
dersom det oppstar en situasjon der forsteveren ikke kan brukes (f.eks. strembrudd eller
hvis kompressoren ikke kan brukes av en eller annen grunn).

* Dersom enheten ikke har kunne brukes, ma den tilbake i normal drift fer den brukes igjen.
 All vaeskesgl pa eller inni enheten ma terkes for bruk.

Oppbevar denne bruksanvisningen som fremtidig referanse.

Bruk produktet i et rent milje. Et miljg som er uten skitt, stev, kjeeledyrshar, osv.

Enheten skal ikke brukes rundt brennbare stoffer eller der det finnes en brennbar
anestesiblanding med luft, oksygen eller lystgass.

Utstyret ma ikke endres pa noen mate.

Det er normalt at enheten blir varm ved bergring under bruk.
Stable ikke annet utstyr pa kompressoren.
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B Elektromagnetisk informasjon: Beerbare og hayfrekvens kommunikasjonsenheter som
mobiltelefoner, personsgkere, osv. kan forstyrre elektrisk medisinsk utstyr under bruk. Av denne
grunnen ma kompressoren plasseres sa langt unna disse enhetene som nadvendig for & unnga
forstyrrelser. Dette utstyret tilfredsstiller IEC60601-1-1-2-standarden som gjelder
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC-dataarkene finnes pa slutten av dette dokumentet.
EMC-dataark pa andre sprak kan fas hos kundeservice hos Philips Respironics pa tif. +1 724 387
4000. CE-merking pa produktet viser at det er i samsvar med alle gjeldende EU-direktiver. Vaer
oppmerksom pa at nummeret til det anmeldte organet ikke gjelder RoHS (begrensing i bruk av
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr)-direktivet.

Les avsnittet «Feilsgking» i tilfelle svikt og/eller funksjonsfeil. Kompressorhuset ma ikke dpnes
fordi dette er ikke et produkt som kan repareres.

Enhetens funksjon kan kompromitteres dersom det ikke brukes originale reservedeler
(feks. filtre).

For & redusere faren for elektrisk stgt skal enheten IKKE DEMONTERES.

il Kun til innenders bruk.

Bruk ikke enheten uten filter.

Nar et elektrisk apparat brukes, ma visse viktige sikkerhetstiftak alltid overholdes som

inkluderer fglgende:

* Bruk kun originalt tilbehar og komponenter som leveres av produsenten,
* Enheten skal aldri senkes ned i vann fordi enheten ikke er beskyttet mot vanngjennomtrengning,
* Enheten skal aldri bergres med vate eller fuktige hender,

* La ikke enheten blir vaerende utenders,

* Plasser pa en stabil og horisontal flate under bruk,

* Pése at luftventilapningene ikke blokkeres,

* La ikke barn eller svake personer bruke enheten uten tilsyn,

» Sla ikke av enheten ved & dra ut kontakten fra stikkontakten,

* Bruk ikke i en ventilatorkrets,

* Bruk ikke enheten hvis den har sprekker eller er skadet.

Pase at den elektriske merkingen som vises pa merkeetiketten pa bunnen av enheten, samsvarer
med hovedspenningen og frekvensen fgr enheten settes inn i stikkontakten.

Bruk ikke en adapter, enkel eller flere, og/eller en skjateledning.

La ikke enheten sitte i kontakten nar den ikke er i bruk.Ta enheten ut av stikkontakten nar den
ikke er i bruk.

Felg produsentens anvisninger for & installere enheten. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig
for eventuell skade som er forarsaket av feil installasjon.

Stremledningen kan ikke skiftes ut av brukeren. Kontakt kundeservice hos Philips Respironics for
a skifte ut en stremledning som er blitt skadet (kan ikke repareres).
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Fyll ikke oppbevaringsrommet med tilbeher:
Kople fra enheten fra hovedforsyningen med 4 ta den ut av stikkontakten for enheten rengjgres
eller filteret skiftes ut.

Sma deler kan inhaleres, svelges eller er farlige. Kabler; pga. deres lengde, kan fare til kvelning
eller reykforgiftning. La ikke enheten std uten tilsyn der det finnes et lite barn eller en fysisk
utviklingshemmet person eller en person med lerevansker.

Avhend enheten iht. til gjeldende lokale forskrifter hvis den ikke lenger er i bruk.
Husk &

* Bruke denne enheten kun med medikamenter som foreskrives av legen,

* Bruke tilbehgr som anbefales av legen.

Bruksanvisning
AT kompressoren ut av kofferten for bruk hvis den leveres med en slik.

Etter at enheten er tatt ut, kontroller kompressoren og tilbehar for & se etter skade eller
defekter som f.eks. sprekker i plasthuset som kan gjere elektriske komponenter synlige.
Kontakt kundeservice hos Philips Respironics eller produktforhandleren for & rapportere
et skadet produkt.

Sitt i en oppreist stilling og avslappet for & giennomfere en behandling.

Sett kompressoren inn i en stikkontakt.

Se bruksanvisningen som gjelder forstaveren og tilbeher, for behandlingen settes i gang.
Sla pa enheten ved & trykke pa PA/AV-bryteren i «l»-stilling for & starte behandlingen.

Slda AV enheten ved 4 sette bryteren i «Ox»-stilling, og ta kontakten ut av stikkontakten nar
behandlingen er ferdig.

Lukk ikke lokket nar forstaverslangen er festet.

Rengjering og vedlikehold

APése at stremledningen ikke er satt inn i stikkontakten under rengjoring.
Rengjoring av kompressoren, forsteveren og tilbehor

Bruk en damp klut minst én gang i maneden for 4 terke av kompressoren utvendig.

Se bruksanvisningen som gjelder forstaveren og tilbehgret, nar det gjelder rengjering av tilbeharet
og forsteveren.

Skifte ut forstaveren

Forstaveren og annet tilbehgr skal skiftes ut iht. anvisningene.
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Skifte ut filteret
Filteret skal skiftes nar det ser misfarget ut eller er vatt.
Feilsgking
Enheten slar ikke pa
* Pdse at kontakten sitter godt i stikkontakten.
* Det termiske vernet kan ha blitt aktivert av felgende arsaker:
a) enheten ble brukt i nerheten av et varmeapparat eller i et varmt miljg
b) luftventilapningene (6) er tilstoppet, og det er ikke mulig med motorventilasjon

Dersom dette er tilfellet, skal PA/AV-bryteren stilles inn pa «O», og la den sta i 60 minutter.
Skulle det oppsta en funksjonsfeil (utilstrekkelig trykk eller flyt), sla av enheten i 10 sekunder
og sd pa igjen.

Etter hver rengjoring skal det kontrolleres at enheten fungerer riktig ved d bekrefte at det

fremdeles kommer luft ut av dysen ndr enheten er i «PA»-stilling.

Uautorisert reparasjon gjgr garantien ugyldig.

Kontakt din autoriserte produktforhandler eller kundeservice hos Philips Respironics pa tlf.
+1 724 387 4000 dersom enheten ikke fungerer riktig at disse feilsgkingstrinnene er gjennomfort.

Vedlikehold og reparasjoner

Enheten ma aldri dpnes. Det finnes ingen deler i enheten som kan repareres. Kompressoren krever
ikke smering eller vedlikehold.
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Tekniske spesifikasjoner

Termisk overlastvern Termisk sikring som kan tilbakestilles. Fungerende temperatur 150 C°

Gjennomsnittlig flythastighet 7 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Vekt 22 kg

Stoynivd 58+3 dBA

Tekniske spesifikasjoner

Termisk overlastvern Termisk sikring som kan tilbakestilles. Fungerende temperatur 130 C°

Gjennomsnittlig flythastighet 6 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Vekt

I
S}
&

Steyniva 58+3 dBA
Klasse ll-enhet, type BF-enhet (enhet med spesifikk vern mot elektriske farer).

DOBBELT ISOLERT

Henvisninger til standarder

Elektromagnetisk kompatibel iht. IEC 60601-1-2

Omgivelsesforhold

Oppbevaringsforhold

Fuktighet MIN 10 9% REALTIV FUKTIGHET — MAKS 95 % RELATIV FUKTIGHET
Driftsforhold

Fuktighet MIN 10 9% REALTIV FUKTIGHET — MAKS 95 9% RELATIV FUKTIGHET
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Ordliste med symboler

| PA (strom) A\ Merk (O] asse 1, dobbett solert

O AV (strem) ~  Vekselstram IE Medisinsk utstyr av typen BF

@ Serienummer

@ Felg bruksanvisningen

:Ei Separat innsamling Q Kun til innenders bruk

d Produsent

@ Fuktighet

IP21 Enhetens IP (Ingress protection rate): [P21 (beskyttet mot giennomtrengning av faste gjenstander med en dimensjon pa mer
enn 12 mm. Beskyttet mot gjennomtrengning av vertikalt fallende vanndraper.)

% Temperaturbegrensninger

6 Atmosfeeretrykk

Garanti

Respironics, Inc garanterer at kompressorer er uten defekter ndr det gjelder materialet og utferelsen ved vanlig
bruk og drift i en periode pa 3 ar fra kjgpsdatoen fra Respironics, Inc. Garantien er begrenset til reparasjon og
utskifting etter Respironics, Incs eget skjgnn, av alle komponenter eller utstyr som det pastas er defekt nar det
viser seg at Respironics, Inc finner at pastanden er gyldig etter at de har evaluert den. Garantien dekker ikke noen
komponenter eller utstyr som er anvendt feil, brukt pa en upassende mate, utilsiktet skadet eller det er foretatt
uautoriserte reparasjoner og dekker ikke kostnader med reparasjonsarbeid. Alle deler som returneres, ma pakkes
og sendes pa egnet mate og skal vaere betalt av produktforhandleren som reparerer enheten. Respironics, Inc skal
ikke vaere ansvarlig ovenfor kjgperen eller andre ndr det gjelder tap av bruk av utstyret eller for indirekte eller
tilfeldige skader eller falgeskader som eventuelt kan oppsta.
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1. Wezyki nebulizatora

2. Ustnik nebulizatora

3. Uchwyt nebulizatora

4. Pojemnik na nebulizator (widok od $rodka)
5. Whacznik/wyfacznik zasilania

6. Otwory na powietrze ze sprezarki

7. Filtr powietrza (widok z boku)

8.Wylot powietrza ze sprezarki

9. Wlot powietrza do filtra (widok z boku)
10. Pokrywa
11. Zasobnik na akcesoria
12. Miejsce na przewdd zasilania

Instrukcja uzytkowania
InnoSpire Deluxe

Wazne: Przed uzyciem urzadzenia nalezy zapoznac sie z tg instrukcja. Pytania lub problemy
zwigzane z produktem prosze zgtasza¢ do ustugodawcy stuzby zdrowia lub dzwoni¢ do dziatu
obstugi klienta Philips Respironics pod numer +1 724 387 4000.

Informacje ogdlne

Przeznaczenie: Ten produkt jest przeznaczony do dostarczania sprezonego powietrza do
cew medycznych. Powinien by¢ stosowany z nebulizatorem pneumatycznym (dyszowym) do
wytwarzania czastek aerozolu leku w terapii ukladu oddechowego dzieci i dorostych.

D OSTRZEZENIA

Hl Urzadzenie to nalezy stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji
obstugi, tj. jako uktad nebulizatora ze sprezarka do terapii aerozolowej. Nalezy przestrzegac
wskazéwek lekarza.

Stosowanie urzadzenia do jakiegokolwiek innego celu stanowi nieprawidtowe uzycie i moze byc
niebezpieczne. Producent nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane niewfasciwym, nieprawidtowym lub nieuzasadnionym uzyciem lub podtaczeniem
urzadzenia do instalacji elektrycznej niespetniajacej przepiséw bezpieczenstwa.

 Zaleca sie posiadanie urzadzenia zapasowego (na przyktad sprezarki na baterie lub inhalatora

z dozownikiem [MDI]) zdolnego do dostarczania powietrza do drég oddechowych w sytuadj,

kiedy nie bedzie mozliwe stosowanie tego nebulizatora (na przyktad w przypadku przerwy w
doptywie pradu lub jakiejkolwiek awarii sprezarki).
* Jezeli urzadzenie pozostawato w Srodowisku, ktdrego parametry przekraczajg zakres pracy,
przez uzyciem nalezy poczeka¢, aby powrdcito do zakresu parametréw pracy.
 Ciecz rozlana na urzadzeniu lub do wnetrza urzadzenia musi wyschnaé przed wiaczeniem
urzadzenia.
Bl \Warto zatrzymac te instrukcje jako przydatne zrédto informacii.
Urzadzenie nalezy stosowaé w miejscu czystym, pozbawionym brudu, kurzu, siersci, itd.
Urzadzenia nie nalezy stosowac w poblizu substancji palnych, ani tez w obecnosci palnych

mieszanek anestezjologicznych zawierajacych powietrze, tlen lub podtlenek azotu.
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B Urzadzenie jest ciepte w dotyku podczas pracy i nie oznacza to zadnej nieprawidtowosdi.

Nie jest dozwolona jakakolwiek modyfikacja tego urzadzenia.

Nie wolno ustawia¢ sprezarki na innych urzadzeniach lub pod nimi.

Informacje na temat zaktécen elektromagnetycznych: Urzadzenia przenosne i przekazniki
dziatajace na czestotliwosciach radiowych, takie jak telefony komdrkowe, pagery itp., moga
zaktdci¢ dziatanie elektrycznego sprzetu medycznego. Dlatego sprezarke nalezy umieszczad
z dala od takich urzadzen, aby zapobiec zakiéceniom. Urzadzenie spetnia wymagania normy
IEC60601-1-2 w zakresie zgodnosci elektromagnetycznej (EMC). Z tytu tego dokumentu
znalez¢ mozna arkusz danych na temat zaktdcen elektromagnetycznych. Arkusze danych na
temat zaktdcen elektromagnetycznych w innych jezykach dostepne sa w dziale obstugi klienta
Philips Respironics pod numerem +1 724 387 4000. Oznakowanie CE tego wyrobu oznacza
zgodnos¢ z wszelkimi stosownymi dyrektywami Unii Europejskiej. Uwaga — numer organu
powiadomionego nie stosuje si¢ do dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania pewnych
niebezpiecznych substancji w urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych).

EX\W wypadku awarii i/lub usterek, nalezy zapozna¢ sie z rozdziatem , Diagnostyka usterek”
Nie nalezy otwiera¢ obudowy sprezarki, gdyz nie jest ma w niej elementdw nadajacych sie
do serwisowania przez uzytkownika.

Stosowanie czesci zamiennych innych niz oryginalne (na przyktad filtréw) moze negatywnie
wplyna¢ na dziatanie urzadzeni.

H Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym NIE
ROZMONTOWYWAC.

B Tylko do uzycia w pomieszczeniach

Nie uzywac tego urzadzenia bez filtra.

Przy stosowaniu kazdego urzadzenia elektrycznego nalezy bezwzglednie zachowad pewne
$rodki bezpieczenstwa, w tym:

« Stosowac tylko oryginalne akcesoria i czesci dostarczone przez producenta urzadzenia;

* W zadnym wypadku nie zanurza¢ urzadzenia w wodzie, gdyz nie jest ono chronione przed
whnikaniem wody;

* Nie dotyka¢ urzadzenia mokrymi lub wilgotnymi rekami;

* Nie pozostawiac urzadzenia na $wiezym powietrzu;

* Umiesci¢ na stabilnym, poziomym podtozu podczas pracy;

* Upewnic sie, ze otwory wlotowe powietrza nie sg zastoniete;

* Nie pozwoli¢ na obstuge urzadzenia bez nadzoru przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawnosci;

» Nie wyfacza¢ urzadzenia przez wyciagniecie wtyczki z gniazda elektrycznego;

* Nie stosowa¢ w obwodzie respiratora;

* Nie stosowac urzadzenia peknietego badz uszkodzonego.
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Potwierdzi¢, ze parametry elektryczne ukazane na tabliczce znamionowej na spodzie urzadzenia
zgodne sg z napieciem i czestotliwoscia pradu w sieci przed podfaczeniem urzadzenia.

Nie stosowac zadnych przejécidwek, rozdzielaczy, ani przedtuzaczy.

Urzadzenie nie powinno pozosta¢ podtaczone do gniazda, kiedy nie jest stosowane. Odtaczy¢
urzadzenie od gniazda elektrycznego, kiedy nie jest w uzyciu.

Kierowac si¢ wskazdwkami producenta urzadzenia w sprawie instalacji. Producent nie bedzie
odpowiada¢ za zadne uszkodzenia spowodowane nieprawidtowa instalacja.

Uzytkownik nie ma prawa zastepowac przewodu zasilania elektrycznego innym.W przypadku
uszkodzenia przewodu zasilania elektrycznego skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta Philips
Respironics w celu jego wymiany (nie istnieje opcja serwisowania).

Nie nalezy umieszcza¢ z nadmierng iloscia akcesoridw w zasobniku do przechowywania.

Pl Przed czyszczeniem lub wymiang fittra odtaczy¢ urzadzenie od gniazda elektrycznego wyjmujac
wtyczke z gniazda.

22

2 Drobne czgdci moga przedostac sie¢ do uktadu oddechowego, zosta¢ potknigte lub powodowad
inne zagrozenia. Przewody, ze wzgledu na swoja dtugo$¢, stwarzajg ryzyko uduszenia lub
zadtawienia. Nie pozostawia¢ urzadzenia bez nadzoru przy matych dzieciach lub osobach
niepemosprawnych, jak réwniez majacych trudnosci z przyswajaniem informagji.

Jezeli urzadzenie nie jest juz stosowane, nalezy zutylizowac je zgodnie z obowigzujacymi

lokalnie przepisami.

Pamietad, aby:

* Stosowac urzadzenie wytacznie z lekami przepisanymi przez lekarza;

* Stosowac akcesoria zalecone przez lekarza.

Instrukcja uzytkowania
&Przed uzyciem wyjac sprezarke z pojemnika transportowego, jezeli zostat
dostarczony.

Hl Po rozpakowaniu urzadzenia sprawdzi¢, czy na sprezarce i akcesoriach nie wida¢ uszkodzen lub
defektdw, takich jak pekniecia obudowy plastikowej, co moglyby odstoni¢ podzespoty elektryczne.
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi
klienta Philips Respironics lub lokalnym dystrybutorem.

Podczas terapii nalezy siedzie¢ w pozycji wyprostowanej i odprezyc sie.

Podfaczy¢ sprezarke do gniazda elektrycznego.

Przed terapia nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi nebulizatora i akcesoridw.

Aby rozpoczac¢ terapie, nalezy wiaczy¢ urzadzenie przestawiajac przetacznik zasilania na I

Po zakonczeniu terapii nalezy przestawi¢ przetacznik zasilania na ,,O" i wyjaé wtyczke z gniazda
elektrycznego.
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Nie nalezy zamyka¢ pokrywy, kiedy przymocowane sa wezyki nebulizatora.

Czyszczenie i pielegnacja
APrzed czyszczeniem nalezy potwierdzi¢, ze przewdd elektryczny jest wyjety
z gniazda zasilania.

Czyszczenie sprezarki, nebulizatora i akcesoriow
Zewnetrzne powierzchnie sprezarki nalezy przeciera¢ wilgotng szmatka co najmniej raz w miesiacu.
Wskazdwki w sprawie czyszczenia akcesoridw i nebulizatora mozna znalez¢ w ich instrukcjach obstugi.
Wymiana nebulizatora
Nebulizator i inne akcesoria nalezy wymienia¢ zgodnie ze wskazdwkami.
Wymiana filtra
Filtr nalezy wymieni¢, kiedy jest odbarwiony lub wilgotny.
Diagnostyka problemow
Urzadzenie nie wiacza sie
* Potwierdzi¢, ze wtyczka jest dobrze wetknieta w gniazdo zasilania.
* Bezpiecznik termiczny moze wytaczy¢ zasilanie z nastepujacych przyczyn:

a) urzadzenie znajduje si¢ w poblizu grzejnika lub w zbyt wysokiej temperaturze

b) otwory wlotowe powietrza (6) sa zastoniete i blokujg przeptyw powietrza wokdt silnika

W takim przypadku nalezy przestawi¢ wiacznik zasilania na , 0" i odczekaé co najmniej 60 minut.
W przypadku usterki (niewystarczajacego cisnienia i przeptywu) wylaczy¢ urzadzenie na 10
sekund i wiaczy¢ ponownie.
Po kazdym czyszczeniu sprawdzi¢, czy urzadzenie pracuje prawidtowo potwierdzajac, ze powietrze
wylatuje z dyszy po wiaczeniu (,,I") urzadzenia.

Naprawa bez upowaznienia uniewaznia gwarancje.

Jezeli urzadzenie nie dziata prawidtowo po probach wykonania czynnosci diagnostycznych,
skontaktowac sig z autoryzowanym dystrybutorem produktu lub dziatem obstugi klienta Philips
Respironics pod numerem +1 724 387 4000.

Konserwacja i naprawy

W zadnym wypadku nie wolno otwiera¢ urzadzenia. Wewnatrz nie ma zadnych podzespotéw
nadajacych sie do serwisowania przez uzytkownika. Sprezarka nie wymaga smarowania ani
konserwacji.
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Dane techniczne

Bezpiecznik termiczny Bezpiecznik termiczny z resetowaniem; temperatura pracy 150°C

Przecigtna szybko$¢ przeptywu 7 /min przy 70 kPa (0,7 bara)

Masa 2,2kg

Natezenie hatasu 58+3dBA

Dane techniczne

Bezpiecznik termiczny Bezpiecznik termiczny z resetowaniem; temperatura pracy 130° C.

Przecietna szybko$¢ przeptywu 6 I/min przy 70 kPa (0,7 bara)

Masa 2,0kg

Natezenie hatasu 58+3dBA

Urzadzenie klasy Il, typu BF (urzadzenie ze specjalnymi zabezpieczeniami przed ryzykiem porazenia pradem
elektrycznym).
PODWOINIE IZOLOWANE

Odniesienie do norm

Zgodno$¢ elektromagnetyczna wedtug normy IEC 60601-1-2

Warunki otoczenia

Warunki przechowywania

Wilgotnos¢ MIN 109% RH — MAX 95% RH

Warunki pracy

Wilgotnos¢ MIN 109 RH — MAX 95% RH

Lista symboli
I ON (zasilanie wigczone) A uwaca @ Klasy I, z podwdjng izolacja
Q OFF (zasilanie wytaczone) ~  Prad przemienny £l Typ BF Czeéc majaca stycznose

z ciatem pacjenta.

E Nie usuwac ze zwyktymi odpadami Q Tylko do uzycia w pomieszczeniach

@ Numer seryjny

@ Przestrzegac instrukji obstugi “ Producent

@ Wilgotnosé

IP21 klasa zabezpieczenia obudowy przed przenikaniem: IP21 (zabezpieczone przed przenikaniem ciaf statych o $rednicy wigkszej
niz 12 mm. Zabezpieczone przed przenikaniem pionowo spadajacych kropli wody).

% Zakres temperatury

6 Ciénienie atmosferyczne

Gwarancja

Respironics, Inc. udziela gwarancji, ze sprezarka pozostanie wolna od wad materiatowych i wykonania pod
warunkiem normalnego stosowania i pracy przez okres 3 lat od daty zakupu z firmy Respironics, Inc. Ta gwarancja
ograniczona jest do naprawy lub wymiany, na wyfaczne uznanie Respironics, Inc., wszelkich czesci lub urzadzenia
zgtoszonych jako wadliwe, jezeli roszczenie zostanie uznane, wedtug oceny Respironics, Inc. Gwarancja nie
obejmuje Zzadnych elementdw ani sprzetu stosowanego nieprawidtowo, w warunkach niewfasciwego dziatania,
przypadkowego uszkodzenia lub nieautoryzowanych napraw i nie obejmuje kosztéw robocizny zwigzanej z
naprawami. Wszystkie elementy zwracane musza by¢ prawidtowo zapakowane i wystane, z optaceniem kosztéw
wysytki, przez dystrybutora serwisujacego to urzadzenie. Respironics, Inc. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci
wobec nabywcy ani innych za utrate mozliwosci stosowania tego urzadzenia, ani za zadne ewentualne szkody

posrednie, przypadkowe lub wynikowe.
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1. Tubagem do nebulizador

2. Bocal do nebulizador

3. Aparelho portitil nebulizador

4. Suporte do nebulizador (vista interior)
5. Interruptor de ligar/desligar (On/Off)
6. Aberturas de ar do compressor

7. Filtro do ar (vista lateral)

8. Saida de ar do compressor

9. Entrada do ar para o filtro (vista lateral)
10. Tampa
11. Compartimento de armazenamento
12. Localizacdo do fio de energia

Instrucdes de Utilizacao
InnoSpire Deluxe

Importante: Ler estas instru¢des atentamente antes de usar este dispositivo. Se necessitar de
alguns esclarecimentos ou se tiver problemas com o produto, queira contactar o seu profissional
de cuidados de saide ou o Servico de Assisténcia ao Cliente da Philips Respironics, através do
ndmero de telefone: +1 724 387 4000.

Informacdes gerais

Utilizagdo prevista: Este produto destina-se a prover uma fonte de ar comprimido para fins médi-
cos. Deve ser usado com um nebulizador pneumatico (jacto) para administrar particulas de medica-
mento por aerossol provendo uma terapéutica respiratéria tanto para criangas como para adultos.

® ADVERTENCIAS

Utilizar o dispositivo apenas para os fins para o qual se destina, conforme descrito neste
manual de instrugées como um sistema de nebulizagdo por compressor para terapéutica
por aerossol. Observar as instrugdes do seu médico.

Qualquer outra forma de utilizagdo constitui uma utilizagdo incorrecta e pode ser perigosa.

O fabricante ndo pode ser responsavel por quaisquer danos causados por uma utilizacdao

inadequada, incorrecta ou pouco razodvel, ou se a unidade for ligada a instalacdes eléctricas

que ndo estejam em conformidade com os regulamentos de seguranca em vigor.

* Recomenda-se que disponha de um dispositivo suplementar (por exemplo um compressor
operado a pilhas ou inalador de dose calibrada (MDI)) para administracdo respiratéria caso
surja uma situagdo em que o nebulizador ndo possa ser usado (por exemplo, durante um
corte de energia eléctrica ou se o seu compressor deixar de funcionar por qualquer razio).

* Se o dispositivo se encontrar fora dos limites de satisfagdo das condi¢des de funcionamento,
aguardar que regresse as especificagdes de funcionamento normais antes de usar.

* Se qualquer liquido for derramado sobre ou para dentro da unidade, aguardar que seque
primeiro antes de iniciar o seu funcionamento.

Guardar este manual para futura consulta.
Usar este produto num ambiente limpo; isento de sujidade, poeira, pélos de animais, etc.
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PORTUGUES

O dispositivo ndo deve ser usado préximo de substancias inflamdveis ou na presenca de uma
mistura anestésica inflamdvel com ar, oxigénio ou dxido nitroso.

Nao é permitido efectuar qualquer alteracdo neste equipamento.

E normal que o dispositivo esteja quente ao toque quando estiver a ser utilizado.

Nao empilhar o compressor com outro equipamento.

Informagbes sobre compatibilidade electromagnética: Os dispositivos de comunicagao
portateis e de RF, como telemdveis, pagers, etc. podem interromper o funcionamento de
equipamento médico eléctrico. Consequentemente, o seu compressor deve estar colocado
o mais afastado possivel destes dispositivos para evitar interferéncia. Este dispositivo cumpre as
normas IEC60601-1-2 referentes a compatibilidade electromagnética (CEM) As fichas de dados
de CEM encontram-se disponiveis no verso deste documento. As fichas de dados de CEM em
outros idiomas estdo disponiveis através do Servico de Assisténcia ao Cliente da Philips
Respironics no nimero de telefone: +1 724 387 4000. A marcacao CE no produto indica a
conformidade com todas as Directivas da UE aplicdveis. Queira observar que o nimero do
Organismo Notificado ndo € aplicavel a Directiva RoHS (Restricao de certas substancias
perigosas em equipamento eléctrico e electrénico).

No caso de avaria e/ou funcionamento incorrecto, ler a seccao “Resolucdo de Problemas”. Nao
abrir o invélucro do compressor dado que se trata de um produto que ndo pode ser reparado
pelo consumidor.

O funcionamento apropriado do dispositivo pode ser afectado se ndo forem usadas pecas de
substituicdo originais (por exemplo, filtros).

M Para reduzir o risco de choque eléctrico, NAO DESMONTAR.

Apenas para utilizagdo em espacos interiores.

N&o usar o dispositivo sem um filtro.

Durante a utilizacdo de um aparelho eléctrico, devem ser sempre observadas determinadas
medidas de seguranca importantes, incluindo as seguintes:

* usar apenas acessorios e componentes originais fornecidos pelo fabricante;

nunca submergir a unidade em dgua pois o dispositivo ndo estd protegido contra a

penetracdo de 4gua;

nunca tocar na unidade quando as suas maos estiverem molhadas ou himidas;

ndo deixar a unidade no exterior ao ar livre;

colocar sobre numa superficie estdvel e horizontal quando estiver a funcionar;

certificar-se de que as aberturas do respiradouro ndo estao obstruidas;

ndo permitir que criangas ou pessoas que se encontrem num estado fragilizado usem a

unidade sem estarem sob vigilancia;

ndo desligar a unidade puxando simplesmente a ficha da tomada;

ndo usar num circuito do ventilador;

ndo usar se a dispositivo apresentar rachas ou estiver danificado.

.

.
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Certificar-se de que as classificacdes eléctricas nominais indicadas no rétulo de caracteristicas
nominais, na parte inferior da unidade, correspondem a tensdo e frequéncia da sua rede
eléctrica antes de ligar o dispositivo a tomada da corrente.

Nao usar quaisquer adaptadores, simples ou mdiltiplos, e/ou cabos de extensao.

Nao deixar a unidade ligada a tomada quando ndo esta a ser usada. Desligar a ficha do
dispositivo da tomada quando ndo estd em funcionamento

Observar as instru¢des do fabricante quanto a instalacdo do dispositivo. O fabricante ndo pode
ser responsdvel por quaisquer danos causados por uma instalagdo incorrecta.

O fio da fonte de alimenta¢do de energia ndo pode ser substituido pelo utilizador: Se o fio de
alimentacao de energia ficar danificado, contactar o servico de assisténcia ao cliente da Phillips
Respironics para substituicdo (ndo existe qualquer op¢do para reparagdo).

Nao encher em excesso o compartimento de armazenamento com acessdrios.

Antes de efectuar qualquer procedimento de limpeza ou de substituicdo do filtro, desligar
o dispositivo da fonte de alimentacao de energia principal retirando a ficha da tomada.

As pecas pequenas podem ser inaladas, engolidas ou perigosas. O cabo, devido ao seu
comprimento, pode causar estrangulamento ou asfixia. Nao deixar o dispositivo sem vigilancia
com uma crianga pequena ou com uma pessoa deficiente ou mesmo com uma pessoa com
dificuldades de aprendizagem.

Se deixar de usar o dispositivo, este deve ser eliminado de acordo com os regulamentos locais
em vigor.

Dever ter presente o seguinte:

* usar este dispositivo apenas com os medicamentos receitados pelo seu médico;
* usar os acessorios recomendados pelo seu médico.

Instrucdes de Utilizacdo
ARetirar o compressor da caixa de transporte, se aplicavel, antes de usar.

Depois de desempacotar o dispositivo, verificar o compressor e os acessorios para detectar
possiveis sinais de danos ou defeitos tais como fendas no invdlucro de plstico, o que pode
expor componentes eléctricos. Contactar o servico de assisténcia ao cliente da Philips Respironics
ou o distribuidor do produto para comunicar quaisquer danos verificados no produto.

Quando estiver a fazer um tratamento, deve sentar-se numa posicao direita e descontraida.
Ligar a ficha do compressor a uma tomada eléctrica.
Consultar as instrucdes de utilizagdo do nebulizador e acessério antes do tratamento.

Para iniciar o tratamento, LIGAR (ON) o dispositivo colocando o interruptor de LIGAR/
DESLIGAR (ON/OFF) na posicao “I".

114

PORTUGUES

Depois de completar o tratamento, DESLIGAR (OFF) a unidade colocando o interruptor na
posicao "O" e retirar a ficha da tomada eléctrica.

Nao fechar a tampa quando a tubagem do nebulizador estiver ligada.

Limpeza e manutencao

/N Durante a limpeza, certificar-se de que a ficha do fio de alimentagao de energia ndo
esta introduzida na tomada eléctrica.

Limpeza do compressor, nebulizador e acessorios

Usar um pano hidmido para limpar a superficie exterior do compressor; pelo menos, uma vez por més.

Consultar as instrugdes de utilizacdo do nebulizador e acessério quanto a limpeza dos acessdrios e do
nebulizador.

Substituicdo do nebulizador

O nebulizador e outros acessdrios devem ser substituidos de acordo com o indicado nas respectivas
instrucdes.

Substituicao do filtro
O filtro deve ser substituido quando se apresentar descolorado ou molhado.
Resolugdo de problemas
O dispositivo nao se liga
* Certificar-se de que a ficha se encontra firmemente encaixada na tomada eléctrica.
» O protector térmico pode ter sido activado devido as seguintes razoes:

a) o dispositivo foi usado préximo de um aquecedor ou num ambiente quente

b) as aberturas dos respiradouros (6) estdo obstruidas e ndo permitem que o motor
seja ventilado

Neste caso, colocar o interruptor LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) na posicdo “O" e deixar que
permaneca assim durante, pelo menos, 60 minutos. Na eventualidade de um funcionamento
incorrecto (pressao e fluxo insuficientes) desligar a unidade durante 10 segundos e voltar a ligar.

Depois de cada limpeza, verificar se a unidade estd a funcionar apropriadamente, inspeccionando se
0 ar ainda sai pelo bico quando a unidade estd colocada na posicao “LIGADA"(ON).

Reparacdes ndo autorizadas anulam a garantia.
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Se o dispositivo nao funcionar devidamente depois de tentar as medidas indicadas em resolugio
de problemas, contactar um distribuidor autorizado ou os Servicos de Assisténcia ao Cliente da
Philips Respironics através do numero + 1 724 387 4000.

Manutengao e reparagdes

Nunca abrir o dispositivo. Nao existem pecas passiveis de reparacdo pelo utilizador dentro da
unidade. O compressor ndo requer lubrificagdo nem manutencao.

Especificagdes técnicas

Protector térmico de sobrecarga Fusivel térmico rearmdvel, temperatura de funcionamento 150 C°

Taxa de fluxo médio

7 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Peso 2,2 kg

o 52 B O

Nivel de ruido 58+3dBA

Especificagdes técnicas

Protector térmico de sobrecarga Fusivel térmico rearmdvel, temperatura de funcionamento 130 C°

Taxa de fluxo médio

6 LPM 70 kPa (07 bar)

Peso 20 kg

Nivel de ruido 58 £3dBA

Dispositivo de Classe Il, Tipo BF (dispositivo com proteccdo especifica contra o riscos de natureza eléctrica).
ISOLAMENTO DUPLO

Referéncia a normas

Compatibilidade Electromagnética de acordo com a Directiva IEC 60601-1-2

-

16

Condigoes ambientais

Condi¢cdes de armazenamento

Humidade HR MIN. 10% - HR MAX. 95%

Condicdes de funcionamento

Humidade HR MIN. 10% - HR MAX. 95%

Glossario dos simbolos

I LIGADO (ligado a alimentagao) A ATENGAO Classe I, isolamento duplo

QO DESLIGADO (desligado da alimentacdo) ~ Corrente alterna

@ Numero de série

@ Seguir as Instrugdes de Utilizagao

Pecas aplicadas do tipo BF

Apenas para utilizacdo em

K Recolha separada x
fami espagos interiores

J Fabricante

@ Humidade

IP21 Grau de proteccdo contra a intrusio de objectos: IP21 (protegida contra a penetragdo de corpos sélidos com dimensdes
superiores a 12 mm. Protegida contra a penetragdo de gotas de dgua em queda vertical).

Limites de temperatura

g Pressao atmosférica

Garantia

A Respironics, Inc. garante que o compressor estd isento de defeitos de materiais e de fabrico sob uso e
funcionamento normais por um perfodo de 3 anos a partir da data de compra através da Respironics, Inc. A
garantia é limitada a reparacdo ou substituicao, segundo o critério exclusivo da Respironics, Inc,, de qualquer
componente ou equipamento considerado defeituoso quando a reclamacdo demonstrar ser auténtica segundo a
avaliagao da Respironics, Inc. Esta garantia ndo abrange qualquer componente ou equipamento sujeito a uso
incorrecto, operagao inapropriada, danos acidentais, reparacdes ndo autorizadas e ndo cobre custos de ou para
trabalhos de reparacdo. Todos os itens devolvidos devem ser devidamente empacotados e enviados com porte
pago pelo distribuidor do produto que presta servico a unidade. A Respironics, Inc. ndo serd responsavel perante
o comprador ou terceiros por perda de uso do equipamento ou devido a danos indirectos, incidentais ou

consequenciais que possam ocorrer.
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1. Tubulatura pentru nebulizator
2. Mustiuc pentru nebulizator

7. Filtru de aer (vedere laterald)
8. lesirea pentru aer a compresorului
3. Receptor pentru nebulizator 9. Admisia aerului pentru filtru
4. Suport pentru nebulizator (vedere laterald)

(vedere interioara) 10. Capac
5. Comutator de curent pornit/oprit 11. Compartiment pentru depozitare
6. Fantele pentru aer ale compresorului 12. Localizarea cablului de curent

Instructiuni de utilizare
InnoSpire Deluxe

Important: Cititi cu atentie aceste instructiuni fnainte de a utiliza acest dispozitiv. Daca aveti
orice fel de intrebari sau probleme cu acest produs, va rugam sa luati legdtura cu furnizorul
dumneavoastrd de servicii medicale sau cu Centrul pentru relatii cu clientii al Philips Respironics
la numarul de telefon + 1 724 387 4000.

Informatii generale

Domeniul de utilizare: Acest produs este destinat asigurarii unei surse de aer comprimat pentru
scopuri medicale. El se va utiliza cu un nebulizator pneumatic (cu jet) pentru a produce particule de
medicament sub forma de aerosoli pentru terapie respiratorie atat la copii, cat si la adulti.

@ AVERTISMENT

Hl Utilizati dispozitivul in scopul pentru care a fost realizat in conformitate cu descrierea din
prezentul manual de instructiuni, pe post de sistem de nebulizator cu compresor pentru
tratamentul cu aerosoli. Respectati indicatiile medicului dumneavoastri.

Orrice alta utilizare este necorespunzatoare si poate fi periculoasd. Producatorul nu poate fi

facut raspunzdtor pentru niciun fel de deteriorari provocate de utilizarea necorespunzdtoare,

incorectd sau nerezonabild sau pentru situatiile Tn care unitatea se conecteaza la instalatii elec-
trice care nu respectd reglementdrile de securitate.

* Se recomanda sa existe un dispozitiv de sigurantd (de exemplu un inhalant cu doza masurata
(MDI) sau un compresor actionat de la baterie) pentru administrare respiratorie n cazul in
care nebulizatorul dvs. nu poate fi utilizat (de exemplu in timpul unei ntreruperi de curent sau
dacd compresorul dvs. devine inutilizabil din orice motiv).

* Daca dispozitivul s-a aflat in afara conditiilor de functionare, permiteti-i sa revind la specificatiile
normale de functionare Tnainte de a-l utiliza.

+ Tnainte de functionare trebuie permisd uscarea oricarui lichid care s-a varsat pe suprafata sau
n interiorul unitatii.

Pastrati acest manual ca material de referinta pentru viitor.

Utilizati produsul intr-un mediu curat; un mediu care nu prezintd murdarie, praf, par de animale etc.
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Dispozitivul nu trebuie utilizat in apropierea substantelor inflamabile sau in prezenta unui
amestec anestezic inflamabil cu aer;, oxigen sau protoxid de azot.

Nu este permisa nicio modificare a acestei aparaturi.
Este normal ca dispozitivul sd fie cald la atingere atunci cand este in uz.
Nu stivuiti compresorul peste altd aparatura.

Informatii privind proprietatile electromagnetice: Dispozitivele de comunicatii portabile si de
radiofrecventd, cum ar fi telefoanele mobile, pagerele etc. pot intrerupe functionarea aparaturii
medicale electrice. Din acest motiv, compresorul trebuie amplasat la o distanta suficient de mare
de aceste dispozitive pentru a preveni interferenta. Acest dispozitiv este conform cu prevederile
standardului IEC60601-1-2 pentru compatibilitate electromagnetica (EMC). Fisele tehnice EMC s
e gasesc la sfarsitul acestui document. Fisele tehnice EMC in alte limbi se pot obtine de la Centrul
pentru relatii cu clientii al Philips Respironics la numarul de telefon +1 724 387 4000. Marcajul
CE de pe produs arata conformitatea cu toate directivele UE aplicabile. A se observa ca numarul
organismului notificat nu se aplica pentru directiva RoHS (restrictiile de utilizare a anumitor
substante periculoase in echipamentele electrice si electronice).

Tn caz de defectiune si/sau functionare necorespunzatoare, cititi sectiunea ,Remedierea
defectiunilor’”. Nu deschideti carcasa compresorului, deoarece acest produs nu face obiectul
operatiunilor de intretinere.

M Functionarea corespunzatoare a dispozitivului poate fi compromisa in cazul n care nu se
utilizeaza piesele de schimb originale (cum ar fi filtrele).

Pentru a reduce riscul de electrocutare, NU DEMONTATI DISPOZITIVUL.

Numai pentru utilizare In spatii interioare.

=

El Nu utilizati dispozitivul fard filtru.

La utilizarea oricdrui aparat electric, este important sa se respecte Tntotdeauna anumite masuri
de securitate, printre care se numard urmdtoarele:
« Utilizati numai accesorii si componente originale, livrate de producdtor;
* Nu scufundati niciodata unitatea in apd, deoarece dispozitivul nu este protejat impotriva
patrunderii apei;
« Nu atingeti niciodatd unitatea cu mainile ude sau umede;
* Nu lasati unitatea in aer liber;
«In timpul functionarii, asezati unitatea pe o suprafatd stabild si orizontald;
* Asigurati-vd ca deschiderile fantelor de aerare nu sunt astupate;
* Nu permiteti copiilor nesupravegheati sau persoanelor cu infirmitati sa utilizeze unitatea;
« Nu opriti unitatea prin simpla deconectare a stecdrului de la sursa de curent;
* A nu se utiliza intr-un circuit cu ventilator;
* A nu se utiliza dispozitivul daca prezintd fisuri sau este deteriorat.
Asigurati-va ca clasificarea electricd mentionata pe eticheta de pe partea inferioard a unitatii

corespunde cu tensiunea si frecventa de retea nainte de a conecta dispozitivul. 119



Nu utilizati niciun fel de adaptor; simplu sau multiplu si/sau un prelungitor.

Nu ldsati unitatea conectata la prizd atunci cand nu este n uz. Deconectati dispozitivul de la
sursa de curent atunci cand nu este Tn functiune.

Respectati indicatiile producdtorului pentru instalarea dispozitivului. Producatorul nu poate fi
facut raspunzdtor pentru niciun fel de deteriordri provocate de instalarea incorectd.

Cablul electric de alimentare nu poate fi nlocuit de utilizator. In caz de deteriorare a cablului
electric de alimentare, luati legdtura cu Centrul pentru relatii cu clientii al Philips Respironics in
vederea Tnlocuirii (nu existd optiunea intretinerii).

Nu umpleti excesiv cu accesorii compartimentul pentru depozitare.

Tnaintea efectuarii oricarei operatiuni de curatare sau de inlocuire a fittrului, deconectati
dispozitivul de la retea scotandu-I din priza.

Piesele mici pot fi inhalate, inghitite sau pot fi periculoase. Din cauza lungimii sale, cablul poate
provoca strangularea sau asfixierea. Nu lasati dispozitivul singur cu un copil mic, cu o persoand
cu handicap fizic sau cu o persoana cu dificultati de nvatare.

Daca nu mai utilizati dispozitivul, eliminati-l in conformitate cu reglementrile locale in vigoare.

Nu uitati si:

* Utilizati acest dispozitiv numai cu medicamentele prescrise de medic;
* Utilizati accesoriile recomandate de medic.

Instructiuni de utilizare

M\inainte de utilizare scoateti compresorul din geanta pentru transport, daca
aceasta exista.
Dupd despachetarea dispozitivului, controlati compresorul si accesoriile astfel incat acestea sa nu

prezinte deteriordri sau defecte vizibile, cum ar fi crapaturi ale carcasei de plastic, care ar putea
lasa la vedere componente electrice. Luati legatura cu Centrul pentru relatii cu clientii al Philips

Respironics sau cu distribuitorul produsului pentru a informa cu privire la orice produs deteriorat.

La administrarea unui tratament, stati drept in sezut si relaxat.
Conectati compresorul la priza de curent.
Tnainte de tratament consultati instructiunile de utilizare ale nebulizatorului si accesoriilor,

Pentru a incepe tratamentul, PORNITI dispozitivul punand comutatorul PORNIT / OPRIT in
pozitia ,,I".

B La terminarea tratamentului, OPRITI unitatea punand comutatorul in pozitia ,,O" si scoateti
stecarul din priza.

Nu Tnchideti capacul atunci cand este atasata tubulatura nebulizatorului.
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Curatare si intretinere

N\in timpul curatarii, aveti grija ca cablul de alimentare sa nu fie conectat la sursa
de curent.

Curitarea compresorului, nebulizatorului si accesoriilor

Folositi o carpa usor umezitd pentru a sterge exteriorul compresorului cel putin o datd pe luna.

Pentru curdtarea accesoriilor si nebulizatorului consultati instructiunile de utilizare ale nebulizatorului
si accesoriilor.

inlocuirea nebulizatorului

Nebulizatorul si alte accesorii trebuie Tnlocuite conform cu instructiunile respective.

Tnlocuirea filtrului

Filtrul trebuie Tnlocuit atunci cand el se prezintd decolorat sau umed.

Remedierea defectiunilor

Dispozitivul nu porneste

* Asigurati-va ca stecdrul este bine fixat in priza.

* Este posibil ca elementul de protectie termica sa fi fost activat din urmdtoarele motive: @

a) dispozitivul a fost utilizat in apropierea unui aparat de incdlzire sau intr-un mediu cu
temperaturd ridicatd

b) deschiderile fantelor de aerare (6) sunt astupate si nu permit ventilarea motorului

Tntr-o asemenea situatie, puneti comutatorul PORNIT/OPRIT in pozitia ,O" si lasati-l sd stea timp
de cel putin 60 minute. In caz de functionare necorespunzatoare (presiune si debit insuficiente)
opriti unitatea timp de 10 secunde si reporniti-o.

Dupa fiecare curatare, controlati ca unitatea sa functioneze corespunzator verificand dacd mai iese
aer din duza atunci cand unitatea este pusa in pozitia ,,PORNIT".
Reparatia neautorizata duce la anularea garantiei.

Daca dispozitivul nu functioneaza corespunzator dupa ce ati parcurs aceste etape de remediere
a defectiunilor, luati legatura cu distribuitorul dumneavoastra de produse autorizat sau cu Centrul
pentru relatii cu clientii al Philips Respironics la numarul de telefon +1 724 387 4000.

Intretinere si reparatii
Nu deschideti niciodata dispozitivul. In unitate nu existd piese care fac obiectul operatiunilor de
intretinere. Compresorul nu necesitd lubrifiere sau intretinere.
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Specificatii tehnice

Element de protectie impotriva Sigurantd termicd resetabild; temperatura de functionare 150 C°

supraincarcarii termic

Debit mediu 7 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Greutate 22 kg

Nivel de zgomot 58+3 dBA

Specificatii tehnice

Element de protectie impotriva
supraincarcarii termic

Sigurantd termicd resetabila; temperatura de functionare 130 C°

Debit mediu 6 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Greutate 2,0kg

Nivel de zgomot 58+3 dBA

Dispozitiv din clasa II, tip BF (dispozitiv cu protectie specifica impotriva pericolelor electrice).

DUBLU [ZOLAT

Referinte la norme

Compatibilitate electromagneticd in conformitate cu IEC 60601-1-2

Conditii de mediu ambiant

Conditii de depozitare

Umiditate Umiditate relativd MIN 109% — MAX 95%

Conditii de functionare

Umiditate Umiditate relativd MIN 109 — MAX 95%

‘ ‘ 1113054_1_InnoSpireDeluxe_EU_IFU_1.indd 122-123

Glosar de simboluri

| PORNIT (curent electric) /N ATENTIE Clasa Il dublu izolat

~  Curent alternativ Parti aplicate tip BF

Numai pentru utilizare in

QO OPRIT (curent electric)

@ Numér de serie

@ Respectati instructiunile de utilizare

E: Colectare separata o
— spatii interioare

“ Producator

@ Umiditate

IP21 Clasificare de protectie impotriva patrunderii in carcasi: IP21 (protectie impotriva patrunderii corpurilor solide cu dimensiuni
mai mari de |2 mm. Protejat impotriva patrunderii picaturilor de apa cu cadere verticald).

Limitare de temperaturd

~ 2 B O

9— Presiune atmosferica

Garantie

Respironics, Inc garanteaza lipsa defectelor de material si constructie pentru compresor In conditii normale de
utilizare si functionare pentru o perioada de 3 ani de la data achizitiondrii de la  Respironics, Inc. Garantia este
limitatd la reparatii sau inlocuire la discretia exclusivd a Respironics, Inc. a oricarui component sau aparaturd
pretinse a fi defecte, atunci cand reclamatia se dovedeste a fi de buna credintd prin evaluarea efectuatd de
Respironics, Inc. Aceasta garantie nu se extinde asupra niciunui component sau aparaturi supuse utilizarii
incorecte, functiondrii necorespunzatoare, deteriordrii accidentale sau reparatiilor neautorizate si nu se extinde
asupra cheltuielilor pentru manopera de reparatii. Toate articolele returnate trebuie ambalate si expediate
corespunzdtor, cu plata n avans, de catre unitatea de distributie a produsului care asigura ntretinerea unitatii.
Respironics, Inc nu raspunde fatda de cumpardtor sau fata de terte parti pentru pierderea functionalitdtii aparaturii
sau pentru daunele indirecte, incidentale sau pe cale de consecintd care se pot produce.
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1. Cev nebulizatora

2. Usnik nebulizatora

3. Rucica nebulizatora

4. Drzac nebulizatora (unutrasnji prikaz)
5. UKLJ/ISKL. prekida¢ napajanja

6. Otvori kompresora za vazduh

7. Vazdusni filter (bocni prikaz)

8. Izlaz vazduha na kompresoru

9. Ulaz vazduha za filter (bo¢ni prikaz)
10. Poklopac
11. Odeljak rezervoara
12. Lokacija kabla za napajanje

Uputstva za koris¢enje
InnoSpire Deluxe

Vazno: Pre upotrebe uredaja pazljivo procitajte ova uputstva. Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema sa proizvodom, obratite se svom zdravstvenom radniku ili Sluzbi za korisnike kompanije
Philips Respironics na broj +1 724 387 4000.

Opste informacije

Predvidena upotreba: Ovaj proizvod sluzi kao izvor komprimovanog vazduha za medicinske svrhe.

Koristi se sa pneumatskim (mlaznica) nebulizatorom za stvaranje aerosolnih Cestica lekova za
respiracionu terapiju za decu i odrasle.

@ UPOZORENJA

Hl Koristite ovaj uredaj za njegovu predvidenu svrhu, prema opisu u ovom priruéniku, kao
sistem kompresora i nebulizatora za aerosolnu terapiju. Pridrzavajte se uputstava svog lekara.
Svaka druga upotreba predstavlja neispravno koris¢enje i moze da bude opasna. Proizvodac
ne moze da se smatra odgovornim za bilo kakvu Stetu uzrokovanu nepravilnim, netacnim ili
nerazboritim koris¢enjem ili ako je uredaj spojen na elektri¢ne instalacije koje nisu u skladu sa
bezbednosnim propisima.

* Preporucuje se da se ima pri ruci rezervni uredaj (npr, merno dozni inhalator (MDI) ili
kompresor na bateriju) za respiracionu primenu u slucaju da se pojavi situacija kada se vas
nebulizator ne moze koristiti (npr: za vreme nestanka struje ili ako vas kompresor postane
neupotrebljiv iz bilo kojeg razloga).

* Ukoliko je uredaj bio van radnih uslova, pustite da se vrati na normalne radne specifikacije
pre upotrebe.

* Ukoliko se prolije bilo koja te¢nost na ili unutar jedinice, treba pustiti da se osusi
pre rukovanja.

Cuvajte ovaj priruénik za buduce potrebe.
Koristite ovaj proizvod u ¢istom okolisu; bez prijavstine, prasine, dlaka kuénih ljubimaca itd.

Uredaj se ne sme koristiti u blizini zapaljivih materija ili u prisustvu zapaljivih smesa anestetika
sa vazduhom, kiseonikom ili azot-suboksidom.
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Modifikacija ove opreme nije dozvoljena.
Normalno je da uredaj bude topao na dodir tokom koriséenja.
Ne posloziti kompresor na drugu opremu.

H Elektromagnetne informacije: Prenosna i RF komunikaciona oprema kao 3to su mobilni telefon,
pejdzer, itd.,, mogu da prekinu rad elektricne medicinske opreme. |z tog razloga, vas kompresor
mora da bude postavljen dovoljno udaljen od tih uredaja da se sprece smetnje. Ovaj uredaj
zadovoljava IEC60601-1-2 standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC). Liste EMC
podataka su dostupne na pozadini ovog dokumenta. Liste EMC podataka na drugim jezicima
dostupne su od Sluzbe za korisnike kompanije Philips Respironics na broj +1 724 387 4000.
CE oznaka na proizvodu oznacava uskladenost sa svim vaze¢im EU direktivama. Obratite paznju
da broj prijavijenog tela se ne primenjuje na direktivu RoHS (ogranic¢enje upotrebe odredenih
opasnih materija u elektricnoj i elektronskoj opremi ).

Bl U slucaju kvara ifili neispravnog rada, procitajte deo "Otklanjanje problema’. Ne otvarajte kuciste
kompresora, jer to nije proizvod koji se servisira.
Ispravan rad uredaja moZe da bude ugroZzen ukoliko se ne koriste originalni zamenski delovi
(npr., filtri).
M Da biste smanijli rizik od elektri¢nog udara, NE RASTAVLJAJTE.
iP1 Samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama.

3

el Ne koristite ovaj uredaj bez filtra.

Kada koristite bilo koji elektri¢ni aparat, neke vazne bezbednosne mere uvek treba postovati,
ukljucujudi sledece:
* Koristite samo originalnu dodatnu opremu i komponente koje dostavlja proizvodac;
* Nikad ne potapajte jedinicu u vodu jer uredaj nije zasticen od prodiranja vode;
* Nikad ne dodirnite jedinicu dok su vam ruke mokre ili viazne;
* Ne ostavljajte jedinicu na otvorenom prostoru;
* Tokom rukovanja stavite na stabilnu horizontalnu povrsinu;
 Proverite da otvori za ventilaciju vazduha nisu blokirani;
* Ne dozvolite da deca ili nemocne osobe koriste jedinicu bez nadzora;
* Ne iskljucujte uredaj povlacenjem utikaca iz elektri¢ne uticnice;
* Ne koristite u ventilacionom kolu;
* Ne koristite uredaj ako ima pukotina ili ostecenja.
Pre spajanja uredaja proverite da elektri¢ni podaci na natpisnoj plocici na dnu jedinice

odgovaraju vasem mreznom naponu i frekvenciji.
Ne koristite bilo koji adapter, jednostruki ili visestruki i/ili produzni kabl.
Ne ostavljajte jedinicu priklju¢enu kada nije u upotrebi. Izvadite uredaj iz elektri¢ne uti¢nice kada
nije u upotrebi.
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Za instalaciju uredaja pridrzavajte se uputstava za instalaciju od proizvodaca. Proizvodac ne moze
da se smatra odgovornim za bilo kakvu Stetu nastalu usled nepravilne instalacije.

Korisnik ne sme zameniti kabl za napajanje. U slucaju da dode do ostecenja kabla za napajanje
kontaktirajte Sluzbu za korisnike kompanije Philips Respironics za zamenu (nema opcije servisa).

Ne prenapunite odeljak rezervoara sa dodatnom opremom.

Pre bilo kakvog cis¢enja ili zamene filtra, iskljucite uredaj iz mreznog napajanja tako da ga izvadite
iz uticnice.

Male delove se moze udahnuti, progutati ili mogu biti opasni. Kabl zbog svoje duzine moze da
dovede do davljenja ili gusenja. Ne ostavljajte uredaj bez nadzora sa malom decom, fizicki
hendikepiranim pojedincima ili sa osobama sa tesko¢ama u ucenju.

Ukoliko vise ne koristite uredaj, odloZite ga prema vazec¢im lokalnim propisima.
Upamtite da:

* Ovaj uredaj koristite samo s lekovima koje vam je propisao lekar;

* Koristite dodatnu opremu koju vam je preporucio lekar.

Uputstva za koriS¢enje
N lzvadite kompresor iz tasne za prenos ako je isporucena.

Nakon raspakivanja uredaja, treba da prekontrolisete kompresor i dodatnu opremu na vidljiva
ostecenja ili greske kao sto su to pukotine u plasticnom kucistu koje bi mogle da izloze
elektricne komponente. Kontaktirajte Sluzbu za korisnike kompanije Philips Respironics ili vaseg
distributera proizvoda da biste prijavili osteceni proizvod.

Kada primate terapiju, sedite uspravno i opusteno.

Utaknite kompresor u elektri¢nu uti¢nicu.

Pre terapije procitajte Uputstva za koris¢enje nebulizatora i dodatne opreme.

Kako biste zapoceli tretman ukljucite uredaj tako da pritisnete prekida¢ UKLJ./ ISKLJ. u "I" poloZzaj.

Kada je tretman zavrsen, iskljucite uredaj tako da prebacite prekidac na "O" polozaj te odspojite
utikac iz elektri¢ne uticnice.

Ne zatvarajte poklopac kada je spojena cev nebulizatora.

Cis¢enje i odrzavanje

AKad vrsite CiScenje proverite da kabl za napajanje nije prikljucen na elektri¢nu
uticnicu.

Cis¢enje kompresora, nebulizatora i dodatne opreme

Koristite vlaznu krpu da obriSete spoljni deo kompresora najmanje jednom mesecno.
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Za cis¢enje dodatne opreme i nebulizatora obratite se na Uputstva za koris¢enje nebulizatora
i dodatne opreme.

Zamena nebulizatora
Nebulizator i dodatnu opremu treba zameniti prema njihovim Uputstvima za koris¢enje.
Zamena filtra
Filter treba zameniti kada izgubi boju ili je vlazan.
Otklanjanje problema
Uredaj se ne ukljucuje
» Uverite se da je utikac ¢vrsto prikljucen na elektri¢nu uticnicu.
* Termalni zastitnik je mogao da bude aktiviran zbog sledecih razloga:
a) Uredaj je bio koris¢en u blizini grejaca ili u vru¢em okruzenju
b) Otvori ventilacije vazduha (6) su blokirani i ne dopustaju motornu ventilaciju

Ako je to slucaj stavite prekida¢ UKLJ/ISKLJ. na "O" i ostavite da stoji najmanje 60 minuta.
U slucaju neispravnog rada (nedovoljan pritisak i protok) iskljucite uredaj na 10 sekundi
i ponovo ukljucite.

Nakon svakog cis¢enja proverite da li uredaj radi ispravno tako da proverite da vazduh jos uvek
izlazi iz mlaznice kada je uredaj postavijen u polozaj "UKLJ.".

Neovlas¢ena popravka ponistava garanciju.

Ako uredaj ne radi ispravno nakon pokusaja ovih koraka za otklanjanje problema, obratite se
ovlas¢enom distributeru proizvoda ili Sluzbi za korisnike kompanije Philips Respironics na broj
+1 724 387 4000.

Odrzavanje i popravke

Nikada ne otvarajte uredaj. U jedinici nema delova koji se mogu servisirati. Kompresor ne treba
podmazivanje ili odrzavanje.
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Tehnicke specifikacije

Zagtita od termalnog preopterecenja Termalni osigurac na reset; funkcionalna temperatura 150 C°

Prosecna brzina protoka 7 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Tezina 2,2kg

Nivo buke 58+3dBA

Tehnicke specifikacije

Zastita od termalnog preopterecenja Termalni osigura¢ na reset; funkcionalna temperatura 130 C°

Prose¢na brzina protoka 6 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Tezina 2,0kg

Nivo buke 58 £3dBA

Uredaj klase Il, uredaj vrste BF (uredaj sa posebnom zastitom od elektri¢nih hazarda).
DVOSTRUKO [ZOLOVAN

Upudivanje na standarde

Elektromagnetna kompatibilnost u skladu sa IEC 60601-1-2

Uslovi u okruzenju

Uslovi skladistenja

Vlaznost MIN 109 RH — MAKS 95% RH

Radni uslovi

Vlaznost MIN 109 RH — MAKS 95% RH

Opis simbola
I UKL. (napajanje) PAZNJA @ Klasa Il, dvostruko izolovan

Q ISKU. (napajanje) IE Tip BF primenjeni delovi

@ Serijski broj

@ Sledite Uputstva za koris¢enje

Naizmenicna struja

Samo za upotrebu u zatvorenim

Odvojeno prikupljanje prostorijama

Proizvodac % Ogranicenje temperature

Vlaznost

® kbt >

@- Atmosferski pritisak

IP21 Stepen zaptivenosti kucista: [P21 (Zastita od prodora ¢vrstih tela sa dimenzijama ve¢im od 12 mm. Zastita od prodora
vertikalno padaju¢ih kapi vode).

Garancija

Respironics, Inc garantuje da je kompresor bez nedostataka u materijalu i izradi uz normalnu upotrebu i rad za
period od 3 godina od datuma kupovine od kompanije Respironics Inc. Garancija je ograni¢ena na popravku ili
zamenu, po isklju¢ivom nahodenju kompanije Respironics Inc., za bilo koju komponentu ili opremu za koju se tvrdi
da je neispravna, a kada je ta tvrdnja prikazana u dobroj veri prema oceni kompanije Respironics Inc. Ova
garancija se ne odnosi na bilo koju komponentu ili opremu podvrgnutu zloupotrebi, nepravilnom rukovanju,
slu¢ajnom kvaru ili neovla¢enoj popravki, i nije produZena na naknade od, ili za, radove popravke. Svi vraceni
artikli moraju da budu ispravno zapakovani i dostavljeni sa unapred pla¢enom dostavom, od distributera proizvoda
koji servisira jedinicu. Respironics Inc., ne¢e da bude odgovoran kupcu ili nekom drugom za gubitak koris¢enja
opreme ili indirektne ili slucajne ili posledi¢ne Stete koje bi mogle nastati.
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1. Nebulizer tubing

2. Diel do Ust rozprasovaca

3. Drzadlo rozprasovaca

4. Drziak rozpraSovaca (pohlad dovnutra)
5. Vypinac¢

6. Vzduchové otvory kompresora

Navod na pouZitie
InnoSpire Deluxe

7. Vzduchovy filter (pohlad zboku)

8. Vyvod vzduchu z kompresora

9. Privod vzduchu do fiftra (pohlad zboku)
10. Veko
11. Ulozné priehradka
12. Miesto na sietovy kdbel

Dalezité upozornenie: Pred pouzitim tohto zariadenia si pozorne precitajte tieto pokyny. Ak
budete mat' akékolvek otdzky alebo problémy s produktom, kontaktujte poskytovatela zdravotne]
starostlivosti alebo zdkaznicke sluzby spoloc¢nosti Philips Respironics na cisle +1 724 387 4000.

Véeobecné informacie

Urcené pouzitie: Tento produkt je uréeny na zabezpecovanie zdroja stlaceného vzduchu na
medicinske Ucely. Je uceny na pouzitie s pneumatickym (tryskovym) rozprasovacom na tvorbu
aerosdlovych castic na respiraénu terapiu pre deti aj dospelych.

@ VAROVANIA

H Zariadenie pouzivajte na jeho uréeny Gcel, popisany v tejto prirucke na obsluhu, ako
kompresny rozprasovaci systém na aerosélovu terapiu. Postupujte podla pokynov lekara.
Akékolvek iné pouzitie predstavuje nespravne pouzitie a moze byt nebezpecné.Vyrobca
nemoze byt brany na zodpovednost' za akikolvek skodu spésobend nevhodnym, nespravnym
alebo nerozumnym pouzitim alebo ak je pristroj napojeny na elektrické instaldcie, ktoré nie su

v stlade s bezpecnostnymi predpismi.

» Odporuca sa mat zalozné zariadenie (napriklad inhaldtor s odmeranymi davkami (MDI)

alebo kompresor na batérie) na dodavanie respirdcie pre pripad vzniku situdcie, kedy nebude

mozné pouzivat rozprasovac (napriklad pocas vypadku elektriny alebo ak kompresor

prestane fungovat z akéhokolvek dévodu).
* Ak bolo zariadenie mimo prevadzkovych podmienok, pred pouzitim ho nechajte vrdtit' naspat

do normalnych prevadzkovych Specifikacif.

» Akékolvek tekutiny rozliate na pristroj alebo do pristroja sa pred prevddzkou musia

nechat’ vyschndt'.

HF Tito prirucku si odlozte ako referenciu do budtcnosti.

Produkt pouzivajte v Cistom prostredi bez pritomnosti $piny, prachu, zvieracich chlpov atd.

Zariadenie sa nesmie pouzivat' v blizkosti horfavych ldtok alebo v pritomnosti horfavej
anestetickej zmesi so vzduchom, kyslikom alebo oxidom dusnym.

Ziadna Uprava tohto zariadenia nie je povolena.
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SLOVENCINA

Je normdlne, ked bude zariadenie pocas pouzivania teplé na dotyk.

Kompresor nekladte na iné zariadenia.

H Elektromagnetické informécie: Prenosné a RF komunikacné zariadenia, ako napriklad mobilné
telefény, pagere atd., mézu rusit’ prevadzku elektrickych medicinskych zariadeni. Z tohto dévodu
musite kompresor umiestnit’ dostato¢ne daleko od tychto zariadeni, aby nevzniklo rusenie.
Toto zariadenie vyhovuje norme IEC60601-1-2 pre elektromagnetickd kompatibilitu (EMC).
Tabulky s udajmi o EMC nachddzaju na konci tohto dokumentu. Tabulky s ddajmi o EMC v
inych jazykoch si m&Zete vyZiadat od zdkaznickych sluZieb spolo¢nosti Philips Respironics na
Cisle +1 724 387 4000. Oznacenie CE na produkte oznacuje zhodu so vsetkymi prislusnymi
smernicami EU. Upozoriujeme, Ze Cislo notifikovaného organu sa nevztahuje na smernicu RoHS
(obmedzenie pouzitia urcitych nebezpecnych ldtok v elektrickych a elektronickych zariadeniach).

E1V pripade zlyhania alebo poruchy si preditajte ¢ast’ , Riedenie problémov*. Kryt kompresora
neotvdrajte, pretoze toto nie je produkt, na ktorom mozno vykondvat' servis.

Ak sa nepouziju origindlne ndhradné Casti (napriklad fittre), méze to zhorsit' spravnu funkciu
zariadenia.

l NEROZOBERA|TE, aby sa znfZilo riziko zdsahu elektrickym pridom.

Len na pouzitie vnutri.

Zariadenie nepouzivajte bez fiftra.

Pri pouzit akéhokolvek elektrospotrebica sa vzdy musia dodrziavat' urcité dolezité

bezpecnostné opatrenia, vrdtane nasledujcich:

« Pouzivajte len origindlne vyrobcom doddvané prislusenstvo a komponenty;
* Pristroj nikdy nepondrajte do vody, pretoze zariadenie nie je chrdnené pred prienikom vody;
 Zariadenia sa nikdy nedotykajte, ked méte mokré alebo vihké ruky;

* Zariadenie nikdy nenechdvajte vonkuy;

* Pri prevddzke zariadenie umiestnite na stabilnd a vodorovnu plochu;

« Skontrolujte, ¢i vetracie otvory nie s upchané;

* Nedovolte, aby pristroj pouzivali deti bez dozoru alebo nevlddne osoby;

* Pristroj nevypinajte jednoducho vytiahnutim zéstrcky zo sietovej zdsuvky;

* Nepouzivajte vo ventilatnom okruhu;

* NepouZivajte, ak je zariadenie popraskané alebo poskodené.

Skér, nez zariadenie zapojite do zdsuvky, skontrolujte, ¢i elektricky vykon zobrazeny na oznacenf
vykonu na spodnej strane pristroja suhlasi s napatim a frekvenciou vasej siete.

Nepouzivajte ziadny adaptér, jednoduchy ani mnohondsobny, ani predIzovaci kdbel.

Zariadenie nenechdvajte zapojené do siete, ked sa nepouziva. Ak zariadenie nie je v prevadzke,
odpojte ho z elektrickej zasuvky.

Pri instaldcii zariadenia postupujte podla pokynov vyrobcu.Vyrobca neméze byt brany na
zodpovednost' za akukolvek Skodu spésobend nespravnou instaldciou.
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SLOVENCINA

Pouzivatel nesmie vymenit napdjaci kdbel.V pripade poskodenia napdjacieho kdbla kontaktujte Vymena rozprasovaca
za’.ka;nf)cke sluzby spolo¢nosti Philips Respironics a poziadajte o vymenu (neexistuje moznost’ RozpraSoval a ostatné prisludenstvo sa musf vymiefiat' podla pokynov.
servisu). ,

Uloznu priehradku neprepliite prislugenstvom. Vymena filera )

Pred vykonom akéhokolvek &istiaceho postupu alebo vymeny filtra zariadenie odpojte zo siete Filter sa musi vymenit, ked vyzerd sfarbeny alebo mokry.
vytiahnutim zo zdsuvky. Riesenie problémov

Malé casti sa daju vdychnut, prehltnit alebo mézu byt nebezpecné. Kdbel méze vdaka svojej
dizke spbsobit’ uskrtenie alebo udusenie. Zariadenie nenechdvajte osamote s malym dietatom,
fyzicky invalidnym jedincom alebo osobou s mentdlnym postihnutim.

Zariadenie sa nezapina
* Skontrolujte, ¢i je zdstréka pevne zasunutd do sietovej zdsuvky.

‘ - " Lo . L, . I * Tepelnd ochrana sa mohla aktivovat' z nasledujicich dévodov:
Ak zariadenie uz nepouzivate, zlikvidujte ho v silade s platnymi miestnymi predpismi. P )

Pamétajte:

* Toto zariadenie pouzivajte len s liekmi predpisanymi vasim lekdrom;
« Pouzivajte prislugenstvo odportiané vasim lekarom. V takomto pripade vypina¢ nastavte na ,,O" a pristroj nechajte postdt najmenej 60 minut. V
pripade poruchy (nedostatocny tlak a pridenie) pristroj vypnite na 10 sekind a znovu zapnite.

a) zariadenie sa pouzivalo v blizkosti ohrievaca alebo v hordicom prostredf

b) vetracie otvory (6) si upchané a neumoZzriujd vetranie motora

Navod na pouzitie Po kazdom ¢isteni overte, &i pristroj spravne funguje a skontrolujte, & vzduch stéle vychddza

N\ Pred pouzitim kompresor vyberte z prenosnej tasky, ak bola dodana. z ndustku, ked je pristroj v zapnutej polohe.

PR . . o » R Nepovolené opravy rusia zaruku.
Po vybalenf zariadenia skontrolujte kompresor a prislusenstvo, ¢i nenesu viditelné zndmky

@ poskodenia alebo kazov ako st napriklad praskliny na plastovom kryte, ktoré by mohli odhalit Al po vykonani tychto krokov na rieSenie problémov zariadenie nefunguje spravne, kontaktujte @
elektrické komponenty. Vietky pogkodené produkty hiaste zakaznickym sluzbam spolo¢nosti autorizovaného distribltora produktu alebo zikaznicke sluzby spolocnosti Philips Respironics na
Philips Respironics alebo distribdtorovi produktu. Cisle +1724 387 4000.

3 o~ (o . ‘ " Udrzba a opra
Pocas poddvania liecby sedte vzpriamene a uvolnene. pravy

Zariadenie nikdy neotvarajte. V pristroji sa nenachddzaju ziadne Casti, na ktorych mozno vykonavat

Kompresor zastréte do elektrickej zdsuvky. . . Mg L
servis. Kompresor si nevyzaduje mazanie ani Udrzbu.

Pred liecbou si pozrite ndvod na pouzitie rozprasovaca a prislusenstva.
Ked chcete zacat' liecbu, zariadenie zapnite stlacenim vypinaca do polohy ,I".

B Po skoncenf lie¢by pristroj vypnite nastavenim vypinaca do polohy ,O" a zéstreku vytiahnite
z elektrickej zasuvky.

Kym je pripojend hadicka rozprasovaca, nezatvdrajte veko.

Cistenie a Udrzba

/N Pri éisteni dajte pozor, aby sietovy kabel nebol zapojeny do elektrickej zasuvky.
Cistenie kompresora, rozpraovaa a prislusenstva

Najmenej raz za mesiac poutierajte vonkajsie povrchy kompresora vihkou handrou.

Cistenie prisludenstva a rozpradovata ndjdete v navode na pouZitie rozprasovaca a prisludenstva
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Technické Specifikacie

Tepelnd ochrana pred pretazenim Nastavitelnd termdlna poistka, funkénd teplota 150 °C

Priemerny prietok 7 I/min 70 kPa (0,7 barov)

Hmotnost! 22 kg

Hladina Sumu 58 £3 dBA

Technické Specifikacie

Tepelnd ochrana pred pretaZenim Nastavitelnd termélna poistka, funkénd teplota 130 °C

Priemerny prietok 6 I/min 70 kPa (0,7 barov)

Hmotnost' 2,0 kg

Hladina Sumu 58 £3 dBA

Zariadenie triedy II, typ BF (zariadenie so 3pecifickou ochranou pre elektrickym nebezpecenstvom)
DVOJITA IZOLACIA
Odkazy na normy

Elektromagnetickd kompatibilita podla normy IEC 60601-1-2

Podmienky okolitého prostredia

Skladovacie podmienky

Vihkost MIN 10 % relativna vihkost — MAX 95 % relativna vihkost'

Prevddzkové podmienky

Vlhkost MIN 10 % relativna vihkost — MAX 95 % relativna vihkost'

Glosar pre symboly

@ Trieda Il, dvojitd izoldcia

| on @apnute) A\ PozoR

O OFF (wpnuté) [&] Typ BF. aplikované ¢asti

@ Sériové cislo

@ Postupuijte podla ndvodu na pouzitie

~ Striedavy prid

g Osobitny zber ﬁ} Len na pouzitie vnitri

“ Vyrobca

@& Vihkost

IP21 Hodnotenie krytu z hlladiska ochrany pred prienikom tekutin a &astic: IP21 (Chrdnené pred prienikom pevnych telies s
rozmermi vacsimi nez 12 mm. Chrdnené pred prienikom zvislo padajicich kvapiek vody.)

R Teplotné obmedzenie

€5 Atmosféricky tiak

Zaruka

Spolo¢nost’ Respironics, Inc zarucuje, Ze kompresor bude bez materidlovych a vyrobnych chyb pri normalnom
pouzivani a prevédzke po dobu 3 rokov od dédtumu kipy od spolocnosti Respironics, Inc. Tato zdruka je
obmedzenad na opravu alebo vymenu, podla vyhradného zvdzenia spolocnosti Respironics, Inc takého
komponentu alebo zariadenia, ktoré je Udajne poruchové, ked sa ndrok ukdze ako oprévneny na zdklade
zhodnotenia spolo¢nostou Respironics, Inc. Této zdruka sa nevztahuje na ziadne komponenty ani zariadenia
vystavené nespravnemu pouzitiu, nevhodnej prevadzke, néhodnému poskodeniu alebo nepovolenym opravdm, a
nevztahuje sa ani na poplatky za prdcu pri oprave. Vetky vrdtené polozky musia byt' riadne zabalené a odoslané
s predplatenym postovnym distribdtorom produktu, zodpovednym za servis na pristroji. Spolocnost’ Respironics,
Inc nebude zodpovedna voci nakupcovi ani inym subjektom za stratu pouzitia zariadenia alebo nepriame,

nahodné alebo ndsledné skody, ktoré mdzu vzniknut.
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1. Cevje nebulatorja

2. Ustnik nebulatorja

3. Komplet nebulatorja

4. Drzalo nebulatorja (pogled od znotraj)

7. Zracni filter (stranski pogled)

8. Izpustna odprtina za stisnjeni zrak

9. Vstopna zracna odprtina za filter
(stranski pogled)

5. Stikalo za vklop/izklop 10. Pokrov
6. Odprtine za stisnjeni zrak 11. Predal za shranjevanje
12. Kabel

Navodila za uporabo
InnoSpire Deluxe

Pomembno: Pred uporabo tega pripomocka natancno preberite navodila. Ce imate v zvezi
z izdelkom kakrsna koli vprasanja ali tezave, se obrnite na svojega ponudnika zdravstvenih storitev
ali na sluzbo za stranke druzbe Philips Respironics na telefonski Stevilki +1 724 387 4000.

Splosne informacije

Namenska uporaba: Ta izdelek se uporablja kot vir stisnjenega zraka za medicinske namene.
Uporablja se s pnevmatskim (razprsilnim) nebulatorjem, ki zdravilo razprsi v aerosolne delce za
inhalacijsko zdravljenje za otroke in odrasle.

@ orPozORILA

Pripomocek se uporablja namensko le v skladu z opisom v teh navodilih za uporabo kot
kompresorski sistem za nebulator za aerosolno zdravljenje. Upostevajte zdravnikova navodila.
Vsakr$na drugacna uporaba je neustrezna in je lahko nevamna. |zdelovalec ni odgovoren za
morebitno $kodo, nastalo zaradi neustrezne, nepravilne ali nerazumne uporabe ali ce je enota
povezana z elektri¢no napeljavo, ki ni v skladu s predpisi o vamosti.

* Priporodijivo je imeti rezervni pripomocek (npr: inhalator z umerjenim odmerkom (MDI)
ali kompresor na baterije) za dostavo inhaliranega zdravila, ce se kdaj zgodi, da svojega
nebulatorja ne morete uporabiti (¢e npr. zmanjka toka ali ¢e kompresorja zaradi katerega koli
razloga ni mogoce uporabljati).
+ Ce je bil pripomotek zunaj delovnih pogojev, potakajte, da se pred uporabo vime na obitajne
delovne specifikacije.
* Pred uporabo pocakajte, da se morebitna razlita tekocina na enoti ali v njej osusi.
Priro¢nik shranite, morda ga boste Zeleli kdaj kasneje uporabiti.
Izdelek uporabljajte v Cistem okolju, v katerem ni umazanije, prahu, dlak domacih Zivali itd.

Pripomocka ne uporabljajte v blizini vnetljivih snovi ali v prisotnosti vnetljivih anesteti¢nih
mesanic z zrakom, kisikom ali dusikovim oksidom.

Pripomocka ni dovoljeno spreminjati.
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Normalno je, da je pripomocek med uporabo topel na dotik.
Na kompresor ne zlagajte druge opreme.

H Elektromagnetne informacije: Prenosne in radiofrekvenéne komunikacijske naprave, kot so
mobilni telefoni, pozivniki itd, lahko prekinejo delovanje elektri¢ne medicinske opreme. Zaradi
tega morate kompresor namestiti dovolj dale¢ od teh naprav, da ne povzrocijo motenj. Ta
pripomocek izpolnjuje standard IEC60601-1-2 za elektromagnetno zdruZljivost (EMZ). Varnostni
listi o EMZ so na voljo na hrbtni strani tega dokumenta. Vamostni listi o EMZ v drugih jezikih so
na voljo pri sluzbi za stranke druzbe Philips Respironics na telefonski stevilki +1 724 387 4000.
Oznaka CE na izdelku pomeni skladnost z vsemi zadevnimi direktivami EU. Stevilka priglasenega
telesa ne velja za Direktivo o omejevanju nekaterih nevarnih snovi v elektri¢ni in elektronski
opremi (RoHS).

E1V primeru odpovedi in/ali motenj v delovanju pripomocka preberite poglavje "Odpravijanje

tezav". Ohigja kompresorja ne odpirajte, saj v njem ni delov, ki bi jih bilo mogoce servisirati.

Uporaba deloy, ki niso originalni (npr. filtrov), lahko vpliva na pravilno delovanje pripomocka.

Za zmanjSanje tveganja elektri¢nega udara pripomocka NE RAZSTAVLJATE.

Pl Indoor use only.

Pripomocka ne uporabljajte brez filtra.
Pri uporabi katerega koli elektricnega pripomocka morate upostevati dolocene varnostne
ukrepe, vklju¢no z naslednjimi:
uporabljajte le originalno opremo in dele, ki jih dobavi izdelovalec;
enote nikoli ne potapljajte v vodo, saj pripomocek ni zas¢iten pred vdorom vode;
nikoli se ne dotikajte enote z vlaznimi ali mokrimi rokami;
enote ne puscajte na odprtem;
med uporabo enoto poloZite na stabilno in vodoravno povrsino;
prepricajte se, da odprtine za zracenje niso ovirane;
ne dovolite, da bi pripomocek uporabljali otroci ali druge osebe, ki tega niso sposobne;
enote ne izklopite tako, da izvlecete vti¢ iz elektri¢ne vti¢nice;
ne uporabljajte v tokokrogu ventilatorja;
* pripomocka ne uporabljajte, e je razpocen ali poskodovan.

Prepricajte se, da je nazivna napetost na oznaki na dnu enote enaka vasi elektri¢ni napetosti in
frekvenci, preden pripomocek vklopite v napeljavo.

Ne uporabljajte adapterja, niti enojnega niti veckratnega, in/ali podaljskov.
Enote ne pudcajte vklopliene v elektricno napeljavo, ko je ne uporabljate. Pripomocek izklopite iz
elektri¢ne vticnice, ko ne deluje.

Za instalacijo pripomocka upostevajte izdelovalceva navodila. Izdelovalec ni odgovoren za Skodo,
nastalo kot posledica nepravilne instalacije.
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Uporabnik ne sme sam zamenjati kabla. Ce se kabel poskoduie, se obrnite na sluzbo za stranke
druzbe Philips Respironics, pri kateri bodo kabel zamenjali (ni ga mogoce servisirati).

Predela za shranjevanje ne prenatrpajte z opremo.

Preden za¢nete pripomocek Cistiti ali pred zamenjavo filtra vti¢ izvlecite iz vticnice in tako
pripomocek locite od elektri¢nega napajanja.

Majhne delce je mogoce inhalirati, zauziti ali pa so nevarni. Zaradi dolzine obstaja nevarnost
zadavljenja ali zadusitve s kablom. Pripomocka ne puscajte samega z majhnimi otroki, osebami
s fizi¢nimi motnjami ali osebami z motnjami v ucenju.

Pripomocek, ki ga ve¢ ne uporabljate, zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Ne pozabite:
* Ta pripomocek vedno uporabljajte le z zdravili, ki vam jih predpise zdravnik;
» Uporabljajte opremo, ki vam jo priporoci zdravnik

Navodila za uporabo

&Kompresor pred uporabo vzemite iz kovcka, ce je prilozen.

Ko pripomocek razpakirate, kompresor in opremo preglejte in ugotovite, ali sta vidno
poskodovana ali okvarjena, ali imajo na primer razpoke v plasticnem ohigju, ki bi lahko izpostavil
elektri¢ne dele. Ce Zelite prijaviti poskodovani izdelek, se obrnite na sluzbo za stranke druzbe
Philips ali na svojega distributerja.

Med zdravljenjem sedite vzravnano in spros¢eno.
Kompresor vtaknite v elektri¢no vti¢nico.
Pred zdravljenjem glejte navodila za uporabo nebulatorja in opreme.

Za zacetek zdravljenja pripomocek VKLOPITE tako, da potisnete stikalo VKLOP/IZKLOP
v polozaj "I".

H Ko je zdravijenje kon¢ano, enoto [ZKLOPITE tako, da potisnete stikalo VKLOP/IZKLOP v poloZaj
"O", nato pa vti¢ izvlecite iz elektricne vticnice.

Pokrova ne zapirajte, Ce je cevje nebulatorja pritrjeno.
Ciscenje in vzdrzevanje
/N\Med cis¢enjem kabel ne sme biti v elektricni vticnici.

Ciséenje kompresorja, nebulatorja in opreme

Vsaj enkrat na mesec z vlazno krpo obriite zunanjost kompresorja.

Za cisCenje nebulatorja in opreme glejte navodila za nebulator in opremo.
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Zamenjava nebulatorja

Nebulator in opremo zamenjajte v skladu z navodili.

Zamenjava filtra

Filter morate zamenjati, ko je obarvan ali vlazen.

Odpravljanje tezav

Pripomocek se ne vklopi.

* Vti¢ mora biti trdno v elektri¢ni vti¢nici.

* Morda je bila aktivirana toplotna varovalka zaradi katerega od naslednjih razlogovs:
a) pripomocek ste uporabljali poleg grelca ali v vrocem okolju;
b) odprtine za zracenje (6) so ovirane in ne omogocajo zracenja motorja.

V tem primeru postavite stikalo za VKLOP/IZKLOP na "O" in poakajte vsaj 60 minut. Ce
pripomocek ne deluje dobro (nezadostni tlak in pretok), enoto za 10 sekund izklopite in jo
ponovno vklopite.

Po vsakem ciscenju preverite, ali zrak prihaja iz Sobe, ko je stikalo enote za vklop na "VKLOP",
in tako preverite, ali enota pravilno deluje.

Nepooblas¢ena popravila izni¢ijo garancijo.

Ce pripomocek ne deluje pravilno, ko ste upostevali napotke za odpravljanje tezav, se obrnite na
svojega pooblascenega distributerja ali sluzbo za stranke druzbe Philips Respironics na telefonski
Stevilki +1 724 387 4000.

Vzdrzevanje in popravila

Pripomocka nikoli ne odpirajte. Znotraj enote ni delov, ki bi jih lahko servisirali. Kompresorja ni
treba podmazovati ali vzdrzevati.
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Tehnicni podatki

Za¥cita pred toplotno preobremenitvijo  Toplotna varovalka z moZnostjo ponastavitve, delovna temperatura
150 °C

Povpreéna hitrost pretoka 7 I/min 70 kPa (0,7 bara)

Teza 22 kg

Raven hrupa 58 + 3 dBA

Tehnicni podatki

Zacita pred toplotno preobremenitvijo  Toplotna varovalka z moZnostjo ponastavitve, delovna temperatura
130 °C

Povprecna hitrost pretoka 6 /min 70 kPa (0,7 bara)

® EIK! B

Teza 20 kg

Raven hrupa 58 £ 3 dBA

Pripomocek razreda Il, pripomocek tipa BF (pripomocek s specificno zascito pred nevarnostmi elektricnega toka).
DVOJNO IZOLIRANO

Referencni standardi

Elektromagnetna zdruzljivost v skladu z IEC 60601-1-2

-
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Pogoji okolice

Pogoji shranjevanja

VlaZnost MIN 10 % rel. vlage-MAKS 95 % rel. vlage

Delovni pogoji

Vlaznost MIN 10 % rel. vlage-MAKS 95 % rel. viage

Glosar simbolov

POZOR @ Razred II, dvojno izolirano

| vkLor @elovanie)

QO ZKLOP (delovanje) Izmenicni tok m Uporabljeni deli tipa BF

@ Serijska Stevilka

@ Upodtevajte navodila za uporabo

Loceno zbiranje odpadkov @ Samo za uporabo v notranjih prostorih

lzdelovalec R Temperaturne omejitve

g Atmosferski tlak Vlaznost

IP21 Stopnja zasite pred vdorom v ohisje : IP21 (za¥¢iteno pred vdorom trdih teles z dimenzijami, vegjimi od 12 mm; zad¢iteno
pred vdorom vertikalno padajocih vodnih kapljic).

Garancija

Druzba Respironics, Inc zagotavlja, da kompresor nima materialnih ali tovamiskih okvar pod normalnimi pogoji
uporabe in delovanja za 3-letno obdobje od datuma nakupa od druzbe Respironics, Inc. Garancija je omejena na
popravilo ali zamenjavo tovrstnih domnevno okvarjenih delov ali opreme, kar je v izklju¢ni presoji druzbe
Respironics, Inc ce se zahtevek izkaze dobroveren po oceni s strani druzbe Respironics, Inc. Ta garancija ne
obsega nobenih delov ali opreme, ki so bili izpostavljeni napacni uporabi, nepraviinemu delovanju, nezgodnemu
poskodovanju ali nepooblas¢enim popravilom, in ne obsega strokov dela, potrebnega za popravilo. Vse dele
mora distributer izdelka, ki enoto servisira, ustrezno zapakirati in poslati s placano postnino. Druzba Respironics,
Inc kupcu ali drugim ne odgovarja za izgubo uporabne vrednosti naprave ali za posredno, nezgodno ali posledi¢no
Skodo, ki lahko zaradi tega nastane.
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1. Sumuttimen letku 7. llmasuodatin (sivultapdin)

2. Sumuttimen suukappale 8. Kompressorin ilmaldhto

3. Sumuttimen kasiyksikko 9. llmatulo suodattimelle (sivultapdin)
4. Sumuttimen pidin (sisltdpain) 10. Kansi

5. Pddlle/pois virtakytkin 11. Séilytystila

6. Kompressorin iima-aukot 12. Virtajohdon sijainti

Kayttdohjeet
InnoSpire Deluxe
Tarkead: Lue ndmd kdyttdohjeet huolellisesti ennen kuin kdytdt laitetta. Jos sinulla on tuotteeseen

liittyvid kysymyksid tai ongelmia, ota ystavdllisesti yhteyttd terveydenhoitajaasi tai Philips Respironics
asiakaspalveluun numeroon +1 724 387 4000.

Yleistd tietoa

Kayttotarkoitus: Tamad tuote on tarkoitettu kdytettdvéksi paineilmaldhteend sairaanhoitotarkoituk-
sissa. Sitd tulisi kdyttdd pneumaattisen (suihku) sumuttimen kanssa tuottamaan suihkehiukkasia
hengitysteiden hoitoon tarkoitetusta lddkkeestd sekd lapsille ettd aikuisille.

® VAROITUKSET

Kayta laitetta oikeaan kayttotarkoitukseen timan kayttokirjan ohjeiden mukaisesti
kompressorilla varustettuna sumuttimena suihkehoitoon. Noudata liakarisi ohjeita.
Muunlainen kdytté on epdsopivaa ja saattaa olla vaarallista. Valmistaja ei ole vastuussa
epdsopivan, vadrdn tai epdjarkevdn kdytdn aiheuttamista vahingoista tai mikdli yksikko litetddn
sahkoasennuksiin, jotka eivat tdytd turvallisuusvaatimuksia.

* On suositeltavaa hankkia varalaite (esim. asteikolla varustettu annostusinhalaattori [MDI] tai
paristokdyttdinen kompressori) hengitysteiden hoitoon sille varalle, ettd syntyy tilanne missd
sumutinta ei voida kdyttdd (esim. sahkokatkoksen aikana tai mikéli kompressori jostakin syystd
lakkaa toimimasta).

* Jos laitetta on pidetty toimintaolosuhteiden ulkopuolella, sen pitdd antaa palautua
normaaleihin kdyttdolosuhteisiin ennen kayttoa.

* Jos yksikon péddlle tai sisddn kaatuu nestettd, sen on kuivuttava ennen kayttod.

Sdilytd tdma kasikirja tulevaisuuden tarpeisiin.

Kéytd tuotetta puhtaassa ympdristdssd, jossa ei ole likaa, polyd, lemmikkien karvoja tms.

Laitetta ei saa kdyttddpalavien aineiden ldheisyydessd, tai palavan narkoosiaineen ja ilman tai
ilokaasun yhteydessa.

B T:t3 laitetta ei milldn lailla saa muuttaa.
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On normaalia, ettd laite on kosketukselle lammin kdyton aikana.

Al aseta kompressoria muiden laitteiden paalle.

H Sihkomagneettista tietoa: Kannettavat ja radiotaajuiset kommunikointilaitteet, kuten
matkapuhelimet, henkildhakulaitteet ym. voivat hdiritd elektronisten sairaanhoitolaitteiden
toimintaa. Tdstd syystd kompressori on asetettava tarpeeksi kauas ndistd laitteista hdirididen
valttamiseksi. Tama laite tdyttdd standardin IEC60601-1-2 sdhkdmagneettiselle
yhteensopivuudelle (EMC). EMC-datalehtid on tdman asiakirjan lopussa. Muunkielisid
EMC-datalehtid voi tilata Philips Respironics asiakaspalvelusta numerosta +1 724 387 4000.
Tuotteen CE-merkki tarkoittaa, ettd tuote tdyttdd kaikki sovellettavat EU-direktiivit. Huomaa,
ettd Notified Body-numero ei pade RoHS-direktiiville (tiettyjen vaarallisten aineiden
kéyttorajoitukset sahko- ja elektroniikkalaitteissa).

Bl Vika- tai virhetoimintatapauksessa, lue “Vianhaku” lukua. Ali avaa kompressorin koteloa, koska
tuote ei ole huollettavissa.

Laite saattaa toimia huonommin mikéli alkuperdisid varaosia (esim. suodattimia) ei kdyteta.

Sahkaiskun valttamiseksi LAITETTA El SAA PURKAA.

B Vain siskiyttoon.

Al4 kiyt laitetta ilman suodatinta.

Kaikkien sdhkolaitteiden kdyton yhteydessa tiettyjd tarkeitd turvallisuustoimenpiteitd on aina

noudatettava, esim. seuraavia:

* Kéytd vain valmistajan toimittamia alkuperdisid tarvikkeita ja osia;

« Al koskaan upota laitetta veteen, koska se ei ole suojattu veden tunkeutumista vastaan;
« Al koskaan kosketa yksikkod marilld tai kosteilla kasills;

* Al4 jatd yksikkod ulos;

* Pidd tukevalla ja vaakasuoralla pinnalla kayton aikana;

* Varmista, ettd ilma-aukot eivdt ole tukossa;

* Ali anna valvomattomien lasten tai heikkojen henkildiden kiyttaa yksikkod;
* Al sulje yksikkod vetamalli pistoke irti sahkopistukkaasta;

« Al4 kiyta ventilaattoripiiriss;

« Al4 kdyta laitetta jos siind on halkeamia tai se on vaurioitunut.

[ Varmista, etti sahkoarvot, jotka ilmenevit yksikon alla olevasta kilvesti vastaavat verkkojinnitetta
ja taajuutta ennen kuin liitdt laitteen.

Ald kiytd sovitinta, yksittaists tai monisovitinta, ja/tai jatkojohtoa.

Al jatd yksikkod litettyna kun sitd ei kdytetd. Irrota laite sahképistukasta kun se ei ole kiytdssi.

Noudata valmistajan ohjeita laitteen asennuksessa.Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen
asennuksen aiheuttamista vahingoista.

Kayttdjd ei saa vaihtaa verkkojohtoa. Mikdli verkkojohto vaurioituu, ota yhteyttd Philips

Respironics asiakaspalveluun sen vaihtamiseksi (sitd ei voi huoltaa). 143



Al4 aseta siilytystilaan likaa tarvikkeita.
Ennen kuin puhdistat laitetta tai vaihdat suodatinta, laite on irrotettava verkkojannitteestd
vetdmdlla pistoke irti.

Pienid osia voi hengittdd sisddn tai nielld, tai ne voivat olla vaarallisia. Kaapelin pituus voi johtaa
kuristukseen tai tukehtumiseen. Ald jatd yksikkod pienen lapsen tai fyysisesti vammaisen henkilén
kanssa, tai oppimisvaikeuksista kdrsivan henkilén kanssa.

Jos et endd tule kdyttdmadadn yksikkod, hankkiudu eroon siitd voimassaolevien paikallisten
sddntdjen mukaisesti.

Muista:
 Kdytd tatd laitetta vain lddkarisi madrddmille ladkkeille;
* Kaytd ladkarisi suosittelemia tarvikkeita.

Kayttoohjeet
/N Poista kompressori mahdollisesta kantolaukusta ennen kayttoa.

H Poistettuasi laitteen pakkauksesta, tarkista mikéli kompressorissa ja tarvikkeissa on nikyvid

vaurioita tai vikoja, esim. halkeamia muovikotelossa jotka saattavat paljastaa sdéhkékomponentteja.

Ota yhteyttd Philips Respironics asiakaspalveluun tai paikalliseen jdlleenmyyjdan mikdli tuote
on vaurioitunut.

Istu pystysasennossa ja rentoutuneena hoidon aikana.

Liitd kompressori sahkopistukkaan.

Lue sumuttimen ja tarvikkeiden ohjeet ennen hoitoa.

Aloita hoito asettamalla laite asentoon PAALLE painamalla PAALLE / POIS-kytkin asentoon “I”.

B Kun hoito on suoritettu paitokseen, aseta yksikké asentoon POIS asettamalla kytkin asentoon
"O" ja irrota pistoke sdhkopistukkaasta.

Al sulje kantta sumuttimen letkun ollessa litettyn.

Puhdistus ja ylldpito

&Varmista ennen puhdistusta etta virtajohto on irrotettu sahkopistukkaasta.
Kompressorin, sumuttimen ja tarvikkeiden puhdistus

Pyyhi kompressori ulkopuolelta kostealla pyyhkeelld vahintddn kerran kuukaudessa.
Tarvikkeiden ja sumuttimen puhdistusohjeet 16ytyvdt sumuttimen ja tarvikkeiden kayttdohjeista.
Sumuttimen vaihto

Sumutin ja muut tarvikkeet on vaihdettava ohjeiden mukaisesti.
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Suodattimen vaihto

Suodatin on vaihdettava kun se ndyttdd varjdantyneeltd tai maratta.

Vianhaku

Laite ei kdynnisty

* Varmista, ettd pistoke on kunnolla kiinni sahképistukkaassa.

* Terminen suoja on mahdollisesti lauennut seuraavista syista:
a) laitetta on kdytetty ldhelld lammityslaitetta tai kuumassa ymparistossa
b) ilma-aukot (6) ovat tukossa eivdtkd tuuleta moottoria

Tassd tapauksessa, aseta PAALLE/POIS-kytkin asentoon ‘O’ ja anna sen olla tissi asennossa
vahintddn 60 minuuttia. Virhetoimintatapauksessa (liian alhainen paine ja virtaus) aseta yksikko
pois-asentoon 10 sekunniksi ja taas pélle.

Tarkista jokaisen puhdistuskerran jdlkeen ettd yksikkd toimii oikein varmistamalla ettd iimaa tulee
edelleen suukappaleesta yksikon ollessa asennossa “PAALLE".

Ei-valtuutetut korjaukset lakkauttavat takuun.

Milkali laite ei toimi kunnolla ndiden vianhakutoimenpiteiden jilkeen, ota yhteyttd valtuutettuun
jalleenmyyjaan tai Philips Respironics asiakaspalveluun numeroon +1 724 387 4000.

Yllapito ja korjaukset

Ali koskaan avaa yksikkoa. Yksikéssd ei ole huollettavia osia. Kompressori ei vaadi voitelua
tai ylldpitoa.
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Tekniset tiedot

Terminen ylikuormitussuoja Nollattava terminen sulake; toimintalampétila 150 C°

Keskimadrdinen virtausnopeus 7 l/min 70 kPa (0,7 bar)

Paino 2,2kg

Melutaso 58+3dBA

Tekniset tiedot

Terminen ylikuormitussuoja Nollattava terminen sulake; toimintalampétila 130 C°

Keskimadrdinen virtausnopeus 6 1/min 70 kPa (0,7 bar)

Paino 2,0kg

Melutaso 58+3dBA

Luokan Il laite, lajin BF laite (laite, jossa erityistd suojausta sdhkdiskua vastaan).
KAKSOISERISTETTY

Vastaavat standardit

Séhkémagneettinen yhteensopivuus standardin IEC 60601-1-2 mukaan

Ympiristoolosuhteet

Sdilytysolosuhteet

Kosteus MIN 109 RH — MAKS 95% RH
Kayttéolosuhteet
Kosteus MIN 109% RH — MAKS 95% RH

Merkkien selitykset

I PAALLE (virta) A HUOMAA @ Luokka II, kaksoiseristetty
Q POIS (virta) ~ Vaihtovirta m Laji BF sovellettavat osat
@ Sarjanumero E Lajiteltava jite @ Vain sisdkdyttéon
@ Noudata kdyttoohjeita “ Valmistaja R Lampétilarajoitus
g limankehan paine _@ Kosteus

IP21 kotelon tunkeutumissuojaus: IP21 (suojattu kiinteiden kappaleiden tunkeutumisesta, joiden mitat ovat yli 12 mm. Suojattu
pystysuoraan tippuvista vesipisaroista).

Takuu

Respironics, Inc takaa, ettd kompressorissa ei esiinny aine- tai asennusvikoja normaalissa kdytossd 3 vuoden ajan
ostopdivamddrdstd Respironics, Inc.ltd. Takuu rajoittuu korjaukseen tai vaihtoon Respironics, Inc:n oman harkinnan
mukaisesti, niille komponenteille tai laitteille joiden véitetdan olevan viallisia Respironics, Inc:n arvioitua véitteiden
pitdvdn paikkansa. Tamd takuu ei koske mahdollisia komponentteja tai laitteita joita on kéytetty vddrin tai
epdsopivasti, eikd tapaturmien aiheuttamia vahinkoja tai ei-valtuutettuja korjauksia, eikd mydskddn korjauksien
aiheuttamia lisityokustannuksia. Kaikkien palautettavien laitteiden on oltava hyvin pakattuina ja ne lahetetaan
ldhetysmaksu maksettuna yksikkod huoltavan jdlleenmyyjan toimesta. Respironics, Inc ei ole vastuussa ostajalle tai
muille laitteen kdytostd poiston aiheuttamista kustannuksista tai mahdollisista epdsuorista tai seurannaisvahingoista,
jotka saattavat syntyd.
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1. Nebulisatorns slang 7. Luftfilter (sett fran sidan)

2. Nebulisatorns munstycke 8. Kompressorns luftuttag

3. Nebulisatorns handenhet 9. Luftintag for filter (sett fran sidan)
4. Nebulisatorns héllare (sedd inifran) 10. Lock

5. Strém pé/av-knapp 11. Forvaringsfack

6. Kompressorns luftmynningar 12. Elsladdens plats

Bruksanvisningar
InnoSpire Deluxe

Viktigt! Lds dessa anvisningar noggrant innan du anvander apparaten. Om du har fragor eller
problem med produkten ska du kontakta din hdlsovardare eller Philips Respironics kundtjanst pa
numret +1 724 387 4000.

Allman information

Avsedd anvandning: Denna produkt dr avsedd att fungera som kdlla for tryckluft i medicinska
tilldmpningar. Den ska anvdndas tillsammans med en pneumatisk (jet) nebulisator for att
producera aerosolpartiklar av mediciner for respiratorisk terapi for savél barn som vuxna.

® VARNINGAR

Hl Anvind denna apparat enligt avsedd anvindning i enlighet med denna handbok som
kompressorforsedd nebulisator for aerosolterapi. Folj din lakares anvisningar.

Ovrig anvdndning dr oldmplig och kan vara farlig Tillverkaren patar sig inget ansvar for eventu-

ella skador som orsakats av oldmplig, felaktig eller orimlig anvandning eller om enheten ansluts

till elektriska installationer som inte uppfyller sdakerhetskraven.

* En reservapparat (t.ex. MDI eller batteridriven kompressor) rekommenderas for
respirationsterapi i det fall att din nebulisator inte kan anvdndas (t.ex. vid elavbrott eller om
din kompressor av ndgon anledning slutar fungera).

* Om apparaten varit utanfor funktionsférhallandena, ska du lata den aterga till normala
funktionsspecifikationer innan du anvander den.

* Om nagon vétska spillts pa eller in i enheten ska den torka innan apparaten anvands.

Spara denna handbok fér senare anvandning.

Anvand produkten i ren milj6; alltsa fri fran smuts, damm, har fran séllskapsdjur etc.

Apparaten far inte anvdndas i ndrheten av brannbara dmnen eller brannbar narkosblandning
som innehaller luft, syre eller lustgas.

Utrustningen far inte modifieras pa nagot satt.

B Det 4r normalt att apparaten kinns varm nér den ar i bruk.
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Stapla inte kompressorn med annan utrustning.

H Elektromagnetisk information: Birbara och RF-kommunikationsapparater, tex. mobiltelefoner,

pagers etc. kan stéra funktionen hos elektronikbaserad medicinsk utrustning. Av denna anledning

maste din kompressor placeras pa tillrdckligt avstand fran dessa apparater for att undvika
stéringar. Denna apparat uppfyller standarden IEC60601-1-2 for elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC). EMC datablad ingar i slutet av detta dokument. EMC datablad pa andra
sprak kan bestdllas fran Philips Respironics kundtjanst pa numret +1 724 387 4000. CE-market
pa produkten anger att alla tillimpliga EU direktiv uppfylls. Obsevera att Notified Body-numret
inte gdller RoHS-direktivet (begrdansning vid anvandning av vissa farliga dmnen i elektrisk och
elektronisk utrustning).

E1Vid fel och/eller felaktig funktion ska du ldsa avsnittet “Felskning”. Oppna inte kompressorns
holje, for det dr inte majligt att utfora service pa produkten.

Apparatens korrekta funktion férsimras eventuellt ifall reservdelar av originalfabrikat (t.exfilter)
inte anvands.

M For att reducera risken for elstét FAR ENHETEN INTE MONTERAS ISAR,
Endast for inomhusbruk.
EEl Anvand inte apparaten utan filter
Vid anvdndning av elektriska apparater maste vissa viktiga sdkerhetsatgarder alltid vidtagas,
tex: foljande:
* Anvdnd endast tillbehér och komponenter av originalfabrikat fran tillverkaren;
* Sdnk aldrig ner enheten i vatten for den ar inte skyddad mot vattenintrang;
» Ror aldrig vid enheten med vata eller fuktiga hiander;
* Ldmna inte enheten utomhus;
* Placera enheten pa en stadig och vagrdt yta ndr den ska anvdndas;
* Kontrollera att luftventiimynningarna inte dr blockerade;
* Lat inte o6vervakade barn eller svaga personer anvdnda enheten;
* Stdng inte av enheten genom att dra stickkontakten ur eluttaget;
* Anvdnd inte i ventilatorkrets;
¢ Anvdnd inte enheten om den har sprickor eller dr skadad pa annat stt.
Kontrollera att spanningen och frekvensen pa ditt eluttag dr samma som de som anges pa
etiketten under enheten innan du ansluter enheten.
Anvdnd inte adapter, enkel eller férgrenad, och/eller skarvsladd.
Ldmna inte enheten ansluten ndr den inte anvdnds. Koppla bort enheten fran eluttaget ndr den
inte anvdnds.

Folj tillverkarens anvisningar for installation av enheten. Tillverkaren patar sig inget ansvar for
eventuella skador som orsakas av felaktig installation.
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Anvédndaren far inte byta elsladd. Ifall elsladden skadas ska du kontakta Philips Respironics
kundtjanst for att fa den bytt (man kan inte utféra service pa den).

Satt inte alltfor mycket tillbehor i forvaringsfacket.

Innan du rengér enheten eller byter filter ska du koppla bort enheten fran eluttaget.

Sma delar kan andas in, svdljas eller vara farliga. Kabelns lingd utgér fara for strypning eller
kvavning. Ldmna inte enheten med ett ensamt litet barn eller fysiskt handikappad person eller
nagon med inldrningssvarigheter.

Om enheten inte lingre kommer att anvdndas ska den kasseras enligt gdllande lokala foreskrifter:
Kom ihag att:

* Anvdnda denna apparat endast med de mediciner som ordinerats av din ldkare;

* Anvdnda de tillbehor som din ldkare rekommenderat.

Bruksanvisningar
ATa kompressorn ur barvaskan (i forekommande fall) fore anvandning.

Nar du packat upp apparaten ska du kontrollera kompressorn och tillbehéren for synliga skador
eller fel, t.ex. sprickor i plasthdljet som kan blotta elektriska komponenter. Kontakta Philips
Respironics kundtjdnst eller aterforséljaren for att rapportera om skadad produkt.

B Vid behandling ska du sitta uppriétt och slappna av.

Anslut kompressorn till eluttaget.

Lds bruksanvisningarna for nebulisatorn och tillbehdren fére behandlingen.

Paborja behandlingen genom att sitta PA apparaten med PA/AV-knappen till liget ‘1",

Nér behandlingen ar slutford ska du stdnga AV enheten genom att sitta knappen i ldget
"O" och dra loss stickkontakten fran eluttaget.

Stdng inte locket ndr nebulisatorslangen dr ansluten.
Rengdring och underhdll
&Vid rengoring ska du kontrollera att natsladden inte ar ansluten till eluttaget.

Rengdring av kompressor, nebulisator och tillbehor

Anvand en fuktig trasa for att torka av kompressorn pa utsidan minst en gang i manaden.

Se bruksanvisningarna for nebulisatorn och tillbehdren for rengéring av tillbehdren och nebulisatorn.

Byta nebulisator

Nebulisator och Svriga tillbehdr ska bytas i enlighet med anvisningarma.
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Byta filter

Filtret ska bytas ndr det ser missfargat eller vatt ut.

Felsokning

Apparaten kommer inte pa

* Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i vdgguttaget.

* Den termiska sikringen har eventuellt aktiverats av foljande orsaker:
a) apparaten har anvants i ndrheten av ett varme-element eller i het miljo
b) luftmynningarna (6) ar tilltdppta och férhindrar motorventilation

| detta fall ska du sitta PA/AV-knappen i ldget ‘O’ och lata apparaten vara av i minst 60 minuter:
Vid funktionsfel (otillrdckligt tryck och fléde) ska du stdnga av enheten i 10 sekunder och sedan
igen pa.

Efter varje rengdring ska du kontrollera att enheten fungerar rdtt genom att forsakra att luft

fortfarande kommer ur munstycket ndr enheten stts i ldget ‘PA’.

Icke auktoriserade reparationsatgdrder upphdver garantin.

Om apparaten inte fungerar ritt efter dessa felavhjilpande atgirder ska du kontakta din
auktoriserade aterforsiljare eller Philips Respironics kundtjanst pa numret +1 724 387 4000.
Underhall och reparation

Oppna aldrig enheten. Det finns inga delar i enheten som kan repareras. Kompressorn kriver ingen
smorjning eller underhdll.
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Tekniska specifikationer

Termiskt Gverbelastningsskydd Aterstillbar termisk sikring; funktionstemperatur 150 C°

Genomsnittlig lddeshastighet 7 /min.70 kPa (0,7 bar)

Vikt 2,2kg

Bullerniva 58+3dBA

Tekniska specifikationer

Termiskt Gverbelastningsskydd Aterstillbar termisk sikring; funktionstemperatur 130 C°

Genomsnittlig fiodeshastighet 6 I/min.70 kPa (0,7 bar)

Vikt 2,0kg

Bullerniva 58+3dBA

Klass Il apparat, typ BF apparat (apparat med specifikt skydd mot elfaror).
DUBBELISOLERAD
Uppfyller standarder

Elektromagnetisk kompatibilitet enligt IEC 60601-1-2

Miljokrav

Forvaringsforhallanden

Luftfuktighet

Funktionsférhallanden

MIN 109% RH — MAX 95% RH

Luftfuktighet MIN 109 RH — MAX 95% RH
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Symbolférteckning

@ Klass Il, dubbelisolerad

m Typ BF tillimpliga delar

@ Endast inomhusbruk

I PA strom) /N OBSERVERA

O AV (strém)

@ Serienummer

@ Folj bruksanvisningarna

~  Vixelstrom
g Sorterbart avfall

J Tillverkare ﬂ/ Temperaturbegransning

g Atmosfariskt tryck @ Luftfuktighet

IP21 Haljets skyddsklass for intrang: IP21 (skyddad mot intrang av fasta kroppar vars dimensioner &r stérre n 12 mm. Skyddad
mot intrang av lodritt fallande vattendroppar).

Garanti

Respironics, Inc garanterar att kompressom ér fri fran fel i material och utférande vid normal anviandning och
normalt bruk under 3 drs tid fran inkdpsdatum fran Respironics, Inc. Garantin begransas till reparation eller byte
enligt Respironics, Inc:s eget avgérande av sadan komponent eller utrustning som pastds vara felaktig nar
pastdendets riktighet pavisats i Respironics, Inc:s utvdrdering. Denna garanti omfattar inte komponenter eller
utrustning som utsatts for missbruk, olamplig anvandning, olycksrelaterad skada eller icke auktoriserad reparation,
och omfattar inte heller kostnader relaterade till reparationsarbete. Alla artiklar som retureras maste packas
ordentligt och sindas med portot betalt av produktens aterforsdljare som utfor service pa enheten. Respironics,
Inc bér inget ansvar gentemot koparen eller andra personer for forlust av anvdndning av enheten eller for
eventuella indirekta, relaterade eller féljdskador som kan uppkomma.
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6. Céc |6 théng hoi clia may nén khi

7. B6 loc khi (phia bén canh)

8. L& xa khi clia may nén khi

9. L6 nap khi cho bé loc (phia bén canh)
10. N&p day

11. Khoang dung

12. Vi tri day dién

1. éng clia may phun swong

2. B6 phan gén vao mdém clia
may phun suong

3. Tay cam clia may phun swong

4. B6 phéan gitr may phun suong
(phia bén trong)

5. Cong tac bat/tat dién

Hudng dan sir dung
InnoSpire Deluxe

Quan trong: Doc k§ cac huéng dan nay trrére khi str dung. Néu quy vi cé thac méc hodc gép vén
dé v&i san pham, vui long lién lac véi nha cung cép dich vu chdm séc sirc khde clia quy vi hodc Ban
Dich Vu Khach Hang cta Philips Respironics tai s6 +1 724 387 4000.

Théng tin tdng quat

Muc dich sir dung: San phadm nay la nham muc dich cung c&p ngudn khi nén cho cac muc dich y

té. San phdm sé duoc sir dung cuing véi may phun swong (tia phut) dé xit thude dudi dang hat khi

dé tri liéu ho hdp cho ca tré em va ngudi lon.

@ cAnHBAO

S{r dung mdy nay theo ding muc dich sir dung trinh bay trong cdm nang huéng dan nay
dwéi dang may phun swong cé b phan nén khi dé tri liéu béng xit thudc. Lam theo ding
chi dan cla bac si.

Bét ky trrdng hop st dung nao khac déu bj coi la sir dung khéng thich hop va cé thé nguy hiém.

Hang san xuét khong thé chiu trach nhiém déi véi bat ky thiét hai nao do st dung khéng thich

hop, khong dung cach hodc khéng hop Iy, hodc néu may dugc két ndi vai ngudn dién khong tuan

tha qui dinh vé an toan.

* Nén c6 thiét bj dy phong (vi du nhu MDI ho&c may nén khi chay bang pin) dé truyén khi trong
treéng hop mdy phun suwrong clia quy vi khong thé sir dung duoc (vi du nhu trong thoi gian bi
cup dién hodc néu may nén khi khéng thé hoat dong duworc vi ly do nao do).

» Néu may & bén ngoai diéu kién hoat dong, hay dé may tré lai cac thong s6 hoat dong binh
thwong trude khi sir dung.

» Néu c6 chét 16ng bi d6 1&n trén hoc Iot vao bén trong may, can phai dé cho kho trurére khi st dung.

Gitr cudn cd&m nang nay dé tham khao sau nay.

S dung s&n pham trong méi trudng sach sé; noi khdng cé bui bén, bui dét, 16ng th, v.v...

Khéng nén str dung may & gan cac chat dé bat chay, hodc khi cé hén hop thuéc gay mé dé chay
vé&i khéng khi, 6-xy hodc 6-xy ni-to.
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Khoéng duoc phép chinh slra may.

May thuong sé& cé cam gidc nong néu quy vi cham vao trong khi st dung.

Bulrng xép chdng may nén khi v&i cac thiét bi khac.

B Théng tin vé dién tir: Cac thiét bi truyén théng RF va thiét bi cam tay vi du nhw may dién thoai di
déng, may nhan tin, v.v... ¢ thé gay tré ngai cho hoat déng clia may méc y té chay bang dién. Vi
vay, can phai d4t may nén khi tranh xa cac thiét bi nay & khoang cach vira di dé tranh gay can trér
hoat déng. May nay héi dd tiéu chudn IEC60601-1-2 vé trong thich dién tir (EMC). Céc t& dir liéu
vé EMC c6 sdn & mét sau cla tai liéu nay. Quy vi cé thé 18y t& dir liéu EMC béng cac ngén ngl
khéc qua ban dich vu khach hang cua Philips Respironics tai s6 +1 724 387 4000. Nhan hiéu CE
trén san pham c6 nghia la chap hanh moi Qui Binh hién hanh clia Khdi Cong Bong Chau Au. Xin
Iy y réng s6 Notified Body khéng &p dung cho RoHS (gi¢i han sir dung mét s chat nguy hiém
trong may maéc chay dién va may moéc dién tr).

El Trong treong hop may khéng hoat déng vavhodc c6 hwr héng, vui long doc muc “Khic phuc sir ¢6”.
Dirng mé phan vé ngoai clia may nén khi vi day khong phai 1a san phdm duoc bao tri.

Chtrc n&ng hoat dong binh thudrng clia may cé thé bi anh huéng néu khéng st dung céc bd phan
thay thé géc (vi du nhu bd loc).

i pé giam nguy co séc dién, DUNG THAO DG MAY.

Chi str dung trong nha.

Khong st dung may khi khéng cé bo loc.

Khi str dung bat ky loai may méc chay béng dién nao, ludn phai tuan theo mét s6 bién phap bao

dam an toan quan trong, trong dé bao gém céac bién phap sau day:

* Chi str dung céc bd phan va phu kién géc do hang san xuét cung cép;

« Blrng bao gi&r dé may ngap trong nuéc vi may khong dwoc bao vé chéng nuéc xam nhap;
* Plrng bao gi&r cham vao may khi tay quy vi dang wét hodc &m wot;

« Blrng bao gi&r dé may bén ngoai troi;

* it may trén b& mat ndm ngang va chac chan khi van hanh;

* B&o dam la céc 16 thong hoi khong bi chan;

* Pirng cho phép tré em khong cé nguoi giam sat hodc nhirng nguoi khdng khée manh str dung may;
« Dlrng tit may bang céch kéo day dién ra khdi 6 cdm dién ma khong lam gi khéc;

* Khéng nén str dung trong ng ctia may théng ho;

« Pirng st dung néu may cé cac vét nirt hoc bi hu héng.

Bao dam réng hang mirc dién trén nhan x8p hang & day chiéc may phu hop véi ngudn dién thé
chinh va tan s& clia quy vi trrée khi cdm dién vao may.

8 Khong st dung bd didu hop, cho du la loai don hay da tan, va/hoic day ndi dai.

Birng dé may & tinh trang van cdm dién khi khong st dung. Thao phich cdm ctia may ra khoi
& dién khi khong sir dung.
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Lam theo céc chi dan clia hang san xuét vé 1&p d&t may. Hang san xuét khéng chiu trach nhiém déi
véi bét ky thiét hai nao do 1&p d&t khéng dung.

Ngudi str dung khong thé thay day dién ngudn. Trong trrérng hop day dién ngudn bi hu héng, lién
lac v&i ban dich vu khach hang cla Philips Respironics dé dé nghi thay thé (khéng cé Ilwa chon
bao hanh).

Dirng dé qua nhiéu phu kién trong khoang dung.

Trwée khi lau chui hodc thay tdm loc, hay ngat may ra khéi ngudn dién chinh béng cach thao 6
cam.

Céc bd phan nhé c6 thé cé nguy co hit phéi, nudt hodc nguy hiém. Do chidu dai nén day dién c6
thé bop nghet hodc gay ngat thé. Birng dé may mét minh véi tré nhd hodc nhirng ngudri khuyét tat
hodc ngudi cé van dé vé nhan thirc.

Néu khdng con dung téi may, hay virt bd theo dung cac qui ché dia phwong hién hanh.

Nhé:

« Chi str dung may nay v&i cac loai thudc duoc bac st clia quy vi ké toa;
* St dung céc phu kién theo chi dan va goi y clia bac si.

Huwéng dan st dung

&Lé’y may nén khi ra khéi tii dwng néu cé trwéc khi sir dung.

Sau khi thao bao géi boc ngoai, kiém tra may nén khi va cac phu kién dé xem cé nhin thay tinh
trang hu hdng ho&c 16i, chéng han nhu cac vét nirt trong vé nhura cé thé 1am hé cac bo phan dién.

Lién lac vé&i ban dich vu khach hang ctia Philips Respironics hodc nha phan phéi san phdm dé bao
céo san phdm hu héng.

Khi diéu tri, ngdi thdng va tha long.

Cam may nén khi vao trong 6 dién.

B Tham khao céc huéng dan vé st dung phu kién va may phun swong trirée khi sira chira.

Dé bat dau sira chira, BAT may béng cach bam cong tdc ON / OFF vao vi tri “I”.

B Kni sira chita xong, TAT may baing cach duwra cong tic vé vi tri “O” va thao day dién ra khoi 6 dién.
DBurng déng nép day khi dang gan éng truyén clia may phun suong.

Lau chui va bao tri

&Trong thoi gian lau chui, bdo dam day dién khong cdm trong & dién.

Lau chui may nén khi, may phun swong va cac phu kién

Dung gié w6t dé lau sach phia bén ngoai clia méy nén khi it nhat méi thang mét lan.

Tham khéo céc huéng dan sir dung vé phu kién va may phun swrong dé lau chui cac phu kién va may
phun swong.
162
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Thay may phun suong
Méy phun suwrong va céc phu kién khac can duoc thay thé theo ding huéng dan.
Thay tam loc
Phai thay thé tdm loc khi nhin thay tinh trang thay d6i mau s&c hodc uot.
Khéc phuc s cé
Khéng bat dugc may
* Bao dam 6 c&m géan chéc vao & cam dién.
» Bo phan bao vé nhiét c6 thé da duwoc kich hoat vi nhitng ly do sau day:
a) sir dung may gan 16 sudi hodc noi cé nhiét dd nong
b) céc 16 hé thong hoi (6) bi chén nén khéng thé théng hoi déng cor
Néu trirérng hop nay xay ra, chinh cong tdc ON/OFF v& vi tri ‘O’ va dé nguyén trong it nhat 60 pht.
Trong trwérng hop hu hdng (&p sudét va ludng khi khéng du) tat may trong 10 gidy va bat lai.
Sau méi lan lau chui, kiém tra dé bao dam la may dang hoat dong binh thudng béng cach bao dam la
khong khi van di ra khdi voi khi may & vi tri "ON".
Stra chira trai phép sé& khién bao hanh khéng con gia tri.
Néu may khéng hoat ddng binh thuéng sau khi da ap dung cac buéc khac phuc sw ¢é néi
trén, lién lac véi nha phan phdi san pham dwoc phép ciia quy vi hodc Ban Dich Vu Khach Hang
cua Philips Respironics tai s6 +1 724 387 4000.
Bao tri va sira chira
Birng bao gie nén mé may. Khdng cé cac bo phan cé thé duoc bao tri bén trong may. May nén
khéng can phai béi tron hoic béo tri.

163
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Cac thong sé ky thuat

B0 phan bao vé qua tai nhiét Cau chi nhiét c6 thé chinh lai duoc; nhiét dd hoat dong 1a 150 C°

Ludng khi & mirc trung binh 7 LPM 70 kPa (0.7 bar)

Trong lwong 2.2kg

Do on 58+3dBA

Cac théng sé ky thuat

B6 phan bao vé qua tai nhiét Cau chi nhiét c6 thé chinh lai duoc; nhiét dd hoat dong 1a 130 C°

Ludng khi & mirc trung binh 6 LPM 70 kPa (0.7 bar)

Trong luong 2.0kg

D6 6n 58+3dBA
Thiét bj hang I, thiét bi Dang BF (thiét bj c6 tinh ning bao vé d&c biét chéng cac méi nguy hiém do dién).
CACH NHIET KEP

Tham chiéu t6i céc tiéu chudn

Tuong thich dién tir theo IEC 60601-1-2

Cac diéu kién xung quanh

Céc diéu kién cét trr

D6 4m TOI THIEU 10% RH - TOIDA 95% RH

Céc diéu kién van hanh

D6 4m TOI THIEU 10% RH - TOIDA 95% RH
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Tiéng Viét

@ Hang Il, cach nhiét kép

Bang chu giai thuat nglr vé ky hiéu
I on ien) A\ cHUY
Céc bd phan trng dung dang BF

O OFF (dién) ~ Déng dién xoay chigu

'SN| 6 sa-1
@ Tuan theo huéng dan s dung
6 Ap suét khong khi @ Do 4m

IP21 Mtrc bao vé IP21 Housing Ingress Protection rate: IP21 (b&o vé tranh sur xam nhap clia cac vat rén c6 dudong
kinh I&n hon 12 mm. Béo vé tranh sy xdm nhap cua cac giot nuwdc roi thang dirng).

g Thu thap riéng @ Chi danh dé sir dung trong nha

ad Hang san xust % Gi6i han v& nhiét do

Bao hanh

Respironics, Inc bao dam may nén khi khong c6 18i vé vat liéu va tay nghé trong diéu kién st dung va van hanh binh
thurerng trong giai doan 3 nam ké tir ngay mua san pham tir Respironics, Inc. Pham vi bao hanh gi¢i han & stra chita
ho#c thay thé tliy theo Iyra chon clia Respironics, Inc, d6i véi bat ky bd phan hodc thiét bi nao duoc cho la bi hu héng
khi Respironics, Inc chirng minh duwgrc rdng yéu cau bao hanh dé la thién y qua danh gia. Bao hanh khéng ap dung
cho bat ky bo phan hoac thiét bi nao do sir dung sai muc dich, van hanh khéng ddng cach, hu hdng do tai nan, hodc
céc trrdrng hop sira chira khdng dugc phép, va khong &p dung déi véi cac khodn phi tén khic phuc nhan céng hodc
cho viéc khéc phuc nhan cong. T4t ca cac bd phan tré lai déu phai duoc dong géi va giri dang cach, tré trudre chi phi
b&i nha phan phdi san phdm bao tri cho bd phan dé. Respironics, Inc sé& khong chiu trach nhiém déi véi ngudi mua
hoac nhirng ngu¢i khac vé thiét hai do str dung may hoac déi véi cac thiét hai gian tiép, hodc thiét hai do vo y hoac
thiét hai do hau qua c6 thé phat sinh. 165
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1. Nebdlizator tupl 7. Hava filtresi (yandan gorinus) Bu cihazda herhangi bir degisiklik yapilmasi yasaktir
2. Nebulizator agizligi 8. Kompresor hava ¢ikis deligi

3. Nebdilizatorin elle kavrama yeri 9. Filtre igin hava girisi (yandan gorinus)
4. Nebdlizator tutac (i¢ goriinis) 10. Kapak

5. Calistirma/kapatma digmesi 11. Depo vyeri

6. Kompresor hava delikleri 12. Elektrik kordonunun yeri

H Kullanim sirasinda cihaza dokunuldugunda aygitin sicak olmasi normaldir.
Kompresorii baska ekipman ile istiflemeyiniz.

Elektromanyetik bilgi: Cep telefonlar, ¢agn cihazlan vb. gibi portatif ve radyo dalgasi
frekanslarinda iletisim kuran aygitlar elektrikli tibbi ekipmanin calismasini aksatabilir. Bu nedenle,
etkilesimi engellemek lzere kompresériiniiz bu tip cihazlardan yeterli dlctide uzak
bulundurulmalidir. Bu cihaz, elektromanyetik uyumluluk (EMC) icin IEC60601-1-2 standardina
uygundur. EMC veri sayfalar, bu belgenin arka kisminda yer almaktadir. Diger dillerdeki EMC
veri sayfalan, Philips Respironics musteri hizmetlerini +1 724 387 4000 numarasindan aramak

Kullanim talimat:

InnoSpire Deluxe

Onemli: Bu cihazi kullanmadan 6nce bu bilgileri dikkatle okuyunuz. Uritinle ilgili herhangi bir
sorunuz ya da probleminiz varsa, lttfen size saglik hizmetleri veren personeli ya da Philips

suretiyle elde edilebilir. Urliniin tizerindeki CE markasi, cihazin gecerli ttim Avrupa Birlii
Yonergelerine uygunlugunu belirtir. Bilgilendirilmis Merci numarasi RoHS (elektrikli ve elektronik
ekipmanda bazi tehlikeli maddelerin kullanimina iliskin kisitlama) Yénergesi icin gecerli degildir.

Respironics Musteri Hizmetini su numaradan arayiniz: +1 724 387 4000. El Arza ve/veya hatali calisma durumunda "Anza giderme” bslimiint okuyunuz. Bu cihaz, bakimi
gereken bir Urlin olmadigindan kompresérin mahfazasini agmayiniz.

Orijinal parcalar (orn. filtreler) kullaniimazsa cihazin dogru sekilde calismasi tehlikeye disebilir

Elektrik soku riskini azattmak icin, ASLA CIHAZI SOKMEYINIZ.

Sadece i¢ mekanda kullanim icindir:

Genel bilgi

Kullanim amaci: Bu Griin, tibbi amaglar icin basingl hava kaynagi saglamak Uzere tasarlanmistir.
Cihaz, cocuklara ve yetiskinlere solunum tedavisi icin aerosol ilac parcaciklan verecek bir havali
@ (jet) Nebulizator ile kullanilmak Uzere amaglanmistir.

@ UYARILAR

Bu cihazi, sadece bu talimat el kitabinda belirtilen kullanim amacina uygun sekilde

aerosol tedavisi igin bir kompresorlii nebiilizator sistemi olarak kullaniniz. Hekiminizin

talimatini izleyiniz.

Baska herhangi bir sekilde kullanim uygunsuzdur ve tehlikeli olabilir. Uriin uygunsuz, hatali veya

makul olmayan bir sekilde kullanilirsa ya da cihaz, glivenlik kurallanina uymayan elektrik tesisatina

takilirsa Uretici bundan kaynaklanan hasar ve zarardan sorumlu tutulamaz.

* Nebulizatérintzin kullanilamayacagi bir durum olustugunda (6rn. elektrik kesilirse ya da
herhangi bir nedenle kompresoriiniz calismaz hale gelirse) solunum destegi icin yedek bir
cihaz (&rn. 6lclll inhalasyon aleti veya pil ile calisan kompresér) bulundurmaniz tavsiye edilir

* Cihaz, calisma kosullarinin disinda bulundurulduysa, kullanmadan 6nce tekrar normal ¢alisma
kosullarina erismesi icin zaman taniyiniz.

» Cihazin Uzerine veya icine herhangi bir sivi dokildugiinde, aygrti kullanmadan énce sivinin
kurumasini bekleyiniz.

Cihaz filtresi olmadan kullanmayiniz.
Herhangi bir elektrikli alet kullanilirken, asagidakiler de dahil olmak tzere bazi 6nemli gtivenlik @

onlemleri daima izlenmelidir:

 Sadece Uretici tarafindan saglanan orijinal aksesuar ve parcalari kullaniniz;

* Cihaz igine su girmesine karsi korunmus olmadigindan asla cihazi suya batirmayiniz;

« Elleriniz 1slak veya nemli oldugunda asla cihaza dokunmayiniz;

* Cihazi dis mekanlarda birakmayiniz;

« Cihazi dengeli ve yatay bir ylzey Uzerinde yerlestirip calistiriniz;

¢ Cihazin hava deliklerinin engellenmemis olmasina dikkat ediniz;

 Basibos cocuklanin ya da hasta kisilerin cihaz kullanmasina izin vermeyiniz;

* Sadece fisi prizden ¢ekmek suretiyle cihazi kapatmayiniz;

« Cihazi bir vantilator devresinde kullanmayiniz;

* Cihazda catlak varsa veya cihaz hasarliysa kullanmayiniz.

Cihazi prize takmadan 6nce, cihazin alt kismindaki etikette yazili olan elektrik siniflamasinin,

Bu el kitabini ileride tekrar gz atmak icin saklayiniz bulundugunuz yerin ana voltajina ve frekansina uygun oldugundan emin olmalisiniz.

Uriint temiz bir ortamda kullaniniz; ortam kirden, tozdan, ev hayvanlarinin tily ve kilindan I Cinazda tekii veya coklu hicbir adaptr ve/veya uzatma kordonu kullanmayiniz

arinmis olmalidir. Kullanmadiginiz zaman cihazi prize bagli tutmayiniz. Kullanilmadigi zaman cihazin fisini elektrik
prizinden cekiniz.
Cihazin montaji icin Greticinin talimatini izleyiniz. Uretici, hatali montajdan kaynaklanan herhangi

bir zarardan sorumlu tutulamaz.
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Bu cihaz, yanabilir maddelerin civarinda ya da hava, oksijen veya nitrdz oksit iceren yanabilir bir
anestezik karisim varken kullanilmamalidir.



Elektrik kordonu kullanici tarafindan degistirilemez. Elektrik kordonu hasar gérirse, yenisiyle
degistirilmesi icin Philips Respironics musteri hizmetlerini arayiniz (bakim secenegi yoktur).

Depo yerini aksesuarlarla cok doldurmayiniz.

Bir temizleme ya da filtre degistirme islemine girismeden &nce, cihazin fisini elektrik prizinden
cekiniz.

Ayegitin kiictik parcalar solunarak ice cekilebilir; yutulabilir ya da tehlikeli olabilir Uzunlugu
nedeniyle kordon, bogulmaya neden olabilir. Cihazi kiiclk bir ¢cocugun, engelli bir kisinin ya da
Ogrenme glicliigl olan bir bireyin yaninda basibos birakmayiniz.

Bu aygrti artik kullanmiyorsaniz gecerli ydnetmelikler uyarinca bertaraf ediniz.
Sunlar unutmayiniz:

* Bu cihazi ancak hekiminizin receteledigi ilaglarla kullaniniz;
* Hekiminizin tavsiye ettigi aksesuarlari kullaniniz.

Kullanim talimati
&Kullanmadan once kompresori, varsa tasima gantasindan gikartiniz.

Cihazi ambalajindan ¢ikarttiktan sonra, kompresorde ve aksesuarlarda elektrikli pargalarin
agiga cikmasina neden olacak, 6rnegin plastik mahfazada catlak gibi, gézle gorilebilir hasar veya
kusurlarin olup olmadigini kontrol ediniz. Hasarli herhangi bir Grind bildirmek icin Philips
Respironics musteri hizmetleri ya da triininizin distribltord ile iletisim kurunuz.

Cihaz ile tedavi yaparken, dik ve rahat bir sekilde oturunuz.
Kompresori elektrik prizine takiniz.
Bl Tedaviye baslamadan énce nebiilizator ve aksesuar talimatini gézden gegiriniz.

H Tedaviye baslamak icin, CALISTIRMA / KAPATMA dijgmesine basip digmeyi “I” konumuna
getirerek cihazi calistinniz.

H Tedavi tamamlandiktan sonra, énce diigmeyi “O” (KAPATMA) konumuna getirip, sonra fisi
elektrik prizinden ¢ekiniz.

Nebidlizatoriin tipd bagl iken kapagl kapatmayiniz.
Temizlik ve bakim

&Temizleme esnasinda elektrik kordonunun prize takili olmamasina dikkat ediniz.

Kompresoriin, nebiilizatoriin ve aksesuarlarin temizlenmesi
En azindan ayda bir kez kompresorin dis kismini nemli bir bezle siliniz.

Aksesuarlarin ve nebilizatérin temizligi icin nebdlizatdr ve aksesuar kullanim talimatina bakiniz.
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Nebiilizatorin degistirilmesi
Nebidilizatér ve diger aksesuarlar bunlarin kullanim talimatina gére degistiriimelidir.
Filtrenin degistirilmesi
Filtre, rengi bozuk ya da islak gorindigiinde degistiriimelidir.
Ariza giderme
Cihaz calismiyor
« Cihazin fisinin elektrik prizine tam anlamiyla sokulmus oldugundan emin olunuz.
* Asagidaki nedenlerle isil koruma harekete gecmis olabilir:
a) cihaz, bir isiticinin yakininda ya da sicak bir ortamda kullanilmigsa
b) hava delikleri (6) engellenmisse ve motorun havalanmasina olanak saglanmiyorsa

Boyle bir durum s6z konusu ise, CALISTIRMA/KAPATMA digmesini ‘O’ konumuna getirip, cihazi
en az 60 dakika dinlendiriniz. Islev bozuklugu mevcutsa (yetersiz basing ve akim) cihazi 10 saniye
streyle kapatip, ardindan tekrar calistiriniz.

Her temizlik isleminden sonra, cihazin dogru sekilde calistigini teyit etmek icin cihaz "CALISTIRMA”
konumunda iken agizliktan hava geldigini kontrol ediniz.

Yetkisiz tamirler cihazin garantisini iptal eder.

Bu ariza giderme adimlari denendikten sonra cihaz yine de galismazsa, yetkili iiriin distriblitorini
ya da Philips Respironics Miisteri Hizmetlerini su numaradan arayiniz: +1 724 387 4000.

Bakim ve tamirler

Asla cihazi agmayiniz. Bu Griiniin icinde bakimi gereken hicbir parca yoktur. Kompresoriin
yaglanmasi veya bakimi gerekmez.
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Isil ylk koruyucu Yeniden kurulabilir isil sigorta; islev derecesi 150 C°

Ortalama akis hizi 7 litre/dakika, 70 kPa (0,7 bar)

Agirlik 22 kg

Guritta duzeyi 58 £ 3dBA

Teknik ozellikler

Isil yk koruyucu Yeniden kurulabilir isil sigorta; islev derecesi 130 C°

Ortalama akis hizi 6 litre/dakika, 70 kPa (0,7 bar)

Agirlik 20 kg

Gurihtd dizeyi 58 + 3dBA
Il. Kategori Cihaz, BF Tipi cihaz (elektrik tehlikelerine karsi 6zel korunmali aygrt).
CIFT YALITIMLI

Standartlara Referans

IEC 60601-1-2 uyarinca Elektromanyetik uygunluk

Cevre kosullari

Saklama kosullari

Nem ASG %10 Bagll Nem — AZA %95 Bagll Nem

Calisma kosullari

Nem ASG %10 Bagil Nem — AZA %95 Bagll Nem

o

Sembol s6zIUgl
| causTRMA (o)
O KAPATMA (gic)

@ Seri numarasi

@ Kullanim talimatini izleyiniz

@ Il. Kategori, cift yalitiml

N\ DIKkaT

~  Alternatif akim m BF Tip uygulamali pargalar
g Ayn bertaraf @ Sadece i¢ mekanda kullanim icin
d Uretici
_@ Nem

IP21 Mahfaza giris Koruma hizi: IP21 (boyutu 12 mm'den fazla olan kati cisimlerin iceri girmesine karsi korunmustur: Dikey olarak
disen su damlalarinin igeri girmesine karsi korunmustur).

ﬂ/ Sicaklik kisitlamasi

g Atmosferik basing

Garanti
Respironics, Inc., kompresdriin Respironics, Inc.'ten satin alinmasindan sonra 3 yillik bir stire boyunca normal

kullanim ve calistirma kosullarinda malzeme ve iscilik kusurlarn olmayacagini garantiler. Kusur iddiasi Respironics, Inc.

tarafindan yapilan bir degerlendirme sonucunda hakli bulundugu takdirde bu garanti, kusurlu herhangi bir parca
veya ekipmanin sadece Respironics, Inc.'in takdirine bagli olmak tzere onanlmasi ya da degistirilmesiyle sinirlidir.
Bu garanti, kotu kullanima maruz birakilmis, uygunsuz sekilde calistinlmis, kazaen zarar gérms veya yetkisiz sekilde
onarilmis herhangi bir parcayi ya da ekipmani kapsamadigi gibi, onarim iin iscilik masraflarini da kapsamaz. lade
edilen Urinlerin timd, Uniteye hizmet veren distribltor tarafindan uygun sekilde ambalajlanmis ve Gcreti 6nceden
Sdenerek génderilmis olmalidir. Respironics, Inc. ekipmanin kullanilamamasi, veya dolayli, anzi ya da fiilin dolayli
sonucu olan zarar icin satin alana ya da baskalarina karsi ytkimli olmayacaktir.
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A. Instructions for use 4.
1. Innospire Deluxe needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service Guidance and manufacturer’s declaration — electromagnetic immunity
according to the EMC information provided in this document;
X L . . The Innospire Deluxe is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user
2. Portable and mobile RF communications equipment can affect Innospire Deluxe. of the Innospire Deluxe should assure that it is used in such an environment.
. L Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment — guidance
B. Technical description
1. Warning that the use of accessories, transducers and cables other than those specified with the exception Electrostatic discharge | +6 kV contact +6 kV contact Floors should be wood, concrete or ceramic
of transducers and cables sold by the manufacturer of the Innospire Deluxe as replacement parts for inter- (ESD) . tile. If floors are covered with synthetic
. +8 kV air +8 kVair material, the relative humidity should be
nal components, may result in increased EMISSIONS or decreased IMMUNITY of the Innospire Deluxe. IEC 61000-4-2 . 4
s at least 30%.
2. Warning that the Innospire Deluxe should not be used adjacent to or stacked with other equipment.
3 Electrical fast +2 kV for power +2 kV for power Mains power quality should be that of a
i transient/burst supply lines and supply lines and typical commercial or hospital environment.
f 5 ; _ : feci dc lines dc lines
Guidance and manufacturer’s declaration — electromagnetic emissions IEC 61000-4-4
The Innospire Deluxe is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user
of the Innospire Deluxe should assure that it is used in such an environment.
— - - - - Surge +1 kV line(s) +1 kV line(s) and Mains power quality should be that of a
Emissions Compliance Electromagnetic environment — guidance and neutral neutral typical commercial or hospital environment.
IEC 61000-4-5
RF emissions Group 1 The Innospire Deluxe uses RF +2 kV line(s) +2 kV line(s)
energy only for its internal function. to earth to earth
@ CISPR 11 Therefore, its RF emissions are @
very low and are not \i\fe\y to Voltage dips, short <5% Ut <5% Ut Mains power quality should be that of a
cause any interference in nearby interruptions and (>95 % dip in Ur) (>95 % dip in Ut) typical commercial or hospital environment.
electronic equipment. voltage variations for 0,5 cycle for 0,5 cycle If a dips or an interruption of mains power
on power supply N R occurs, the current of the Innospire Deluxe
RF emissions Class B The Innospire Deluxe is suitable for input lines 40 é’ Ur 40 f Ur may be dropped off from normal level, it may
use in all establishments, including (60 % dip in Ur) (60 % dip in Ur) be necessary to use uninterruptible power
CISPR 11 domestic establishments and those IFC61000-4-11 for 5 cycles for 5 cycles supply or a battery.
. ‘ directly connected to the public 70 % Ut 70 % Ut
Harmonic emissions Class A (not applicable for 120v ‘tf\V\:VOItalge P;’W‘Zr 5UPP'>/d”?tW0rk (30% dip in Ur) (30% dip in Ur)
rated devices) at supplies buildings used for for 25 cycles for 25 cycles
IEC 61000-3-2 domestic purposes. 4 4
<5 % Ur <5% Uy
Voltage fluctuations/flicker emissions Complies (applicable to 50Hz (>95 % dip in Uy) (>95 % dip in Ury)
rated devices only) for 5s for 5s
IEC61000-3-3
Power frequency 3 A/m 3 A/m Power frequency magnetic fields should be at
(50/60Hz) magnetic levels characteristic of a typical location in a
field typical commercial or hospital environment.
IEC 61000-4-8
NOTE U is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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Guidance and manufacturer’s declaration — electromagnetic immunity

The Innospire Deluxe is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user
of the Innospire Deluxe should assure that it is used in such an environment.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment
and the Innospire Deluxe

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment — guidance

The Innospire Deluxe is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are
controlled. The customer or the user of the Innospire Deluxe can help prevent electromagnetic interference by maintaining
a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Innospire Deluxe
as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Conducted RF 3Vrms 3Vrms Portable and mobile RF communications
IEC 61000-4-6 150kHz to 80MHz equipment should be used no closer to any . Separation distance according to frequency of transmitter
part of the Innospire Deluxe, including cables, Rated maximum m
than the recommended separation distance output power of
calculated from the equation applicable to the transmitter 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2,5 GHz
frequency of the transmitter: w d=12P d=1.4P d=2.3VP
Radiated RF 3Vim 3V/m Recommended separation distance
IEC 61000-4-3 80MHz to 2.5GHz _ 001 012 012 023
d=12VP
d=1.2VP 80MHz to 800MHz 0.1 038 038 073
d=2.3VP 800MHz to 2,5GHz where P is 1 12 12 23
the maximum output power rating of the
transmftter in watts (W) according to the 10 38 38 73
transmitter manufacturer and d is the
recommended separation distance in
metres (m). 100 12 12 23

Field strengths from fixed RF transmitters,
as determined by an electromagnetic site
survey®, should be less than the compliance
level in each frequency range®. Interference
may occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection
from structures, objects and people.

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres
(m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter; where P is the maximum output
power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer:

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and
reflection from structures, objects and people.

a. Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile
radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy.
To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be
considered. If the measured field strength in the location in which the Innospire Deluxe is used exceeds the applicable
RF compliance level above, the Innospire Deluxe should be observed to verify normal operation. If abnormal
performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the Innospire Deluxe.

b. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
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